Sistema de informação e processamento para radiologia odontológica by Inácio, Luís Miguel Coelho
 Universidade de Aveiro 
2007 
Departamento de Engenharia Electrónica, 
Telecomunicações e Informática 
Luís Miguel 
Coelho Inácio 
 
Sistema de Informação e Processamento para 
Radiologia Odontológica 
 
 
 
   
 
 
 Universidade de Aveiro 
2007 
Departamento de Engenharia Electrónica, 
Telecomunicações e Informática 
Luís Miguel 
Coelho Inácio 
 
 
Sistema de Informação e Processamento para 
Radiologia Odontológica 
 
 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia 
Electrónica e Telecomunicações, realizada sob a orientação científica do Dr. 
Augusto Marques Ferreira da Silva, Professor Auxiliar do Departamento de 
Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. 
 
   
 
 
 
  
  
 
 
 
À minha esposa, filho e mãe (em memória).
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
o júri   
 
presidente Prof. Dr. José Luís Guimarães Oliveira 
Professor Associado da Universidade de Aveiro 
  
 
 Prof. Dr. Augusto Marques Ferreira da Silva 
Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro  
  
 
 Prof. Dr. Arnaldo Joaquim Castro Abrantes 
Professor Coordenador do Departamento de Engenharia Electrónica e Telecomunicações e 
Computadores do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
agradecimentos 
 
Quero expressar os meus agradecimentos a todas as pessoas e instituições 
que contribuíram para a concretização desta dissertação, especialmente, 
Ao meu orientador, Prof. Dr. Augusto Silva, pelas suas preciosas sugestões
inerentes ao trabalho desenvolvido, assim como pela sua amizade
manifestada ao longo deste período. 
Ao Prof. Doutor Carlos Ferreira, do Departamento de Economia, Gestão e
Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro, pela colaboração na análise 
estatística. 
À minha esposa e ao meu filhote pela compreensão, apoio, dedicação e amor
que me transmitiram em todos os momentos deste percurso. 
Ao meu pai e à minha mãe (em memória) por todo o carinho que 
manifestaram. 
A toda a minha família e amigos pelo apoio manifestado, mesmo nos 
momentos mais difíceis deste período. 
Aos meus colegas e amigos do IEETA pelo incentivo e apoio. 
A todos os docentes das disciplinas dos cursos de formação especializada em
Computação Gráfica e em Sistemas de Informação, pelos conhecimentos que
me transmitiram durante a fase curricular deste mestrado. 
Ao Dr. Bruno Loos, Dr. Ubele van der Velden, Dr. Mark Timmerman, Dr.
Wouter Schoo, Dr. René Huffels, Dr. Marcel van der Zwet, Dr. Sérgio Bizarro e 
Wijnand Teeuw pela sua colaboração científica na área da Odontologia. 
A todos, que de um modo geral contribuíram de alguma forma para a 
realização deste trabalho. 
Finalmente, expresso o meu reconhecimento às instituições e organismos que
tornaram possível a concretização deste trabalho. O Departamento de 
Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, o 
Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro, e a ACTA 
(Academic Centre for Dentistry in Amsterdam), pelo acolhimento. A
INFOBIOMED e a FCT pelo financiamento do projecto. 
 
... a todos eles o meu sincero MUITO OBRIGADO!
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
palavras-chave 
 
Análise Digital de Imagem, Segmentação Dentária, Modelos Deformáveis, 
Manipulação de Contraste, Minimização de Ruído, Odontologia, Periodontite, 
Perda de Massa Óssea, Radiografias Dentárias. 
 
resumo 
 
 
As técnicas imagiológicas assumem-se como os meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica (MCDT) de maior relevância no cenário clínico
actual. O recurso crescente a estas técnicas surge no sentido de maximizar a
acuidade do diagnóstico, procurando correlacionar a informação imagiológica
com outros dados clínicos, previamente identificados. 
A imagiologia médica compreende um vasto conjunto de técnicas de recolha
de dados e de equipamentos tecnológicos, usados como complemento ao 
diagnóstico e tratamento de algumas patologias. A odontologia recorre cada
vez com mais proeminência à radiologia projectiva, considerando-a como parte 
constituinte de um exame dentário. 
Este trabalho surge  no âmbito duma iniciativa a nível europeu, visando a 
obtenção de dados de um arquivo de radiografias dentárias e a aplicação de
técnicas de análise e processamento digital que permitam identificar e
correlacionar as estruturas morfológicas dentárias com diversas patologias do
foro estomatológico.  
No âmbito desta dissertação, abordaram-se temas inerentes à formação e 
visualização de radiografias dentárias, assim como da qualidade expectável 
para este tipo de imagens. 
A melhoria da qualidade da imagem em radiologia, enquanto técnica de pré-
processamento, reflecte-se credibilidade qualidade dos resultados produzidos 
pelos métodos de segmentação, usados na identificação dos contornos dos
dentes. As técnicas de pré-processamento estudadas neste trabalho podem 
classificar-se em dois níveis: técnicas de minimização de ruído e técnicas de
manipulação do contraste. 
Neste universo, foram estudados quatro métodos de segmentação orientados
ao contorno, os quais foram designados por: método do gradiente; método
MAP (maximum aposteriori); GVF – Snakes; e método interactivo baseado em 
Live Wire. Estas técnicas foram testadas em radiografias dentárias, propondo-
se como principal aplicação prática a avaliação quantitativa da periodontite,
baseada na medição da perda de massa óssea alveolar. 
A depuração e validação dos métodos foi fundamentada pelo estudo 
estatístico da variabilidade inter observador registada durante a tarefa de 
medição da perda de massa óssea alveolar. 
Finalmente, e no sentido de integrar as técnicas estudadas no âmbito desta
dissertação, propôs-se um protótipo de um sistema de informação e 
processamento para radiologia odontológica. 
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abstract 
 
Image analysis techniques are the most important complementar means of 
diagnosis and therapeutics (MCDT) in the actual clinical scenery. The growing 
resource to these techniques appears in order to maximize the diagnosis acuity 
and to establish a relation between the information of the images with other
clinical data, previously identified. 
Medical imaging contains a large set of data acquirement techniques and of
technological equipments, used as complement to the diagnosis and treatment 
of some pathologies. The dentistry uses the projective radiology with more
prominence, considering it as an auxiliary tool of dental exam. 
This work appears in an European initiative with two main goals. The first is the 
acquirement of a large data file of dental x-ray images and the second is to 
construct a software tool, which contains several techniques of digital image
analysis and processing that can be used to identify and correlate the
morphology of dental structures with several stomatological pathologies. 
In this dissertation, are presented themes about the formation and visualization
of dental x-ray images, as well as about the expected quality for this kind of
images. 
In radiology, the improvement of the image quality as preprocessing technique 
is reflected in the reliability of the results produced by the segmentation 
methods and used in the teeth contours identification. The preprocessing 
techniques that were studied in this work can be classified in two types:
techniques of noise minimization and techniques of contrast enhancement. 
Therefore, were studied four contour oriented segmentation methods, which
were designated as: gradient method; MAP method (maximum aposteriori);
GVF - Snakes; and interactive method based on Live Wire. These techniques 
were tested in dental x-ray images, and was proposed as main practical
application, the quantitative evaluation of periodontitis, based on the alveolar
bone loss measurement. 
The depuration and validation of the implemented methods was based on the 
statistical study of the inter-observer variability, observed during the 
measurement of the alveolar bone loss.         
Finally, it was proposed a prototype of an information and processing system
for odontological radiology, in order to integrate the techniques that were 
studied in the context of this dissertation. 
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Capítulo 1
Introdução
Os meios omplementares de diagnóstio e terapêutia (MCDT), habitualmente designados
por exames, análises ou tratamentos, englobam um vasto onjunto de ténias, equipamentos
e métodos usados para produzir informação omplementar aera do estado línio dos pa-
ientes. Esta informação permite auxiliar os prossionais línios na realização do diagnóstio,
seguimento e eventual terapêutia de múltiplas patologias.
No universo línio, a Imagiologia ompreende um vasto onjunto de ténias de reolha de
dados, reorrendo a equipamentos por vezes de omplexidade assinalável [6,10℄. Ao assoiar-se
a um mapa om a distribuição no espaço e/ou no tempo duma determinada grandeza físia
relevante liniamente, uma imagem média pode veiular informação morfológia, siológia
e/ou metabólia. Surgem assim várias modalidades de aquisição de imagens, tais omo,
radiograa, eograa, tomograa axial omputorizada (TAC), ressonânia magnétia (RM),
entre outras ténias eventualmente menos aessíveis, omo a positron emission tomography
(PET), por exemplo [59℄. A opção por uma das modalidades depende, obviamente, do tipo
de estruturas que se pretendem visualizar e analisar, que aabam por determinar a resolução
e preisão pretendidas para as imagens.
As radiograas onvenionais são a forma mais simples e eonómia de todo o universo de
modalidades da imagiologia média. O seu uso omo MCDT é muito frequente, uma vez que
permitem obter representações dedignas e de baixo usto de várias estruturas anatómias
do paiente. Normalmente este tipo de exames é utilizado na primeira abordagem de um
problema, e posteriormente, aso os resultados da sua análise não sejam onlusivos, o proesso
de diagnóstio omplementar-se-á om a realização de exames línios mais omplexos.
Em odontologia, as radiograas dentárias são parte onstituinte de um exame dentário
ompleto, sendo onsideradas omo o prinipal meio omplementar do proesso de diagnóstio,
nesta área [31℄. Apesar dos sistemas analógios, ainda designados omo onvenionais, de
aquisição de radiograas dentárias serem muito usados, os sistemas digitais de raios X são o
avanço mais reente na imagiologia dentária e, aos pouos, vão sendo adoptados pelos dentistas
nos seus onsultórios e línias. Nestes sistemas, as radiograas dentárias são aptadas e
visualizadas automatiamente no omputador, permitindo a organização do heiro línio de
imagens em bases de dados digitais para posterior onsulta e proessamento.
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O uso das ténias imagiológias omo meio omplementar de diagnóstio surge no sentido
de maximizar a auidade do diagnóstio, prourando orrelaionar a informação imagiológia
om outros dados línios previamente identiados. Aproveitando o fato da odontologia
reorrer, ada vez om mais proeminênia, à radiologia projetiva, o presente trabalho visa
inserir-se num "workow" gerador duma ampla base de imagens radiológias dentárias e a
partir daí permitir a extração eiente de informação morfológia das estruturas dentais, para
posterior orrelação om diversas patologias, entre as quais a Periodontite, que se onverteu
num aso de estudo abordado nesta dissertação.
1.1 Motivação
Em mediina, o diagnóstio é um proedimento muito importante e está presente em todas
as suas áreas. A identiação e lassiação preoe de uma dada patologia é fundamental
para o suesso do tratamento a realizar. Atualmente, a maioria das áreas médias reorre à
análise de imagem, usando os dados e informação obtidos para fundamentar os diagnóstios
e tratamentos efetuados.
O uso do omputador na análise digital de imagens médias, tem omo nalidade a eli-
minação dos erros assoiados à atividade humana e utilizar a sua preisão matemátia para
maximizar a auidade do diagnóstio. O desenvolvimento tenológio tem sido uma ara-
terístia marante nas últimas déadas, de modo a garantir o rigor dos diagnóstios, exigido
pela omplexidade resente dos asos.
Assim, a informátia e a informatização têm sido preponderantes na generalidade das
áreas médias, e em espeial na radiologia, permitindo não só o proessamento digital de
imagens médias, mas também todo o tratamento e manipulação dos dados daí provenientes.
Além disso, a possibilidade de reprodução e transmissão de imagens para loais remotos
(telemediina e partilha de informação línia) promove o debate sobre o estado línio dos
paientes, aumentando a auidade do diagnóstio.
O desenvolvimento de equipamentos médios e de ténias para aquisição de imagens omo
meios omplementares de diagnóstio, aliados ao resimento da aeitação e do uso destas
novas tenologias por parte da omunidade línia envolvida, tem onstituído um interesse
e desao resentes às entidades que desenvolvem os métodos de análise de imagem. Deste
modo, tem-se assistido ao apareimento de novas ténias de análise e segmentação para
responder às exigênias impostas a estes meios, estabeleendo uma relação de desenvolvimento
mútuo entre os dois universos (equipamentos de aquisição de imagem e ténias de diagnóstio
por imagem).
A esolha do tema desta dissertação foi movida pela onjugação de vários fatores inerentes
ao uso de radiograas dentárias omo meios omplementares de diagnóstio e terapêutia em
odontologia.
De fato, a banalização das radiograas dentárias enquanto prátia omum na maioria dos
onsultórios e línias dentárias, assim omo a esassez de ferramentas apazes de proessar e
analisar a informação obtida deste tipo de imagens, em prole da identiação e avaliação de
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diversas patologias e tratamentos, de forma rápida e automátia, onstitui o primeiro fator
de motivação para a realização deste trabalho de investigação.
A ontribuição para o desenvolvimento e adaptação de algumas ténias de segmentação
de modo a extraírem informação adequada ao estudo das doenças periodontais, a partir de
representações em radiograas dentárias, foi também um fator aliiante durante o desen-
volvimento do presente trabalho.
As doenças periodontais têm araterístias infeto-inamatórias que aometem os teidos
de proteção e sustentação dos dentes [93℄, hegando a afetar era de 90% da população
mundial [76℄, distribuida pelos diferentes grupos etários, mas om maior inidênia na popu-
lação idosa. A periodontite onstitui a forma mais severa das doenças periodontais e é uma
das prinipais ausas de perda de dentes em adultos.
A severidade da periodontite é avaliada pela quantidade de perda de massa óssea alveo-
lar, que tradiionalmente é medida em radiograas impressas em lme, e visualizadas no
negatosópio, através de uma grelha impressa num aetato à qual se dá o nome de Shei
ruler. Esta grelha permite a obtenção de valores de perda de massa óssea em perentagem
do omprimento total da raiz om intervalos de 10% [81℄. No entanto, este proesso é muito
demorado e ansativo, demovendo por vezes a realização deste tipo de prátia. Na gura 1.1
está ilustrado um exemplo deste proesso tradiional de medição da perda de massa óssea.
(a)
(b) ()
Figura 1.1: Exemplo do proesso tradiional de medição da perda de massa óssea. (a) Re-
presentação da Shei ruler. (b) Medição no lado mesial. () Medição no lado distal.
Dada a gravidade deste tipo de patologias, a importânia de um diagnóstio preoe e a
inexistênia de ferramentas informátias onheidas e omplementares de diagnóstio, neste
trabalho, surge omo fator de motivação aresida o fato de se poder implementar um
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sistema, tão automátio quanto possível, para auxiliar os dentistas na tarefa de medição da
quantidade de perda de massa óssea em radiograas dentárias digitais. As vantagens do uso de
um sistema desta natureza onsistem no fato de reduzir o tempo e o trabalho despendidos na
medição dos valores de perda de massa óssea, no aumento da reprodutibilidade das medições,
bem omo na possibilidade de registar automatiamente os valores medidos no heiro línio
do paiente, armazenado numa base de dados.
A ferramenta omputaional usada no desenvolvimento da interfae do sistema proposto
foi o MATLAB. A toolbox de proessamento imagem [43℄, a failidade de utilização, e o
fato de ser uma óptima ferramenta para simulação e prototipagem de diversas apliações
ientías, foram as prinipais razões para adoptar o MATLAB omo ferramenta de tra-
balho. Outra razão para o uso do MATLAB é o fato de permitir a riação de apliações
stand-alone que, onjuntamente om uma bibliotea de funções internas, disponibilizadas
livremente pelo MATLAB Component Runtime [27℄, podem ser instaladas e exeutadas em
qualquer omputador, mesmo que não tenha o MATLAB instalado.
Para além da interfae gráa, o sistema proposto possui uma amada de dados inde-
pendente, desenvolvida em Mirosoft SQL Server 2005. Com este enário de apliação, o
sistema pode ser ongurado loalmente para um únio omputador ou, em alternativa, pode
ser efetuada uma onguração distribuída, em que a mesma base de dados serve múltiplos
omputadores. Esta última solução vai ao enontro da realidade enontrada nas línias e
onsultórios dentários atuais.
1.2 Objetivos
O estado da arte relativo à análise proessamento de radiograas dentárias e às ferramentas
omputaionais usadas omo meios omplementares ao diagnóstio e tratamento de doenças
periodontais, assim omo algumas das araterístias que mais motivaram e impulsionaram o
desenvolvimento desta dissertação, permitiram delinear vários objetivos para este trabalho.
Neste trabalho pretende-se instaniar, de forma integrada, duas perspetivas de utilização
da Imagiologia odontológia: a gestão de estudos radiográos e o proessamento digital de
imagem para apoio à estimativa de parâmetros morfológios. Sugere-se omo aso de estudo
a implementação e validação de ténias robustas para a estimativa da perda massa óssea e
posterior orrelação om asos de periodontite.
Do ponto de vista da gestão, o sistema que aqui se propõe, para além da interfae que
assegure aesso aos dados demográos dos utentes, deverá também proporionar de forma
onertada o arquivo da informação quantitativa que deorra da exeução dos vários algo-
ritmos de proessamento.
Relativamente ao proessamento e análise digital de radiograas dentárias, pretende-se
o estudo e implementação de ténias de segmentação apazes de identiar os ontornos
dos dentes, que por sua vez permitem determinar parâmetros e araterístias esseniais à
estimativa da perda de massa óssea.
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1.3 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação está estruturada em oito apítulos e um apêndie. O presente apítulo, a
Introdução, apresenta o tema entral e enquadra todos assuntos abordados em torno dele.
Apresenta ainda, os objetivos propostos para a dissertação, assim omo a sua estrutura
aompanhada de uma breve apresentação dos assuntos abordados em ada apítulo.
No segundo apítulo, Radiologia Odontológia, apresenta-se a denição de radiograa
dentária, desrevem-se alguns oneitos inerentes à formação de imagens radio-odontológias
e identiam-se os vários tipos de radiograas dentárias mais usados atualmente, bem omo
as suas apliações. Também é efetuada uma breve reexão aera da qualidade expetável
para este tipo de imagens, tendo em onsideração os meios e ondições de aquisição existentes.
O apítulo enerra om a apresentação de alguns sistemas de software odontológio existentes
no merado.
O tereiro apítulo, Melhoria da Qualidade da Imagem, desreve algumas ténias de pré-
proessamento usadas para melhorar a qualidade das radiograas dentárias, atuando ao nível
da minimização do ruído e da manipulação do ontraste. Os métodos de pré-proessamento
são usados para failitar o desempenho do proesso de segmentação subsequente.
No quarto apítulo, Segmentação em Radiograas Dentárias, abordam-se assuntos
inerentes à segmentação de radiograas dentárias. Neste apítulo apresentam-se quatro méto-
dos de segmentação de dentes usados em imagens dentárias. O primeiro usa apenas a infor-
mação proveniente do gradiente da imagem para segmentar o dente; o segundo usa a infor-
mação obtida a partir da função de densidade de probabilidade da distribuição dos pixeis na
imagem para desempenhar a mesma tarefa; o tereiro método é uma variante dos onheidos
modelos de ontornos ativos, intitulado omo Gradient Vetor Flow - Snakes [94,95℄; o quarto
método é um método interativo de segmentação baseado na estratégia Live Wire [7, 14, 64℄.
O apítulo ino, Apliação dos Algoritmos ao Estudo da Periodontite, ontém uma
apresentação de um exemplo de apliação prátia dos métodos de segmentação desritos no
apítulo quatro. Estes métodos de segmentação foram usados no estudo da periodontite, mais
onretamente na fase de medição da perda de massa óssea dos dentes. Finalmente, apresenta-
se um breve resumo dos assuntos relaionados om a apliação de ténias de segmentação no
estudo da periodontite.
O sexto apítulo, Avaliação e Validação do Sistema, é dediado à avaliação quantitativa
e qualitativa dos resultados obtidos pela apliação dos métodos de segmentação ao estudo da
periodontite. Será efetuada uma omparação entre os algoritmos implementados, integrando
um estudo à variabilidade inter e intra observador na medição dos valores de perda de massa
óssea. O apítulo enerra om a lassiação dos algoritmos e om a apresentação de um
resumo dos assuntos abordados.
Os métodos implementados no âmbito da presente dissertação foram integrados num sis-
tema de software. No apítulo sete, Conepção do Sistema de Informação e Proessamento,
está desrito o trabalho relaionado om a onepção e implementação do sistema, desde a
espeiação dos requisitos até à interfae gráa om o utilizador, apresentando no nal um
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resumo do apítulo.
No apítulo oito, Conlusões e Trabalho Futuro, expõem-se as onlusões generalizadas
do trabalho desenvolvido no âmbito da dissertação e são propostas algumas diretivas para
trabalhos futuros relaionados om esta temátia. Finalmente, no apêndie A, ilustram-se no
manual do utilizador, as prinipais funionalidades do sistema proposto neste âmbito.
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Capítulo 2
Radiologia Odontológia
O presente apítulo tem um aráter introdutório, no qual serão apresentados os diversos
tipos de radiograas dentárias, que vão ser alvo de estudo neste trabalho de investigação.
Numa primeira seção será apresentada, ainda que de uma forma superial, uma denição
para o oneito de radiograa dentária. Nas seções subsequentes, serão abordados, om
mais detalhe, os oneitos inerentes à formação e visualização deste tipo de imagens, quer
nos sistemas analógios ou onvenionais, quer nos modernos sistemas digitais, assim omo
as prinipais apliações dos diversos tipos de radiograas. Finalmente, será apresentada uma
breve reexão aera da qualidade expetável para as radiograas dentárias, enerrando-se o
apítulo om a exposição de alguns sistemas de software odontológio disponíveis no merado.
2.1 Denição
Os raios X são emissões eletromagnétias de natureza semelhante à luz visível, ultravioleta,
infravermelha, ondas de rádio e outros tipos de energia radiante [82℄. A radiação eletroma-
gnétia dos raios X produz ampos elétrios e magnétios que variam sinusoidalmente om
um omprimento de onda entre 10−9m até 10−12m [87℄.
As apliações mais onheidas para os raios X são na área média, espeialmente na
produção de imagens para apoio ao diagnóstio e terapêutia. No entanto, existem outras
áreas, omo a indústria e a astronomia, que também reorrem às ténias de raios X para
desempenhar algumas tarefas inerentes ao seu modus operandus.
Geralmente os raios X, usados na imagiologia média e industrial, são produzidos através
de um tubo de váuo om um ânodo e um átodo (Tubo de Coolidge). O átodo é aque-
ido, produzindo eletrões livres que são projetados om grande veloidade (elevada energia
inétia), sob a forma de feixe, em direção ao ânodo arregado positivamente. Quando os
eletrões hoam om o núleo, oorre uma libertação de energia sob a forma de raios X. A
energia dos raios X é ontrolada pela voltagem apliada ao ânodo, e o número fotões om essa
energia é ontrolado pela orrente apliada ao lamento no átodo [34℄.
A implementação das diferentes ténias radiológias resulta das araterístias obtidas
pela variação da energia inétia dos eletrões e da densidade de orrente dos feixes. A densi-
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dade de orrente de um feixe de eletrões numa ampola de raios X é, geralmente, denida pelo
número de eletrões que, num segundo, atravessam uma área de 1cm2, perpendiularmente à
direção da sua veloidade [55℄.
Ao passar através de um orpo, um feixe de raios X interage om os átomos que o ons-
tituem. Como resultado, o feixe que emana do orpo, depois de o atravessar, tem denido
um padrão em que áreas diferentes ontêm números diferentes de fotões orrespondendo às
formas dos teidos, suas espessuras e elementos que o onstituem [79℄.
Atualmente, a deteção dos raios X que emanam do orpo, depois de o terem atravessado,
pode ser efetuada ou por uma pelíula de lme ou por dispositivos eletrónios sensíveis à
radiação X, onforme se trate de um sistema analógio ou de um sistema digital. Seja qual
for o sistema usado, no nal será gerada uma imagem em tons de inzento, representativa da
região radiografada.
Sem dúvida que o grande objetivo da radiologia para diagnóstio é a produção de ima-
gens om várias regiões de diferentes tonalidades e dimensões, que permitam a identiação
inequívoa das estruturas anatómias do paiente, representadas na imagem, bem omo da
eventual existênia de patologias [54℄.
Em mediina dentária, as radiograas dentárias são usadas, geralmente, para:
• Detetar problemas estomatológios, omo áries, perdas ósseas, e outras anomalias nas
estruturas dentárias e maxilares (ortodontia);
• Preparação de irurgias maxilares faiais;
• Detetar dentes que estejam em posições inorretas;
• Detetar teidos malignos e abessos;
• Avaliar a evolução do proesso de dentição denitiva em rianças;
• Planear tratamentos dentários, assim omo irurgias e implantes;
• Planear tratamentos de ortodontia para orrigir a posição dos dentes e maxilares.
As radiograas dentárias são representações dedignas dos dentes, dos ossos que ons-
tituem os maxilares e dos teidos envolventes. Estas imagens evideniam e possibilitam a
identiação de problemas estomatológios. Uma imagem desta natureza pode mostrar es-
truturas dentárias oultas, omo raízes, dentes fraturados, tereiros molares (siso), perda de
teido ósseo, assim omo todas as estruturas que não sejam visíveis por observação direta [70℄.
Pode-se dizer que as radiograas dentárias são um meio omplementar ao diagnóstio, que
permite uma melhor identiação de problemas que não sejam visíveis externamente devido à
sua loalização, omo por exemplo regiões entre os dentes e regiões abaixo das gengivas [31℄.
Atualmente, as radiograas dentárias são usadas na maioria dos tratamentos efetuados,
de modo a failitar e tornar mais rigorosas as deisões que os dentistas, eventualmente, tenham
de tomar. Esta é a tenologia om a qual os línios dentários estão mais familiarizados, em
termos de análise e interpretação de imagem.
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No que respeita à exposição do paiente e dos línios à radiação, existe a onsiênia da
existênia de um riso mínimo para as élulas ou teidos expostos. No entanto, esse riso é
onsiderado insigniante quando omparado om os benefíios inerentes ao diagnóstio [70℄.
Este é dos temas que mais preoupa os investigadores, e om a modernização e o uso da
tenologia digital usada nos aparelhos e dispositivos de deteção, proporionam-se ondições
para adquirir melhores imagens om menor taxa de exposição à radiação.
2.2 Coneitos de Formação da Imagem Radio-Odontológia
Os raios X usados em diagnóstio médio são produzidos a partir do bombardeamento de
elétrodos om feixes de eletrões de elevada energia inétia [55℄. Tal omo referido anterior-
mente, as araterístias dos raios X usadas nas diferentes ténias radiológias são obtidas,
essenialmente, pela variação da energia inétia dos eletrões e pela densidade de orrente
dos feixes de eletrões [54℄. A gura 2.1 ilustra o esquema simpliado da onstituição de
uma ampola de raios X.
Figura 2.1: Corte esquemátio de uma ampola de raios X (Adaptado de Pedroso de Lima [54℄).
(A - Ânodo; D - Elétrodo de Foagem; E - Eletrões; F - Filamento; I - Intensidade de orrente
de lamento; V - Parede de vidro.)
A ampola de raios X é formada por paredes de vidro (V), e é araterizada pelo váuo
elevado (< 10−6mmHg). No interior da ampola existe um lamento de tungsténio (F),
um dispositivo de foagem (D) e um ânodo (A). O lamento é ruborizado por efeito de Joule
gerado pela orrente (I) que o atravessa. Entre o ânodo e o lamento é apliada uma diferença
de potenial que varia de 20 kV a 150 kV [54℄.
Os eletrões (E) emitidos pelo lamento (por efeito termoiónio) são aelerados no ampo
elétrio existente entre A e F, inidindo numa área mínima do ânodo, devido à ação do
elétrodo de foagem (D), libertando a maior parte da sua energia inétia sob a forma de alor.
Apenas uma pequena fração da energia é emitida sob a forma de energia eletromagnétia
X [54℄. Na gura 2.2 está ilustrado o espetro típio da energia emitida por uma ampola de
raios X.
Em radiologia odontológia, a espessura de teido e a distânia foo-lme são tipiamente
pequenas, daí que os aparelhos usados em radiograas dentárias intraorais sejam de baixa
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Figura 2.2: Espetro típio da energia emitida por uma ampola de raios X (Adaptado de
Pedroso de Lima [54℄). (dI/dE - intensidade relativa do feixe por unidade de energia; Emax -
energia máxima do feixe de fotões).
potênia. Neste tipo de radiograas usa-se um lme protegido da luz, om dimensões padrão
de 2.2 × 3.5, 2.4 × 4, 3.1 × 4 ou 2.7 × 5.4Cm2, introduzido na avidade boal e em ontato
om a zona a radiografar [55℄.
Efetivamente, os aparelhos de raios X possuem uma ampola om um dispositivo ónio
de limitação do feixe, usado para diminuir a dose de radiação no paiente e nos radiologistas
e dentistas. Este dispositivo deve ser oloado externamente e próximo da fae do paiente
om o feixe dirigido para a região da pelíula, previamente introduzida.
Na gura 2.3 pode-se ver a ilustração de um aparelho de raios X dentários om one de
limitação do ampo.
Figura 2.3: Aparelho de raios X dentários om one de limitação do ampo (Retirado de
Pedroso de Lima [55℄).
Os sistemas de aquisição de imagens de raios X podem ser lassiados em dois tipos,
tendo em onta os prinípios físios usados na deteção dos raios X. Os sistemas de raios X
analógios ou onvenionais, em que a imagem é formada numa pelíula de lme e os sistemas
de raios X digitais, que permitem a produção e visualização das imagens diretamente num
monitor.
Ambos os métodos possuem as suas vantagens e desvantagens, e a esolha por um deles
pode não ser imediata porque depende muito das preferênias dos dentistas. Estas preferênias
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resultam da onjugação de diversos fatores, nomeadamente a formação e a experiênia do
dentista, a idade, o espírito de inovação e modernização, o nível de diuldade do diagnóstio,
os ustos, questões eológias e ambientais, entre outros.
Nesta seção são estudados os sistemas de aquisição analógios e os digitais. Serão aborda-
dos os oneitos de formação da imagem em ada um dos sistemas, as prinipais apliações e
algumas vantagens e desvantagens. Numa fase posterior, são apresentados alguns dispositivos
usados para a visualização deste tipo de imagens.
2.2.1 Sistemas Analógios
Os sistemas analógios de aquisição de imagens de raios X são também, frequentemente,
designados por sistemas onvenionais, por terem sido os primeiros a serem utilizados. Nestes
sistemas usam-se pelíulas de lme para apturar, visualizar e armazenar as imagens das
radiograas.
Nestes sistemas, a formação de imagens é omposta por duas etapas fundamentais. A
primeira etapa resulta da projeção dos fotões do feixe de raios-X, que emanam do paiente,
numa pelíula gelatinosa que tem em suspensão partíulas nas de sais de prata sensíveis à
luz, ujo nome ténio é emulsão [73℄. Esta primeira etapa também pode ser designada omo
um proesso fotográo, que se arateriza pela produção de uma imagem latente ou oulta.
A segunda etapa é araterizada por um proesso químio que transforma a imagem latente
numa imagem visível, apresentada através de variações de densidade óptia, à medida que os
iões de prata vão sendo onvertidos em prata metália [5℄.
As imagens analógias impliam formalmente um sistema ontínuo de oordenadas espa-
iais, assim omo uma gama ontínua de tons de inzento observáveis, variando entre o nível
de preto e o nível de brano. Na prátia, a natureza do suporte em lme e do proesso de
visualização, reorrendo normalmente a um negatosópio, onferem a designação analógia a
esta metodologia imagiológia.
Estas imagens permitem distinguir estruturas e teidos om propriedades distintas, on-
soante as diferentes tonalidades de inzento que apresentam, reexo do tipo de teidos pre-
sentes na região radiografada. Para os dentistas, trata-se de um reurso essenial para a
desoberta de áries oultas, na avaliação de araterístias odontológias, bem omo, na
avaliação das dimensões de uma lesão ou de uma estrutura dentária.
As pelíulas de lme usadas nestes sistemas são pouo eientes na deteção da radiação,
o que obriga a uma exposição, por vezes, elevada à radiação para a formação de uma imagem.
Contudo, existem pelíulas de lme que limitam o feixe de radiação a um ângulo reto,
reduzindo a exposição à radiação, prátia esta que não é utilizada na maioria dos onsultórios
[73℄.
O lme radiográo onvenional é utilizado, há muito tempo, omo a melhor opção no
registo de imagens intraorais. No entanto, apresenta vários inonvenientes que motivam nos
investigadores a busa de soluções para a sua substituição. As prinipais desvantagens da
sua utilização são a alta dose de radiação requerida; a variabilidade na qualidade da imagem
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obtida; o proessamento radiográo longo; a utilização de produtos químios; a neessidade
de um loal próprio para o proessamento das radiograas (laboratório); os risos ambientais;
e a impossibilidade de modiar a imagem depois de adquirida [1,2℄. As imagens obtidas por
este tipo de sistemas são físias (impressas ou "hardopy"), e portanto, difíeis de manipular
e proessar após a sua aptura.
Não raramente, os prossionais om mais idade e experiênia insistem na utilização dos
sistemas analógios porque se enquadram nos padrões da sua formação iniial, para além dum
número onsiderável de prossionais ainda se mostrar renitente ao uso do omputador no seu
dia a dia.
Todos os sistemas analógios, existentes, partilham os prinípios físios inerentes à for-
mação das radiograas. No entanto, existem várias ongurações possíveis para os dispositivos
do sistema, na aptura das imagens, podendo estas lassiar-se em radiograas intraorais e
radiograas panorâmias [55℄.
Radiograas Intraorais
Na aquisição de radiograas intraorais, a fonte de raios X e a pelíula de lme permaneem
imóveis durante o disparo. As radiograas intraorais poderão ser adquiridas por uma de duas
ténias possíveis. A ténia da bisseção e a ténia do paralelismo ou também onheida
por ténia do ângulo reto.
Na ténia da bisseção, o raio entral, C, do feixe dos raios X é dirigido ao vértie, V do
dente, perpendiularmente à bissetriz, B, do ângulo formado pelo eixo maior do dente, L e a
pelíula do lme, F [55℄. Na gura 2.4 está ilustrada a onguração da ténia da bisseção.
Figura 2.4: Ténia da bisseção (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
Na ténia do paralelismo, o lme e o eixo maior do dente são alinhados paralelamente e
de modo a que o raio entral passe pelo ponto médio do dente, perpendiularmente ao eixo do
dente e ao lme [55℄. Na gura 2.5 está ilustrada a onguração da ténia do paralelismo ou
do ângulo reto. Todavia, esta ténia neessita de um dispositivo para o suporte e oloação
do lme, tal omo está ilustrado na gura 2.6. Ao invés, na ténia da bisseção, o paiente
tem de segurar o lme om um dedo.
Relativamente à distorção da imagem, a ténia do paralelismo apresenta valores mais
moderados do que a ténia da bisseção. No entanto, há que onsiderar as ampliações que
variam om a relação entre a distânia foo-lme e objeto-lme. A neessidade de longos
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(a) (b)
Figura 2.5: Ténia do paralelismo ou do ângulo reto (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
(a) Aspetos gerais; (b) Ampliação para diferentes relações entre a distânia foo-lme e
objeto-lme.
Figura 2.6: Dispositivo para suporte e oloação do lme (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
tempos de exposição para a aptura de uma imagem, pode ser um motivo para o movimento
involuntário do paiente, ausando distorções na imagem. Deste modo, a qualidade nal da
imagem é prejudiada.
Radiograas Panorâmias
Tal omo india o próprio nome, uma radiograa panorâmia fornee a informação geral de
toda a arada dentária. Este tipo de radiograas sustenta uma grande parte dos proedimentos
usados na irurgia odontológia, a avaliação do progresso de tratamentos de ortodontia, bem
omo, informações sobre o resimento e desenvolvimento dentário infantil. A soliitação
deste tipo de radiograa, é uma prátia omum usada pelos dentistas, tanto na fase iniial
omo no ontrolo dos tratamentos dentários.
É frequente a designação deste tipo de radiograa omo ortopantomograa. No entanto,
trata-se de uma designação errada, visto não se tratar de uma tomograa mas sim de uma
radiograa om movimento de rotação, pelo que se obtêm projeções e não ortes [55℄.
A aquisição das imagens das radiograas panorâmias é araterizada pela rotação quer
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do lme, quer da ampola de emissão dos raios X. Esta rotação permite evideniar planos da
anatomia dentária. O resultado nal deste proesso são imagens radiológias dos maxilares
om partes urvas planiadas, mostrando os dentes e parte óssea até às artiulações temporo-
mandibulares [55℄.
Note-se que existem vários tipos de sistemas panorâmios, baseados em prinípios distintos,
originando imagens om algumas araterístias distintas. As diferenças entre os sistemas
referem-se, sobretudo, ao número de entros de rotação entre a ampola e o lme.
O autor Pedroso de Lima [55℄ apresenta, na sua obra, quatro modalidades para os sistemas
de radiograas panorâmias:
• Ténia do únio entro de rotação;
• Ténia do duplo entro de rotação;
• Ténia do triplo entro de rotação;
• Ténia do entro de rotação móvel.
Nas guras 2.7 a 2.10 estão ilustrados os métodos apresentados pelo autor, apontando o
método do entro de rotação móvel omo o mais vantajoso, na visualização om qualidade da
parte posterior do maxilar.
Figura 2.7: Ténia do únio entro de rotação (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
Figura 2.8: Ténia do duplo entro de rotação (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
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Figura 2.9: Ténia do triplo entro de rotação (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
Figura 2.10: Ténia do entro de rotação móvel (Retirado de Pedroso de Lima [55℄).
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2.2.2 Sistemas Digitais
A radiograa digital foi introduzida 1989 omo alternativa às radiograas onvenionais
baseadas em pelíulas de lme [74℄. Os sistemas digitais de raios X são o avanço mais reente
na imagiologia dentária, e aos pouos vão sendo adoptados pelos prossionais da área. Assim,
as radiograas dentárias são aptadas e inseridas em bases de dados digitais para onsultas e
proessamentos posteriores.
Independentemente do suporte físio, a imagem resultante tem uma organização dis-
retizada tanto no domínio espaial omo no domínio tonal. Deorre desta organização o
oneito de elemento de imagem ou pixel.
A proteção dos paientes e radiologistas fae aos raios ionizantes onstitui uma preou-
pação dos fabriantes e utilizadores dos aparelhos de raios X. A utilização, ada vez mais
frequente, dos meios informátios veio viabilizar a aquisição de imagens para diagnóstio. O
proesso de aquisição exige uma menor dose de radiação e torna-se menos agressivo para o
meio ambiente, uma vez que é eliminada a fase de proessamento radiográo (revelação da
radiograa em lme) [2℄.
O ontraste radiográo resulta da diferença de absorção dos fotões diferentes estruturas
anatómias atravessadas pela radiação. Numa imagem digital ada pixel pode assumir valores
de inzento organizados numa esala om, tipiamente, 256 níveis. A onversão analógio-
digital faz a transposição da voltagem de saída analógia em valores numérios do sistema
binário. Assim, o sinal de saída deste tipo de sistemas é onvertido numa esala numéria que
varia de 0 (preto) a 255 (brano) onsoante o valor da voltagem.
A gama dinâmia de níveis de inzento está relaionada naturalmente om a resolução
de ontraste que ada modalidade de imagem pode proporionar. No aso da radiologia
odontológia digital à semelhança dos outros asos a resolução tonal está assoiada a uma
esala de 256 níveis reorrendo-se pois aos tradiionais 8 bits/pixel na fase de quantização do
sinal.
Atualmente, o merado odontológio disponibiliza dois tipos de sistemas para a aquisição
de radiograas dentárias digitais, lassiados om base na ténia de deteção dos raios X
usada. Estes podem ser denominados por sistemas de aquisição direta e sistemas de aquisição
indireta.
Nos sistemas diretos usam-se detetores que produzem diretamente um sinal elétrio
a partir da absorção dos raios X. Os detetores estão aoplados a um onversor analógio-
digital (ADC) que após varrimento espaial apropriado onverte o sinal elétrio na imagem
digital [73℄.
Nos sistemas indiretos, os raios X são absorvidos por um dispositivo óptio intermediário
que transforma a radiação X inidente em radiação luminosa. Esta por sua vez é onvertida
num sinal elétrio e respetivo formato digital, após proessamento em sanners óptios a
laser [2, 73℄.
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Sistemas de Aquisição Diretos
Os sistemas de aquisição diretos, também onheidos por sistemas de aquisição de um es-
tágio, araterizam-se por permitirem a exibição das imagens diretamente num monitor de
omputador, imediatamente após a sensibilização do sensor pelos raios X. Estes sistemas são,
geralmente, onstituídos por [73℄:
• fonte de raios X;
• sensor eletrónio de área om onversão analógia-digital;
• plaa de interfae digital;
• omputador para proessamento e arquivo imediato;
• monitor;
• software de visualização;
• impressora (opional).
Na gura 2.11 está ilustrado um esquema geral da onguração de um sistema de aquisição
direta.
Figura 2.11: Conguração geral de um sistema de aquisição direta [73℄.
Os sensores digitais diretos mais usados nestes sistemas são os CCD (Charge-Coupled
Devie) e os CMOS-APS (Complementary Metal Oxide Semiondutor - Ative Pixel Sensor).
Os sensores CCD são detetores formados por um iruito integrado onstituído por um
array de pixeis sensíveis aos raios X ou à luz. A implementação eletrónia deste array de
pixeis orresponde a um onjunto de ondensadores ligados entre si. Geralmente, os pixeis
dos sensores CCD estão organizados numa matriz de 512 × 512, ujo tamanho de ada pixel
é aproximadamente 40µm [73℄.
Estes sensores apresentam um volume e uma rigidez onsideráveis, quando omparados
om as pelíulas usadas nos sistemas onvenionais, daí que sejam difíeis de posiionar em
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boas pequenas. Para além disso, o fato de estarem ligados por um abo elétrio ao om-
putador diulta o seu manuseamento [2, 73℄, sendo esta a prinipal limitação ao seu uso.
Os sensores CMOS-APS são a última tenologia no ampo dos sensores digitais diretos.
Externamente, estes sensores são idêntios aos detetores CCD, no entanto, têm a partiu-
laridade de usar a tenologia APS (Ative Pixel Sensor). Os sistemas que usam a tenologia
APS araterizam-se por reduzir em era de 100 vezes a potênia requerida para o proes-
samento de uma imagem, quando omparados om os sistemas homólogos que usam sensores
CCD [73℄. Para além disso, possuem um usto de fabrio menor.
O uso da tenologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiondutor) apresenta al-
gumas vantagens em relação ao uso dos sensores CCD, nomeadamente o design, o onsumo
reduzido de energia, o proesso de fabrio e o baixo usto. As araterístias de baixo usto
e baixa potênia são extremamente desejáveis em apliações portáveis e em situações onde
os aparelhos de raios X onvenionais não são possíveis, tais omo, hospitais de ampanha
ou veíulos de emergênia média. No entanto, o inonveniente da substituição total dos
dispositivos CCD por dispositivos CMOS é o fato de, ainda, ser muito difíil obter imagens
om uma qualidade semelhante [79℄, uma vez que as imagens produzidas usando a tenologia
CMOS apresentam mais ruído e menor área [80℄, onduzindo à penalização da sua qualidade.
Sistemas de Aquisição Indiretos
Os sistemas indiretos de aquisição de imagens também podem ser designados por sistemas
de dois estágios, porque a reprodução das imagens no omputador passa neessariamente por
duas etapas. A onguração deste tipo de sistema está ilustrada na gura 2.12.
Figura 2.12: Conguração geral de um sistema indireto de aquisição [73℄.
As duas etapas ontempladas num sistema de aquisição desta natureza são a absorção dos
raios X em dispositivos óptios e a onversão da energia armazenada nesses dispositivos num
sinal elétrio interpretável omo uma imagem.
Nestes sistemas indiretos, a aptura das imagens é efetuada através de um dispositivo
de fósforo fotoestimulável - Photostimulable Phosphor (PSP) que onsiste numa plaa [2℄,
onde a imagem é adquirida sob a forma de informação analógia, sendo numa fase posterior
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onvertida para digital, após o proessamento da plaa [73℄.
A plaa usada nestes sistemas é onstituída por quatro amadas. A primeira a do lado a
ser exposto e é formada por uma base de poliéster oberta por ompostos de haletos ristalinos
à base de úor, haletos de bário impregnado de európio ativo (BaFBrEu2+). A energia dos
raios X é onvertida em luz visível, que forma uma imagem latente na segunda amada, na
qual a imagem é armazenada por fósforo fotossensível. A tereira amada é uma lâmina de
metal que será atraída pelo íman do sistema de leitura óptia. Por m, a quarta amada
onsiste num plástio protetor [2℄.
Fazendo um varrimento om um feixe de laser He-Ne (Helio-Neon) direionado sobre a
plaa, a energia armazenada é liberta sob a forma de luz azul uoresente, que é detetada
por um tubo foto-multipliador obtendo-se um sinal elétrio analógio, que depois de digi-
talizado possa ser interpretado pelo omputador [2,55,73℄. Na gura 2.13 está esquematizada
a produção de uma imagem digital num sistema indireto.
Figura 2.13: Esquema de produção de uma imagem digital num sistema indireto.
Note-se que nem toda a energia armazenada na plaa é liberta durante o proesso de
varrimento, pelo que será neessário expor a plaa à luz direta do sol ou à própria luz do
aparelho para eliminar a energia residual (remanesente), e plaa possa ser reutilizada [2,73℄.
A vantagem mais notável neste tipo de sistema é o fato de o reeptor PSP ser sem os, pelo
que failita o seu manuseio e oloação. Estes reeptores apresentam um tamanho semelhante
ao das pelíulas de lme onvenionais. É de extrema importânia o uso de barreiras de
ontrolo às infeções porque as plaas que gravam a imagem não podem ser esterilizadas, [73℄.
Análise Global
Existe um onjunto de araterístias que tornam os sistemas digitais de raios X mais van-
tajosos que os sistemas onvenionais. A propriedade mais notável dos sistemas digitais é,
talvez, a possibilidade de reavaliação e proessamento digital, em omputador, das imagens
adquiridas. No entanto existem outras propriedades, omo a diminuição da dose de radiação
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no paiente e a transmissão de dados entre sistemas, que araterizam estas novas tenologias
em radiologia dentária [55℄.
Normalmente, os dentistas mais jovens e om mais espírito de inovação são os que mais
aderem ao uso das novas tenologias no seu trabalho, daí que adoptem os sistemas de aquisição
digitais. O omputador surge aqui omo uma ferramenta interessante de armazenamento,
proessamento e visualização das radiograas dentárias apturadas para ada paiente.
As ferramentas informátias permitem uma melhor organização do heiro do paiente,
bem omo uma melhor organização no armazenamento das imagens, o que em relação aos
sistemas analógios reduz o espaço físio do arquivo das radiograas.
Tendo em onsideração a radiação absorvida pelo paiente durante a aquisição das ima-
gens, o método digital apresenta algumas vantagens pois permite a aptura de imagens, om
qualidade, e om emissões de radiação menores do que as emitidas pelos métodos analógios.
As perspetivas iniiais inerentes aos sistemas diretos, ou de um estágio, não foram om-
pletamente satisfeitas, porque a sua eiênia ou manifestamente aquém da dos sistemas
indiretos, ou de dois estágios. No entanto, em termos gerais, as araterístias mais relevantes
dos sistemas digitais usados em radiologia dentária são [55℄:
• diminuição da dose de radiação absorvida pelo paiente;
• possibilidade de reavaliação om proessamento;
• possibilidade de tratamento dos dados - reale de ontraste e obtenção de parâmetros
omo, distânias, ângulos, et., bem omo a apliação de diversos tipos de ltragem;
• possibilidade de mostrar imagens eletrónias em tempo real, eliminando o lme e o
tempo de espera do proessamento químio;
• possibilidade de utilização de arquivos eletrónios de onsulta imediata e om eonomia
de espaço físio. Um exemplo laro desta propriedade, é o fato de ser permitida a on-
sulta imediata, por via eletrónia, dos dados alfa-numérios e de radiograas anteriores
do paiente, om possibilidade de omparação om as atuais;
• possibilidade de transmissão da informação diretamente ou após armazenamento para
outros serviços e/ou instituições de saúde;
• possibilidade de diagnóstio à distânia através da omuniação digital;
• possibilidade de utilização de software para apoio ao diagnóstio;
• visualização simultânea da radiograa e de outras imagens, tais omo a imagem dos
dentes em estudo, obtida através de uma âmara de TV oloada junto do aparelho de
raios X.
A lista de vantagens apresentada é eslareedora das araterístias e da losoa de fun-
ionamento dos sistemas digitais. Tendo em onta estas araterístias optimistas, impera
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a opinião geral, dentro da omunidade odontológia, que as novas tenologias digitais e a
radiograa sem lme serão o futuro da imagiologia om raios X.
No entanto, alguns autores alertam para o fato de também existirem algumas desvan-
tagens ao uso das imagens digitais, nomeadamente o fato de a qualidade de imagem não
ser totalmente satisfatória, quando omparada om algumas radiograas onvenionais. Para
além disso, o usto iniial e o usto da manutenção do equipamento é onsideravelmente
elevado, ando ainda restrito às grandes línias e aos grandes entros de diagnóstio por
imagens [2℄. No entanto é previsível que estes fatores peram relevânia se os ustos da
tenologia dos sensores deser.
2.2.3 Visualização
As radiograas dentárias são produzidas para serem visualizadas e analisadas, de modo a
auxiliar os dentistas no diagnóstio de diversas patologias. Assim, a visualização onstitui a
última instânia do proesso de aquisição e análise de radiograas dentárias.
O ato de visualizar uma imagem onsiste na perepção, interpretação, análise e ompreen-
são dos dados e informação nela representados. Dado que as radiograas dentárias ontêm
informação referente à estrutura dentária e às suas araterístias, a visualização de imagens
deste tipo permite a identiação das estruturas dentárias radiografadas e eventuais anomalias
na sua formação.
As radiograas assumem o papel de meios omplementares de diagnóstio e tratamento
(MCDT), pelo que se exige que o seu proesso de visualização seja desempenhado em boas
ondições, e não distorça a informação nelas representada.
As ondições de visualização de uma imagem não se restringem apenas aos dispositivos
usados, mas também ao meio envolvente, assim omo às araterístias pessoais e subjetivas
inerentes ao observador humano. É essenial, para um bom diagnóstio, a existênia de
ontraste luminoso moderado.
Em radiologia dentária são usados dois tipos de dispositivos para a visualização das radio-
graas. O negatosópio e o monitor de omputador, onforme as imagens sejam provenientes
dos sistemas de aquisição analógios ou dos sistemas digitais, respetivamente.
O negatosópio é um dispositivo semelhante a uma aixa que possui uma superfíie trans-
parente e uma lâmpada uoresente de luz brana no seu interior. Este dispositivo permite a
visualização das radiograas onvenionais (reveladas em lme), uma vez que ao serem olo-
adas sobre a superfíie transparente, a inidênia da luz torna as imagens mais pereptíveis.
Na gura 2.14 está ilustrado o exemplo de um negatosópio usado em radiologia dentária.
As ondições de visualização nos negatosópios são importantes para uma orreta in-
terpretação das imagens usadas para o diagnóstio. Embora se reonheça a neessidade de
negatosópios om maior intensidade luminosa, o nível de luz no ambiente é também impor-
tante, devendo manter-se abaixo de 50 lux, a m de obter um ontraste luminoso adequado
ao diagnóstio [63℄.
Relativamente aos monitores usados na visualização das imagens digitais, não existem
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Figura 2.14: Ilustração de um negatosópio usado em radiologia dentária.
grandes restrições, uma vez que a maioria dos monitores atuais reúnem as araterístias
exigidas para uma boa visualização, isto é, resolução igual ou superior a 1024 x 768 pixeis,
erã plano, dimensões iguais ou superiores a 17 [73℄.
Tendo em onta os uidados exigidos na aquisição das imagens, e om a onsiênia de que
as imagens se destinam a omplementar os diagnóstios, é importante garantir a ontinuidade
desses uidados na visualização das imagens, usando dispositivos que repliquem as imagens
geradas de modo dedigno, sem que existam distorções nem artefatos. Não interessa adquirir
imagens om uma qualidade soberba, se os dispositivos de visualização não alinharem pelo
mesmo prisma.
A qualidade do diagnóstio está assim dependente, entre outros fatores, dos sistemas de
aquisição e dos dispositivos utilizados na visualização das imagens.
2.3 Tipos de Radiograas Dentárias
As radiograas dentárias são parte onstituinte de um exame dentário, sendo onsideradas
omo o prinipal meio omplementar ao proesso de diagnóstio. Na seção anterior (2.2)
foram apresentados vários métodos de aquisição de radiograas dentárias. Independentemente
do método usado na aquisição da imagem, atualmente existem vários tipos de radiograas
dentárias, usadas no diagnóstio por imagem. A sua difereniação está relaionada om o tipo
de estruturas que representam.
A esolha de um tipo espeío de radiograa é inerente à sua nalidade, ou seja, depende
do tipo de patologias que se pretendem diagnostiar (avaliar). Os tipos de radiograas mais
usados, em Odontologia, são designados por [31, 70℄:
• Radiograas Periapiais;
• Radiograas Interproximais;
• Radiograas Olusais;
• Radiograas Panorâmias.
Nas subseções seguintes, será feita uma breve apresentação de ada um destes tipos de
radiograa, aompanhada de um exemplo e das suas prinipais apliações.
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2.3.1 Radiograas Periapiais
A radiograas periapiais são araterizadas por mostrarem os dentes em toda a sua extensão,
desde a oroa até à raiz, bem omo, o osso envolvente à raiz. Tratando-se de imagens 2D, a
representação do osso orresponde apenas à parte lateral dos dentes.
Este tipo de radiograas é amplamente usado no diagnóstio de doenças periodontais,
araterizadas pela perda de massa óssea. O seu uso é também frequente na deteção de
anomalias da raiz, quistos, tumores ósseos e abessos.
As imagens, representativas deste tipo de radiograas, permitem um nível de detalhe
adequado ao diagnóstio e planeamento de tratamentos nos anais da raiz e nos proedimentos
de restauro da oroa [31℄.
A adesão em massa a este tipo de radiograas deve-se, na generalidade dos asos, à
simpliidade de exeução do exame radiográo, não havendo neessidade do posiionamento
orreto da abeça do paiente, ao menor grau de ampliação da imagem radiográa, e ao
fato de ser um exame radiográo padronizado, possibilitando a obtenção de radiograas
iguais, em époas diferentes.
Na gura 2.15 está ilustrado um exemplo deste tipo de radiograa dentária.
Figura 2.15: Exemplo de uma radiograa dentária do tipo periapial.
2.3.2 Radiograas Interproximais
As radiograas interproximais são similares às radiograas periapiais, om a nuane de
mostrarem apenas a região da oroa das estruturas dentárias, ao invés de toda a extensão
do dente. Normalmente, uma radiograa deste tipo é araterizada por representar os dentes
dos dois maxilares em simultâneo, na mesma imagem.
O uso deste tipo de radiograas é frequente no diagnóstio de patologias loalizadas,
essenialmente, na região da oroa, omo as áries dentárias situadas nos espaços intradentais,
na deteção da formação de tártaro e plaa bateriana, entre outras. Contudo, este tipo de
imagens também pode permitir a visualização da perda de massa óssea dos dentes, daí que
também seja usado no diagnóstio de doenças periodontais [31℄.
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Na gura 2.16 está ilustrado um exemplo deste tipo de radiograa dentária.
Figura 2.16: Exemplo de uma radiograa dentária do tipo interproximal.
2.3.3 Radiograas Olusais
As radiograas olusais são araterizadas por mostrarem toda a arada dentária dos max-
ilares, na mesma imagem [31℄. Este tipo de radiograas é o menos usado em diagnóstio,
sendo normalmente usadas para visualizar:
• a ordem de erupção dos dentes permanentes, em rianças;
• dentes inlusos e supra-numerários;
• raízes residuais e orpos estranhos;
• fraturas dos maxilares;
• anomalias dos maxilares;
• grandes áreas patológias;
• tratamentos ortodntios.
Na gura 2.17 está ilustrado um exemplo deste tipo de radiograa dentária.
2.3.4 Radiograas Panorâmias
As radiograas panorâmias são araterizadas por permitirem a visualização global dos dois
maxilares, numa só imagem. Normalmente, este tipo de radiograa é efetuada na primeira
visita ao dentista quando este pretende obter uma visão global de toda a estrutura dentária
do paiente.
Este tipo de radiograas tem grande utilização no fabrio de próteses, em ortodontia,
em irurgia, e no diagnóstio e aompanhamento de asos patológios. Esta ténia permite
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Figura 2.17: Exemplo de uma radiograa dentária do tipo olusal.
a visualização numa únia imagem de: aradas dentárias, superior e inferior; seios maxi-
lares; fraturas; avaliação de tratamentos ortodontais; formação e desenvolvimento dos dentes;
avaliação periodontal; avaliação de implantes e próteses, bem omo do teido ósseo de suporte.
Na gura 2.18 está ilustrado um exemplo de uma radiograa dentária do tipo panorâmia.
Figura 2.18: Exemplo de uma radiograa dentária do tipo panorâmia.
O uso deste tipo de radiograas apresenta algumas vantagens e desvantagens [31℄. Como
vantagens destaa-se o fato de:
• ser um exame bastante útil e prátio para omplementar o exame línio, permitindo
diagnostiar problemas dentários e dos ossos da fae;
• permitir a visualização todos os dentes em simultâneo, inlusive os que ainda não nase-
ram;
• exigir uma pequena dose de radiação no paiente (era de 1/3 das radiograas periapi-
ais).
Provavelmente, a maior desvantagem deste tipo de radiograas é o fato de não ser pos-
sível a obtenção de imagens om o mesmo nível de detalhe das radiograas periapiais e
interproximais.
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2.4 Qualidade Expetável em Radiograas Dentárias
Em seções anteriores foram apresentados alguns oneitos inerentes à formação de radio-
graas dentárias, bem omo os sistemas de aquisição e de visualização deste tipo de imagens.
Também foram apresentados os vários tipos de radiograas dentárias e as suas prinipais
apliações.
Nesta seção será aborda-se o tema da qualidade expetável para as radiograas dentárias,
tendo em onsideração o proesso de aquisição utilizado e o tipo de imagem daí resultante. O
oneito de qualidade de imagem média está relaionado om o nível de exatidão (preisão)
om que um sistema imagiológio reproduz a imagem de uma estrutura ou objeto [87℄. Este
oneito é fundamental na avaliação dos sistemas de imagem média.
A qualidade requerida para uma imagem média depende obviamente da sua nalidade.
Em partiular, as radiograas dentárias são usadas, preferenialmente, para representar es-
truturas dentárias e todo o teido envolvente, onstituindo o prinipal meio de omplemento
ao diagnóstio em Odontologia.
A degradação de uma imagem pode oorrer durante a aptura, transmissão e proessa-
mento. Na riação de imagens para visualização e análise, a quantização dos níveis de inzento
numa imagem pode originar o apareimento de sombras, de artefatos e de falsos ontornos.
Os proessos de aptura e proessamento de imagens devem ontemplar oneitos relaionados
om a perepção visual humana, que se onhee sensível ao ontraste, à auidade, à deteção
de desontinuidades e à or [89℄. Este requisito deve-se ao fato de, em última instânia, a
imagem poder ser analisada por um observador humano ou por um método de análise digital.
A qualidade da imagem média é determinada pelo método de radiodiagnóstio (Raios
X, US, TC, RM, et.), pelas araterístias do equipamento e pelos ajustes efetuados pelo
imagiologista. Tal omo na generalidade das imagens, a qualidade das radiograas dentárias,
em partiular, pode ser avaliada pela onjugação dos seguintes fatores: ontraste entre regiões
vizinhas; ruído; homogeneidade; resolução espaial; existênia de artefatos e distorção [25,87℄.
Existem várias métrias usadas para avaliar os sistemas de radiologia odontológia. Estas
métrias baseiam-se numa série de parâmetros físios de qualidade que podemos assoiar aos
sistemas de aquisição de imagem. Os prinipais parâmetros usados para a avaliação da quali-
dade das imagens produzidas por estes sistemas são: função de transferênia de modulação
(MTF) do detetor, função de espalhamento de ponto (PSF) do detetor, urva sensitométria,
fator gama, densidade espetral de potênia (NPS) do detetor, uniformidade integral, espal-
hamento da uniformidade diferenial, relação sinal/ruído integral, ruído quântio equivalente
(NEQ) e eiênia na deteção de quanta (DQE). Por exemplo, os parâmetros NEQ e DQE
elevados indiam que o sistema é melhor para resolução de detalhes em baixo ontraste e
permite uma grande redução da dose de radiação. [4℄.
Existem sistemas integrados que permitem efetuar uma avaliação automátia e obje-
tiva de sistemas de radiologia digital odontológia. Albuquerque et. al. [4℄ props, no seu
trabalho, um sistema integrado omposto por um onjunto de fantomas espeíos para ra-
diologia digital odontológia intra-oral que permite avaliar as imagens geradas por alguns
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sistemas de aquisição, existentes no merado, através da medição dos parâmetros físios de
qualidade referidos anteriormente. Neste tipo de avaliação de qualidade é omum ser efetuada
a omparação de uma imagem f(x, y), a avaliar, om uma imagem de referênia (fantoma),
g(x, y) [89℄.
Independentemente do método e do sistema usados para apturar as imagens digitais,
podem ser apliadas várias ténias para melhorar a qualidade das imagens, omo a alteração
da densidade e do ontraste da imagem; o uso de ltros para minimização de ruído; a inversão
da esala de inzento; a ampliação; o uso de esalas de pseudo or [73℄.
A preoupação mais reente dos fabriantes de software é o desenvolvimento de funiona-
lidades que usem estas ténias de melhoramento da qualidade pereptível da imagem, para
apoiar os dentistas na análise das radiograas dentárias usadas no diagnóstio.
Relativamente às radiograas dentárias usadas neste estudo, pode-se referir que estas ap-
resentam uma qualidade aeitável para o exame visual, onde os dentistas identiam as estru-
turas dentárias sem grande diuldade. Mas, no entanto, as fronteiras entre a raiz e o teido
ósseo, por vezes, não estão bem denidas, podendo omprometer o desempenho das téni-
as de segmentação usadas para identiar os dentes e as suas araterístias. Assim sendo,
sugere-se o uso de ténias de pré-proessamento para minimizar o ruído e/ou aumentar o
ontraste, preparando as imagens para o proesso de segmentação. Ao evideniar as deson-
tinuidades existentes entre as estruturas representadas na imagem, produz-se informação útil
para os métodos de segmentação, no proesso de identiação de ontornos.
Em estudos realizados [38, 67, 96℄, onluiu-se que o desempenho de algumas ténias de
segmentação apliadas a radiograas dentárias melhora signiativamente, se estas tiverem
sido previamente sujeitas a pré-proessamento para aumento do ontraste.
Nesta dissertação propõe-se um pipeline para o proesso de análise e proessamento de
imagens médias em geral, e em partiular para as radiograas dentárias. A gura 2.19 ilustra
o pipeline proposto.
O pipeline proposto é omposto por ino etapas: aquisição; pré-proessamento; segmen-
tação e análise; lassiação de estruturas e validação de resultados.
A etapa de aquisição é obviamente a primeira a surgir no proesso, na qual a imagem é
apturada e armazenada em omputador. Segue-se a etapa de pré-proessamento que onstitui
o primeiro tratamento à qual a imagem é submetida. Esta etapa tem o objetivo de aumentar
o ontraste da imagem, de forma a realçar as fronteiras entre a raiz e o teido ósseo envolvente,
preparando a imagem para a etapa de segmentação subsequente.
A segmentação e análise onstitui uma das etapa mais importantes do pipeline e é dedi-
ada à identiação dos dentes e respetivos ontornos. Segue-se a etapa de estimação de
parâmetros morfológios om o objetivo de avaliar a perda de massa óssea dos dentes, de-
terminada a partir da informação proveniente dos ontornos identiados na etapa anterior.
Esta etapa permite também a onrmação do diagnóstio e avaliação de patologias dentárias
passiveis de serem identiadas no proesso de análise da imagem.
A etapa nal do pipeline é destinada à validação dos resultados obtidos nas fases anteriores.
Neste estudo, a validação dos resultados é realizada por parte dos dentistas, onjugando a
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análise visual da imagem om os resultados produzidos pela análise digital efetuada à imagem.
Os temas introduzidos neste pipeline serão abordados em detalhe, em seções próprias, ao
longo desta dissertação.
Figura 2.19: Pipeline do proesso de análise de radiograas dentárias.
2.5 Sistemas de Software Odontológio
No enário línio atual inerente à Odontologia assiste-se, om ada vez mais proeminênia,
à adopção de sistemas informátios para a organização e automatização de algumas tarefas
do dia a dia, nomeadamente de gestão dos paientes, agendamento de onsultas, faturação
e armazenamento de imagens referentes a exames línios. Existem alguns sistemas que
apresentam adiionalmente pequenas funionalidades de proessamento de imagem.
No universo das apliações de software odontológio, algumas são distribuídas om os re-
spetivos sistemas de aquisição de radiograas digitais, outras são independentes dos sistemas
de aquisição.
Já anteriormente foi referido que, um dos objetivos nais deste trabalho é a implemen-
tação de um sistema de informação e proessamento para radiologia odontológia. O título da
presente dissertação também é sugestivo deste objetivo. Assim, o fous prinipal deste sis-
tema entra-se essenialmente em funionalidades de proessamento e análise de radiograas
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dentárias digitais ou digitalizadas, om apliação prátia e espeía no estudo da perio-
dontite. Saliente-se ainda que, não sendo o fous prinipal do sistema, este também apresenta
funionalidades ao nível da gestão de paientes e respetivo arquivo de radiograas dentárias.
O sistema aqui apresentado representa uma solução dediada ao estudo espeío da perio-
dontite, através da avaliação da perda de massa óssea obtida das radiograas dentárias. Antes
de prosseguir om a desrição dos vários temas abordados durante a realização do presente es-
tudo, é importante apresentar algumas soluções de software, existentes no merado, para esta
área de negóio. Assim, nesta seção será apresentada uma seleção de sistemas existentes no
merado atual, assim omo as prinipais araterístias e funionalidades. Esta abordagem
tem a nalidade de justiar a pertinênia do tema esolhido para a dissertação e omparar
funionalidades entre sistemas.
De entre o universo de sistemas, enontrados na pesquisa, foram seleionados para serem
aqui apresentados os seguintes: Kodak Dental Imaging Software, Emago 5, Dental Oe,
Dentrix, ImaginaSoft, DentalPro, MiPACS Dental Enterprise Solution e Biodente. Segue-se
uma breve alusão aera das funionalidades de ada um deles.
A apliação Kodak Dental Imaging Software [49℄ é distribuída om os sistemas de aquisição
da mesma mara. Esta ferramenta inorpora funionalidades de gestão de paientes e
funionalidades de proessamento, gestão, visualização e impressão de imagens dentárias.
Todas estas funionalidades estão integradas numa interfae amigável om o utilizador. No
que se refere ao proessamento de imagem, destaam-se as funionalidades de manipulação do
brilho e do ontraste, uso de ltros para minimização do ruído, zoom, medição de distânias,
inversão do mapa de ores (negativo), análise de densidade óssea e possibilidade de realizar
anotações na imagem.
A ferramenta Emago 5 [26℄ é um software de diagnóstio usado na radiologia oral e maxi-
lofaial. Esta ferramenta possui uma oleção de funionalidades de gestão e análise de ima-
gem, suportando vários formatos (BMP, TIFF, JPEG, DICOM, et.). As funionalidades
de proessamento são idêntias às outras ferramentas aqui referidas, omo o ajuste de on-
traste, inversão do mapa de ores, redução de ruído, orreção de or e medições de ângulos
e distânias.
O software odontológio Dental Oe [18℄ tem vindo a ser desenvolvido e atualizado há
vários anos, enontrando-se atualmente disponível a versão 2007. Este apresenta soluções
para a gestão de línias dentárias, desde a gestão de paientes, agendamento, gestão de
pessoal, edição de proedimentos e planos de tratamentos, emissão de presrições e atestados.
O sistema inorpora ainda, uma galeria de imagens assoiadas a ada paiente, sobre as quais
são permitidas algumas operações de edição e manipulação (ampliação e redução).
A ferramenta Dentrix Image [20℄ é uma ferramenta idêntia às anteriores, ontemplando
também funionalidades de manipulação do ontraste, rotação, ipping e visualização de
radiograas dentárias. Este sistema de software é distribuído om os sistemas DENTRIX, daí
que também possua funionalidades de aquisição de imagens.
A empresa de desenvolvimento de software ImaginaSoft Sistemas de Informação e Mul-
timédia [42℄, possui um leque de apliações nesta área, omo por exemplo o NewSoft Dente
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que está presente em mais de 600 línias dentárias em Portugal. Esta ferramenta permite a
gestão integrada de uma línia dentária, assim omo a interação om outros módulos om-
plementares a adquirir separadamente. Estes módulos omplementares têm apliações nas
áreas da ortometria, implantologia e estudos laboratoriais. Adiionalmente o módulo Dental
View omplementa toda a gama destes produtos, possibilitando a apresentação de animações
tridimensionais que permitem expliar em detalhe algumas intervenções a realizar.
O software DentalPro [19℄ segue a linha dos restantes sistemas aqui apresentado, possuindo
araterístias ao nível da gestão dos paientes, ha de anamnese, odontograma, ontrolo de
plaa bateriana, emissão de presrições, atestados e outros impressos, orçamentos e ontrolo
de pagamentos, arquivo e proessamento de imagens (zoom, rotação, desenhos e anotações).
A solução MiPACS Dental Enterprise [60℄ possui funionalidades de aquisição, visualização
e armazenamento de imagens dentárias, em que o paote inerente à visualização inorpora
algumas funionalidades de proessamento e análise de imagem, omo: ajuste de brilho e on-
traste, inversão do mapa de ores, manipulação do histograma, redução de ruído, saliênia de
arestas, funções de zoom, medições de distânias lineares e possibilidade de realizar anotações.
O software Biodente [8℄ também é uma apliação odontológia om funionalidades ineren-
tes à visualização de imagem. Adiionalmente, apresenta alguns módulos gráos que per-
mitem a visualização do odontograma, análise periodontal, índie de plaa bateriana, índie
de árie, assim omo edição e visualização de relatórios.
Analisando a desrição dos sistemas seleionados nesta seção, depreende-se que na gene-
ralidade todos eles apresentam funionalidades idêntias, nomeadamente relativamente ao
armazenamento, organização e algum proessamento de radiograas dentárias. O fato de
todos os sistemas possuírem funionalidades direionadas à imagem, vem reforçar a ideia de
que as imagens dentárias em geral, e em espeial as radiograas dentárias são o meio mais
usado no omplemento ao diagnóstio e tratamento de patologias do foro estomatológio.
Na globalidade, as funionalidades de proessamento ontempladas nestes sistemas repre-
sentam as operações mais simples e gerais que se podem apliar às imagens, pese embora o
fato de existir uma ou outra apliação om funionalidades mais espeías, nomeadamente
a deteção de áries e análise da densidade óssea.
Dada a panóplia de ofertas de merado para a área da línia dentária e, omo é óbvio,
a disparidade dos ustos assoiados a ada uma delas, a opção por uma solução deve ser
bem ponderada. A deisão nal deve ontemplar fatores omo os ustos, assistênia ténia,
tipo de utilização pretendida, dimensão da línia, possibilidade de expansão, entre outros de
menor relevo.
O sistema proposto e implementado no âmbito deste trabalho, também ontempla a gene-
ralidade das araterístias de armazenamento, proessamento e visualização de radiograas
dentárias digitais, assim omo a medição de distânias e ângulos e a visualização do perl dos
níveis de inzento dos pixeis ao longo de um segmento de reta. Adiionalmente este sistema
permite a segmentação dentária, ou seja, neste aso, a identiação dos ontornos de ada
dente, tendo omo apliação espeía a determinação dos valores de perda de massa óssea que
permitem avaliar o estado de saúde periodontal do paiente. Neste sistema, as funionalidades
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inerentes aos resultados obtidos para a perda de massa óssea também não foram desurados,
possibilitando a onsulta do histório de medições assoiadas a ada paiente, omparação
entre datas, visualização de pers de evolução e exportação dos valores nos formatos XML e
XLS. A identiação dos ontornos também pode ter utilidade para sustentar uma avaliação
à morfologia dentária de ada paiente.
A fundamentação teória e a desrição ténia das operações de proessamento e análise
de imagem, implementadas neste sistema, será estruturada nos próximos apítulos. Esta per-
mitirá ao leitor obter uma melhor perepção dos oneitos envolvidos em ada funionalidade
faultada pelo sistema.
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Capítulo 3
Melhoria da Qualidade da Imagem
3.1 Introdução
O uso de ténias de pré-proessamento poderá melhorar a qualidade visual da imagem, au-
mentando o seu ontraste e realçando algumas araterístias de interesse, omo por exemplo
as fronteiras dos objetos ou estruturas nelas representadas. O uso deste tipo de ténias tam-
bém failita a análise e diagnóstio das imagens, quer por exame visual direto, quer assistida
por omputador.
Assim, pode-se dizer que a prinipal nalidade do uso de ténias de pré-proessamento
é a eliminação de distorções e artefatos, assim omo o reale dos objetos, preparando a
imagem para o proesso de segmentação e análise das estruturas de interesse.
De fato, o uso de ténias de pré-proessamento é muito frequente na análise digital de
imagens, uma vez que elimina informação redundante que não é relevante para a análise das
estruturas representadas [89℄.
Neste trabalho pretende-se usar ténias de pré-proessamento de aordo om dois ob-
jetivos bem denidos, a minimização do ruído da imagem e a manipulação do ontraste da
imagem. A esolha das ténias utilizadas não deve omprometer, de modo algum, a integri-
dade da imagem para também não omprometer o desempenho das ténias de segmentação
a apliar a jusante.
Não existem reeitas, teorias ou métodos únios e gerais que se ajustem a todos os tipos
de imagem [21℄. As diferentes modalidades de imagem também apresentam desaos diferentes
às ténias de pré-proessamento de imagem, para reale das suas araterístias. Existem
métodos de pré-proessamento espeíos que dependem do tipo de araterístias a analisar.
É omum a ategorização dos métodos de pré-proessamento, para melhoria da qualidade
da imagem, em métodos do domínio espaial e métodos do domínio da frequênia [21, 34℄:
• Domínio Espaial - Os métodos pertenentes a esta ategoria são araterizados pela
manipulação do ontraste baseada na informação espaial dos pixeis da imagem, isto
é, a informação proveniente da distribuição estatístia dos pixeis de toda a imagem ou
de uma região da mesma. Exemplos de métodos do domínio espaial são as transfor-
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mações dos níveis de inzento; o proessamento do histograma; o uso de aritmétia e de
operações lógias sobre as imagens e o uso de ltros espaiais.
• Domínio da Frequênia - Esta ategoria engloba métodos de manipulação de ontraste
baseada na informação extraída das araterístias de frequênia da imagem. Como
exemplos desta ategoria existem os ltros de frequênia reorrendo à transformada de
Fourier.
Saliente-se no entanto que, a utilização de ltros lineares no domínio espaial, omo por
exemplo os ltros de média, também têm interpretação no domínio da frequênia. Este aso
espeío pode ser onsiderado hibrido relativamente à ategorização apresentada.
A bibliograa, referente à temátia do proessamento e análise de imagem, revela a existên-
ia de uma grande variedade de métodos e de ténias usados na melhoria da qualidade. Na
impossibilidade apresentar todos os métodos de pré-proessamento existentes, até porque al-
guns não se adequam a imagens de radiograas dentárias, neste apítulo serão abordados
apenas alguns métodos de pré-proessamento apliados a este tipo de imagens.
O presente apítulo apresenta uma desrição dos métodos de pré-proessamento usados
neste trabalho. A sua estruturação assenta fundamentalmente em três seções: a minimização
do ruído, a manipulação do ontraste e o método proposto esolhido por experimentação em
imagens de radiograas dentárias.
Na seção referente à minimização do ruído foram abordadas várias ténias de ltragem,
ltros de mediana, ltros de média, ltros gaussianos, e ltros de difusão anisotrópia. Na
seção inerente à manipulação do ontraste foram abordadas ténias, tais omo: o ajuste
de ontraste através de uma urva, a equalização do histograma, a equalização adaptativa do
histograma om limite de ontraste, e o uso de morfologia matemátia. Na seção referente
ao método de pré-proessamento proposto, para apliar em radiograas dentárias do tipo
periapial, apresenta-se a ombinação de uma ténia de minimização de ruído om uma
ténia de manipulação de ontraste.
Finalmente apresentam-se, em modo de onlusão, alguns omentários aos resultados obti-
dos da apliação dos métodos desritos a imagens formadas por raios X dentários.
3.2 Minimização do Ruído
Quando se fala em ruído nas imagens, fala-se em variações anormais dos valores de inzento
dos pixeis. Estas variações são aleatórias e normalmente indesejadas. A oorrênia de ruído
em imagens digitais surge, essenialmente, durante o proesso de aquisição/digitalização, por
vezes devido à fraa luminosidade ou à veloidade de aptura. O ruído também poderá
ser introduzido na transmissão das imagens devido aos dispositivos eletrónios usados na
omuniação.
Existem ténias de proessamento de imagem, omo o uso de ltros, destinadas à mini-
mização do ruído que orrompe as imagens. O uso destas ténias tem o intuito de melhorar
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a qualidade das imagens no sentido de failitar o funionamento das ténias de segmentação
apliadas na sua análise [89℄.
É omum existir uma lassiação destes métodos de aordo om as propriedades da
transformação efetuada (linear e não linear). Numa operação linear, os valores dos níveis de
inzento de ada pixel da imagem proessada são determinados omo uma ombinação linear
dos níveis de inzento da vizinhança loal do pixel [89℄.
A apliação de um ltro a uma imagem onsiste numa onvolução da imagem om uma
másara pré-denida, em que esta másara de onvolução varia mediante o tipo de ltro e as
suas araterístias. Nestes métodos de suavização das imagens as operações efetuadas sobre
os pixeis têm em onta a sua vizinhança (ontexto em que se inserem). No aso onreto
dos ltros lineares, o valor do nível de inzento de ada pixel é substituído por um novo valor,
determinado de aordo om másara apliada à sua vizinhança [21℄.
Normalmente, as másaras são denidas por uma matriz quadrada de número ímpar de
linhas e olunas, entrada no pixel a proessar. Por exemplo 3× 3, 5× 5, 7× 7, ... Na gura
3.1 está ilustrado o exemplo de uma másara 3× 3 de onetividade 4 e 8, respetivamente.
(a) (b)
Figura 3.1: Másaras 3× 3 (a) de onetividade 4. (b) de onetividade 8.
A suavização das imagens é denida omo a apliação de métodos de pré-proessamento
adequados à minimização do ruído, usando a redundânia existente nos dados da imagem.
No presente trabalho estudaram-se vários ltros om apliação em radiograas dentárias:
ltro de média, ltro de mediana, ltro gaussiano. Segue-se a desrição de ada um dos ltros
estudados.
3.2.1 Filtro de Média
Um ltro de média onsiste num método simples e intuitivo de suavização das imagens,
reduzindo a variação de intensidades entre os pixeis da imagem, e onsequentemente o ruído.
O meanismo de funionamento de um ltro desta natureza é a substituição do valor do
pixel da imagem pela média ponderada dos valores dos pixeis da sua vizinhança, inluindo
ele próprio. Este meanismo elimina os pixeis que não são representativos do ontexto da
imagem. Normalmente a másara espaial do ltro (janela) apresenta pesos idêntios para
todos os pixeis da vizinhança, no entanto, é possível usar másaras om pesos diferentes [34℄.
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Na gura 3.2 estão representados os valores de inzento de um extrato de uma imagem,
sobre a qual será apresentado um exemplo numério do álulo do novo nível de inzento de
um determinado pixel, usando um ltro de média.
Figura 3.2: Valores de inzento de uma região de uma imagem.
Usando uma másara espaial 3 × 3, em que os pesos são iguais para todos os pixeis,
pretende-se determinar o novo valor de inzento para o pixel assinalado om um írulo,
f(i, j). Como os pesos dos pixeis são iguais usa-se a seguinte matriz de onvolução [34℄:


1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9
1
9


Retomando o exemplo apresentado na gura 3.2, o novo valor de inzento para o pixel
assinalado na imagem orresponde ao valor da média dos pixeis da sua vizinhança, g(i, j),
dado por:
g(i, j) = 158+157+149+153+159+152+158+160+1499 = 155
Na gura 3.5(b) está ilustrado um exemplo de apliação de um ltro de média, om uma
másara [5× 5], a uma radiograa dentária.
3.2.2 Filtro de Mediana
Um ltro de mediana é análogo a um ltro de média, diferindo apenas na operação estatístia
realizada om a vizinhança dos pixeis a proessar. Tal omo o próprio nome india, este
tipo de ltro determina o novo valor do nível de inzento de ada pixel pela mediana dos
valores dos pixeis da sua vizinhança. Reorde que a vizinhança é espeiada pelo tamanho
da janela (ex. 3×3, 5×5, ...). Este tipo de ltro realiza uma operação não linear, daí que seja
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araterizado omo um método de suavização não linear, e é muito útil para remover pontos
isolados, omo por exemplo ruído impulsional [89℄.
Veja-se um exemplo numério de álulo do novo nível de inzento de um dado pixel de
uma imagem, usando um ltro de mediana. Na gura 3.2 estão representados os valores de
inzento de um extrato de uma imagem. Usando novamente o exemplo de uma másara
3×3, pretende-se determinar o novo valor de inzento para o pixel assinalado om um írulo,
f(i, j).
De aordo om as diretivas de funionamento de um ltro de mediana, o valor de inzento
do pixel assinalado na imagem orresponde ao valor da mediana dos pixeis da sua vizinhança
[34℄. Assim, a mediana, m, dos pixeis da vizinhança apresentada no exemplo é 157, pelo que
o novo valor de inzento para o pixel assinalado é g(i, j) = m = 157:
149, 149, 152, 153, 157, 158, 158, 159, 160
Na gura 3.5() está ilustrado um exemplo de apliação de um ltro de mediana, om
uma másara [5× 5], a uma imagem de radiograa dentária.
3.2.3 Filtro Gaussiano
O ltro Gaussiano usa um operador de onvolução 2D para desempenhar a tarefa de suaviza-
ção da imagem, eliminando algum detalhe e obviamente o ruído. Este tipo de ltro é similar
ao ltro de média, diferindo apenas na másara de onvolução usada. A másara de on-
volução usada neste tipo de ltro representa uma aproximação à forma da superfíie Gaus-
siana, traduzida pela expressão 3.1 [34℄. Na gura 3.3 está ilustrada uma superfíie Gaussiana
om ponto médio em (0, 0) e σ = 1.
G(x, y) =
1
2piσ2
e−
x2+y2
2σ2
(3.1)
Figura 3.3: Superfíie Gaussiana om ponto médio em (0, 0) e σ = 1.
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Uma imagem é uma entidade disretizada na forma de pixeis, pelo que a másara de on-
volução usada neste método é uma aproximação disreta da superfíie Gaussiana representada
na gura 3.3. A título ilustrativo, na gura 3.4 está ilustrada uma másara de onvolução de
inteiros que representa uma forma aproximada da superfíie Gaussiana om σ = 1.
Figura 3.4: Aproximação disreta à superfíie Gaussiana de σ = 1.
A apliação de um ltro Gaussiano numa imagem onsiste na exeução de uma onvolução
entre a imagem e a másara denida. Na gura 3.5(d) está ilustrado um exemplo de apliação
de um ltro Gaussiano, om uma másara [5 × 5] e σ = 1, a uma imagem de radiograa
dentária.
3.2.4 Filtro de Difusão Anisotrópia
Um ltro de difusão anisotrópia onsiste numa ténia de ltragem não linear araterizado
por reduzir o ruído, preservando as araterístias morfológias da imagem. Esta ténia foi
introduzida por Perona et. al. [75℄, sendo mais tarde usada por outros autores em vários
tipos de imagem, espeialmente imagens de ressonânia magnétia [32, 33, 40, 65℄. O modus
operandus deste tipo de ltro difere irunstanialmente da losoa de funionamento dos
ltros desritos nos pontos anteriores. Trata-se de uma ténia iterativa ujo ajuste ao valor
de um pixel (x, y), numa dada iteração t, pode ser denido matematiamente pela expressão
3.2.
∂
∂t
I(x, y, t) = div(C(x, y, t)∇I(x, y, t)) (3.2)
onde ∇I(x, y, t) representa o gradiente, div o operador de divergênia, e C(x, y, t) a função
de difusão. Esta função é denida a partir da magnitude do gradiente e tem a araterístia
de ser monotonamente deresente. Perona et. al. [75℄ props duas versões para a função de
difusão C(x, y, t):
C1(x, y, t) = e
−
(
|∇I(x,y,t)|
K
)2
(3.3)
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C2(x, y, t) =
1
1 +
(
|∇I(x,y,t)|
K
)1+α com α > 0 (3.4)
A primeira função preserva as arestas de maior ontraste em detrimento das arestas de
menor ontraste. A segunda preserva regiões de grande dimensão em detrimento das regiões
de menor dimensão. Em análise às expressões 3.3 e 3.4 veria-se que a função de difusão é
ajustada pela onstante de difusão, K. A esolha do valor da onstante de difusão depende,
obviamente, das araterístias das imagens que se pretendem suavizar. Neste trabalho usou-
se a função de difusão desrita em 3.3, om uma onstante K = 2.0 para minimizar o ruído
em radiograas dentárias.
A implementação deste ltro resulta da disretização da equação 3.2. Segundo Gerig et.
al. [33℄, esta equação pode ser disretizada de aordo om a seguinte aproximação:
∂
∂t
I(x, y, t) = ∂
∂x
[C(x, y, t) · ∂
∂x
I(x, y, t)] + ∂
∂y
[C(x, y, t) · ∂
∂y
I(x, y, t)]
≈ 1
(∆x)2
[C(x+ ∆x2 , y, t) · (I(x+∆x, y, t)− I(x, y, t))
− C(x− ∆x2 , y, t) · (I(x, y, t) − I(x−∆x, y, t))]
+ 1
(∆y)2
[C(x, y + ∆y2 , t) · (I(x, y +∆y, t)− I(x, y, t))
− C(x, y − ∆y2 , t) · (I(x, y, t)− I(x, y −∆y, t))]
= Φeste − Φoeste +Φnorte − Φsul com ∆x = ∆y = 1
(3.5)
A expressão 3.5 determina o valor de ajuste ao valor de inzento do pixel (x,y), em ada
iteração do proesso de ltragem. Assim, o valor de ada pixel é determinado iterativamente
usando o valor atual do pixel ajustado da ontribuição dos seus 4 pixeis vizinhos diretos. A
expressão 3.6 traduz a atualização de um dado pixel em ada iteração:
I(x, y, t+∆t) ≈ I(x, y, t) + ∆t · ∂
∂t
I(x, y, t)
= I(x, y, t) + ∆t · (Φeste − Φoeste +Φnorte − Φsul)
(3.6)
onde ∆t representa o valor do passo de integração. Na gura 3.5(e) está ilustrado um
exemplo de apliação de um ltro de difusão anisotrópia, ongurado omK = 2.0, ∆t = 0.2,
e 10 iterações. Para garantir a estabilidade deste tipo de ltro, a onstante de integração ∆t
deve ser limitada a um máximo, dependendo do espaço dimensional e do número de vizinhos
onsiderados [33℄. A tabela 3.1 mostra os valores máximos aonselháveis para esta onstante
∆t.
Dimensão Vizinhos ∆t máximo
1D 2 1/3
2D 4 1/5
8 1/7
3D 6 1/5
26 3/44
Tabela 3.1: Máximos aonselháveis para o passo de integração ∆t.
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(a) (b) ()
(d) (e)
Figura 3.5: Exemplo da apliação de ltros para suavização de imagens. (a) Imagem original.
(b) Apliação de um ltro de média de másara [5×5]. () Apliação de um ltro de mediana
de másara [5 × 5]. (d) Apliação de um ltro Gaussiano de másara [5 × 5] e σ = 1. (e)
Apliação de um ltro de difusão anisotrópia om K = 2.0, ∆t = 0.2, e 10 iterações.
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Pela análise às imagens representadas na gura 3.5, assim omo, aos pers de variação dos
níveis de inzento ao longo de uma determinado segmento de reta, traçado aleatoriamente,
veria-se a notória diferença entre a imagem original e as imagens resultantes da apliação
dos vários ltros sobre a mesma imagem. Os pers representados nesta gura mostram que o
uso de ltros suaviza a transição dos níveis de inzento entre os pixeis, reetindo assim, uma
minimização do ruído. Tendo em onta as imagens usadas neste estudo e o nível de ruído
que apresentam, veria-se que todos os ltros estudados neste âmbito apresentam resultados
similares, tornando difíil a opção por um deles. No entanto o ltro de difusão anisotrópia
aparenta ser aquele que possui um perl mais suave.
3.3 Manipulação do Contraste
Geralmente, o uso de ténias de pré-proessamento em imagens ontribui para a melhoria
da sua qualidade, eliminando alguns artefatos e distorções indesejados e salientando algumas
araterístias. Normalmente, as regiões da fronteira dos objetos am mais evideniadas,
pelo que melhora o resultado nal do proesso de identiação dos ontornos dos objetos.
Algumas apliações de software, destinadas ao tratamento de imagem, usam a transfor-
mação do brilho omo um método de pré-proessamento. Trata-se de uma ténia que altera a
luminosidade dos pixeis para uma melhoria efetiva da qualidade da imagem. Segundo Sonka
et. al. [89℄ podem-se onsiderar dois tipos de transformação do brilho, a orreção do brilho
e a transformação dos níveis da esala de inzento.
A orreção do brilho altera a luminosidade dos pixeis tendo em onsideração a sua posição
na imagem. Por outro lado, a transformação dos níveis da esala de inzento altera a lumi-
nosidade dos pixeis independentemente da sua posição na imagem.
As ténias de manipulação do ontraste têm a sua apliação mais frequente em imagens,
ujos poteniais observadores são humanos, uma vez que o aumento do ontraste failita
a sua interpretação. Por exemplo, as imagens de radiograas am mais nítidas após a
transformação. A manipulação do ontraste de uma imagem reete-se no seu histograma,
uma vez que atua na distribuição dos níveis da esala de inzento dos pixeis. Assim, algumas
ténias atuam ao nível do histograma para ajustar o ontraste das imagens.
Existem várias ténias de manipulação do ontraste de uma imagem. No entanto, neste
trabalho serão abordadas apenas algumas, omo: o uso de uma urva de função de transferên-
ia para ajustar os níveis de inzento, a equalização do histograma, a equalização adaptativa
do histograma om limite de ontraste e o uso de morfologia matemátia.
3.3.1 Curva Caraterístia de Transferênia
A transformação de um dado nível de inzento é denida por uma urva de transferênia. A
gura 3.6 ilustra exemplos de urvas de transformação, onde a abissa representa o nível de
inzento de um pixel da imagem original e a ordenada representa o valor orrespondente à
transformação do nível de inzento desse pixel.
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Figura 3.6: Exemplos de urvas de transformação.
O gráo é uma função ontínua, mas pode ser disretizado para todos os níveis de inzento
possíveis. Neste aso existem 256 níveis que orresponde a valores de inzento de 0 a 255. O
modo mais simples de implementar omputaionalmente uma função deste género é através de
uma tabela de indexação (look-up table), em que os índies representam os níveis de inzento
originais e as entradas da tabela representam as respetivas transformações.
MT (k) = round(f(k)), com k = 0, 1, 2, ..., 255
onde, f é a função de transferênia e MT (k) é o valor da transformação para o nível k de
inzento.
O proesso de transformação dos pixeis de inzento de uma determinada imagem é desrito
pelo algoritmo 1.
Algoritmo 1 - Curva araterístia de transferênia
1: Determinar o vetor de transformação, MT (k):
MT (k) = round(f(k))
2: Criar uma imagem de saída, IOut, om as mesmas dimensões da imagem de entrada, IIn,
e iniializada om os pixeis a zero;
3: Para ada pixel da imagem de entrada:
• Ler o valor do nível de inzento, k = IIn(i, j);
• Determinar o valor transformado para o nível de entrada, k,
IOut(i, j) = MT (k)
onde, i representa o índie das linhas da imagem e j as olunas da imagem.
A etapa mais importante desta ténia de manipulação do ontraste é a esolha da urva
araterístia de transferênia usada na transformação da imagem original na imagem pro-
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essada. A importânia desta etapa está, obviamente, relaionada om a preoupação em
garantir que a imagem proessada apresente melhor qualidade (mais ontraste) que a imagem
original, justiando o tempo e os reursos usados.
Na gura 3.7 está ilustrado um exemplo de apliação desta ténia de proessamento.
Nela está representada a imagem original, a urva do sistema e a imagem resultante.
(a) (b) ()
Figura 3.7: Exemplo do uso de uma urva de função de transferênia para aumento do on-
traste. (a) Imagem Original. (b) Gráo da urva araterístia de transferênia do sistema.
() Imagem proessada.
3.3.2 Equalização do Histograma
O histograma de uma imagem, representada na esala de inzento, india o modo omo os
níveis de inzento estão distribuídos na imagem. A informação produzida pelo histograma
revela-se útil às ténias do domínio espaial, usadas no proessamento e análise da imagem.
O histograma é representado através de um gráo que india o número de pixeis da
imagem em ada nível de inzento da esala. Por denição, o histograma de uma imagem
pode ser desrito analitiamente por h(rk) = nk, em que rk representa o nível de inzento e
nk o número de pixeis que a imagem possui om o nível rk, [34℄. Numa imagem uja esala
de inzento seja [0, L− 1], os valores de k são k = 0, 1, ..., L− 1. A gura 3.8 representa uma
radiograa dentária e o respetivo histograma.
A equalização do histograma tende a maximizar a variânia da distribuição de tons de
inzento na imagem. Contribui assim para o aumento generalizado do ontraste entre estru-
turas vizinhas nos domínios espaial e tonal de uma imagem, produzindo assim uma imagem
om mais ontraste.
O objetivo da equalização do histograma é riar uma imagem om distribuição tenden-
ialmente uniforme dos níveis de inzento, usando todo o espetro da esala de inzento. Desta
forma, os tons de inzento dos pixeis da imagem são redistribuídos, de modo uniforme, por
todo o intervalo de níveis possíveis.
Trata-se de uma ténia de pré-proessamento que permite aumentar o ontraste das
imagens, isto é, aumentar os níveis de inzento em zonas onde os pixeis apresentam tons mais
laros e diminuir os níveis de inzento dos pixeis em zonas onde estes apresentam valores mais
esuros, produzindo uma imagem nal em que as transições entre regiões são mais nítidas.
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(a) (b)
Figura 3.8: (a) Radiograa dentária. (b) Histograma da imagem.
O algoritmo 2, proposto por Sonka et. al. [89℄, desreve os passos de uma implementação
possível para a ténia de equalização do histograma de uma imagem de dimensões N ×M .
Algoritmo 2 - Equalização do histograma
1: Para uma imagem de dimensões N ×M om G níveis de inzento, riar um array H, de
omprimento G iniializado a zero;
2: Construção do histograma da imagem: Analisar pixel a pixel, todos os pixeis da imagem
e inrementar na posição orrespondente ao tom de inzento gp do pixel, o valor de H;
H[gp] = H[gp] + 1
3: Determinar o histograma aumulado Hc:
Hc[0] = H[0]
Hc[p] = Hc[p − 1] +H[p], p = 1, 2, ..., G − 1
4: Determinar o resultado da transformação para ada nível de Cinzento:
T [p] = round
(
G−1
N∗MHc[p]
)
5: Determinar a imagem equalizada, ujos níveis de inzento, gq, são obtidos do resultados
da transformação alulada no ponto anterior:
gq = T [gp]
A gura 3.9 representa os resultados produzidos pela apliação desta ténia de aumento
do ontraste numa radiograa dentária. Esta gura permite efetuar uma omparação entre
a imagem original e a imagem proessada, assim omo, entre os respetivos histogramas.
3.3.3 Equalização Adaptativa do Histograma om Limite de Contraste
A equalização adaptativa do histograma baseia-se no prinipio genério da equalização do
histograma, desrita no ponto anterior. Deste modo, distribui de forma uniforme os níveis de
inzento presentes na imagem por todo o intervalo de níveis possíveis (256 níveis, neste aso),
sendo atribuídas novas intensidades aos pixeis e respetivo aumento do ontraste.
No entanto, ao ontrário da equalização de histograma genéria que usa toda a imagem no
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(a) (b)
Figura 3.9: Exemplo de uso da equalização do histograma. (a) Imagem original. (b) Imagem
equalizada.
seu proesso de funionamento, o método adaptativo realiza uma equalização loal. Assim,
em ada pixel (i, j) da imagem é alulado o histograma da sua vizinhança m×m, e usando
este histograma é possível determinar uma urva de transferênia, que será usada apenas para
equalizar o ponto (i, j). Note-se que este proesso é repetido em todos os pontos da imagem,
pelo que se adivinha um método omputaionalmente oneroso.
Para aelerar o proesso pode-se, em vez de alular o histograma para ada vizinhança
entrada no ponto (i, j), dividir a imagem em n regiões não sobrepostas, alular o histograma
e a urva de transferênia para ada região e apliar esta urva a todos os pontos dessa região.
Nesta variante, ada região é equalizada independentemente das suas regiões vizinhas.
A imagem equalizada nal resulta da agregação de todas as regiões equalizadas sepa-
radamente. As regiões ontíguas são agrupadas através da interpolação bilinear, de modo
a eliminar eventuais artefatos na junção das regiões [43℄. No entanto, este método pode
produzir um efeito indesejado, designado por tabuleiro de xadrez.
A equalização adaptativa do histograma om limite de ontraste é apontada omo uma
variante que possibilita a limitação do ontraste da imagem nal, evitando ampliações de
ruído, possivelmente presente na imagem [34℄.
Trata-se assim, de um método de equalização do histograma que estende o algoritmo
tradiional de equalização do histograma. Tal omo era esperado este método produz imagens
om mais denição e mais ontraste que o método tradiional. Na gura 3.10 estão ilustrados
os resultados produzidos pelo método extendido.
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(a) (b)
Figura 3.10: Exemplo de uso da equalização adaptativa do histograma om limite de ontraste.
(a) Imagem original. (b) Imagem equalizada.
3.3.4 Morfologia Matemátia
A morfologia matemátia engloba um onjunto de oneitos usados na análise espaial de
estruturas em imagens. Esta teoria foi iniiada por Jean Serra e Georges Matheron no iníio
dos anos 60, tendo sido alvo de diversos estudos e melhorias, não só pelos seus riadores mas
também por outros autores, até aos dias de hoje [84℄. As primeiras apliações desta teoria
foram em imagens binárias, sendo depois adaptadas para imagens om tons de inzento.
Apesar de ter mais de quarenta anos, esta ténia ainda se mantém atual e é amplamente
usada no proessamento e análise de imagens [83℄.
Esta teoria é hamada de Morfologia, uma vez que o seu objetivo é a análise da geometria
e da forma dos objetos; e ao mesmo tempo também é hamada de Matemátia no sentido
de que essa análise é fundamentalmente baseada na teoria dos onjuntos [85℄.
O proessamento morfológio faz a análise de uma imagem usando um elemento estrutu-
rante, isto é, uma imagem menor om uma determinada forma geométria. Neste proessa-
mento quantia-se o modo omo o elemento estruturante se ajusta às estruturas representadas
na imagem. A forma e o tamanho do elemento estruturante dependem da informação estru-
tural que se pretende evideniar na imagem [36℄. Assim, a esolha do elemento estruturante
onstitui uma etapa fundamental nesta ténia de proessamento.
No estudo da teoria referente à morfologia matemátia surgem termos ténios omo ele-
mento estruturante, erosão e dilatação que areem de uma expliação adiional para que o
leitor ompreenda os oneitos envolvidos. Neste sentido, segue-se a desrição dos oneitos
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referidos, bem omo a apresentação da sequênia de operações envolvidas na implementação
desta ténia.
Elemento Estruturante
Um elemento estruturante onsiste numa matriz de zeros e uns, em que os elementos om
valor 1 denem uma gura geométria em forma e em tamanho. As formas geométrias mais
omuns são o retângulo, o diso, o losango, o otógono e a linha. No entanto, é possível
denir qualquer forma geométria [85℄.
Trata-se portanto de um onjunto ompletamente onheido e denido, que será om-
parado, a partir de uma transformação, om um onjunto desonheido dentro da imagem. Na
verdade, um elemento estruturante onsiste numa másara que analisa a imagem desloando-
se pixel a pixel de forma que toda imagem seja perorrida, linha por linha e oluna por oluna.
Neste desloamento, o elemento estruturante realiza transformações em relação aos valores de
mínimos e máximos onsiderados na vizinhança do pixel analisado.
Na gura 3.11 estão representados alguns exemplos de matrizes que denem elementos
estruturantes.
(a) (b) ()
Figura 3.11: Elementos estruturantes om a forma de: (a) diso; (b) losango; () retângulo.
Erosão
A erosão onsiste num dos operadores básios da morfologia matemátia. Este operador é
representado pelo símbolo, ⊖. Tipiamente, este operador é usado om imagens binárias, no
entanto também pode ser adaptado para imagens representadas na esala de inzento [34℄,
tal omo é o aso das imagens de estudo neste trabalho.
O operador de erosão usa dois operandos de entrada, o primeiro é a imagem a ser proes-
sada (I) e o segundo é o elemento estruturante (K), que é determinante para o resultado da
operação [85℄.
Tal omo referido anteriormente, este operador tanto pode ser usado om imagens binárias
omo om imagens na esala de inzento. Veja-se o seu modus operandi em ada um dos
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asos. A denição matemátia usada pelo operador erosão em imagens binárias é desrita
pelos seguintes itens [85℄:
• Considere-se I omo o onjunto de pixeis da imagem binária de entrada, e K o onjunto
de oordenadas do elemento estruturante;
• Considere-se Kx a translação de K para a origem x sobre a imagem I;
• A erosão de I por K é o onjunto de todos os pontos x que satisfaçam a ondição de
Kx ser um subonjunto de I.
Relativamente às imagens representadas na esala de inzento, a denição matemátia do
operador erosão é dada pela expressão 3.7 [29℄.
I ⊖K = min {I(s− x, t− y)−K(x, y) | (s− x, t− y) ∈ DI ; (x, y) ∈ DK} (3.7)
Geralmente, a operação de erosão nas imagens, torna-as mais esuras e os elementos
mais laros na imagem tendem a diminuir de tamanho ou simplesmente a serem eliminados,
dependendo da forma e do tamanho do elemento estruturante. Na gura 3.12(b) está ilustrado
o resultado da apliação do operador erosão numa radiograa dentária, usando um elemento
estruturante om geometria de diso om raio de 20 pixeis.
Dilatação
A dilatação é o outro operador básio da morfologia matemátia. Este operador é representado
pelo símbolo, ⊕. O uso mais omum deste operador também é em imagens binárias, mas tal
omo o operador de erosão, este também pode ser adaptado para imagens representadas na
esala de inzento [34℄.
Tal omo o operador de erosão, o operador de dilatação também usa dois operandos de
entrada, a imagem a ser proessada (I) e o elemento estruturante (K), que é o elemento
fundamental para determinar o resultado da operação [85℄. Veja-se o seu modo de operação
em imagens binárias e em imagens na esala de inzento.
A denição matemátia usada pelo operador dilatação em imagens binárias é desrita
pelos seguintes itens [85℄:
• Considere-se I omo o onjunto de pixeis da imagem binária de entrada, e K o onjunto
de oordenadas do elemento estruturante;
• Considere-se Kx a translação de K para a origem x sobre a imagem I;
• A dilatação de I por K é o onjunto de todos os pontos x que satisfaçam a ondição da
interseção de Kx om I seja um onjunto não vazio.
Em relação às imagens representadas na esala de inza, a denição matemátia do opera-
dor dilatação é dada pela expressão 3.8 [29℄.
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I ⊕K = max {I(s− x, t− y) +K(x, y) | (s− x, t− y) ∈ DI ; (x, y) ∈ DK} (3.8)
Geralmente a operação de dilatação nas imagens tem o omportamento inverso da operação
de erosão, tornando-as om mais brilho, onde os elementos mais esuros na imagem tendem
a diminuir de tamanho ou simplesmente a serem eliminados, dependendo da forma e do
tamanho do elemento estruturante. Na gura 3.12() está ilustrado o resultado da apliação
do operador dilatação numa imagem de radiograa dentária, usando um elemento estruturante
om geometria de diso om raio de 20 pixeis.
Implementação
A implementação da morfologia matemátia no proessamento de imagens para melhorar a
sua qualidade onsiste na exeução de uma série de operações matemátias e morfológias
sobre a imagem [36,88℄. Esta sequênia de operações morfológias onsiste na ombinação de
várias operações morfológias básias (erosão e dilatação).
• Denição do elemento estruturante, K;
• Cálulo da imagem top-hat (T ), obtida a partir da diferença entre a imagem (M) e
a sua abertura (γ(M)). Esta operação é usada para realçar detalhes nas zonas mais
esuras (normalmente o fundo da imagem).
T = M − γ(M)
γ(M) = M ◦K = [(M ⊖K)⊕K]
• Cálulo da imagem bot-hat (B), obtida a partir da diferença entre o feho da imagem
(ϕ(M)) e ela própria (M). Esta operação é usada para realçar detalhes nas zonas mais
laras (normalmente objetos).
B = ϕ(M) −M
ϕ(M) = M •K = [(M ⊕K)⊖K]
• Cálulo da imagem melhorada, (E);
E = (M + T )−B
A apliação desta sequênia à imagem original produz uma nova imagem om maior on-
traste que a original. Possivelmente, o aumento do ontraste da imagem poderá eliminar al-
guma informação importante para a análise visual da imagem. Apesar disso, trata-se de uma
ténia muito útil na análise digital da imagem, nomeadamente no que se refere à preparação
da imagem para o proesso de segmentação subsequente, uma vez que evidenia as deson-
tinuidades dos objetos, failitando o proesso de deteção dos ontornos.
Na gura 3.12 está ilustrada a omparação entre uma imagem original (3.12(a)) e uma
imagem proessada (3.12(d)), usando morfologia matemátia om um elemento estruturante
om geometria de diso om raio de 20 pixeis.
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(a) (b) () (d)
Figura 3.12: Exemplo de apliação das operações morfológias. (a) Imagem Original. (b)
Imagem resultante do operador erosão. () Imagem resultante do operador dilatação. (d)
Imagem resultante da apliação da sequênia de operações inerentes à ténia de morfologia
matemátia.
3.4 Modelo de Pré-proessamento Proposto
Anteriormente foram apresentados vários métodos de suavização das imagens e de aumento
do ontraste. Foi efetuada uma desrição em ada um deles, bem omo, o tipo de resultados
obtidos da sua apliação em radiograas dentárias.
Após a realização de testes aos vários métodos e diferentes parâmetros de onguração,
propõe-se a riação de um modelo de proessamento a apliar a estas imagens. O modelo
proposto ombina a apliação de um ltro de mediana, para minimizar o ruído, e um dos
métodos de manipulação de ontraste, estudados anteriormente.
Neste âmbito, foi efetuado um teste omparativo aos dois métodos de manipulação de
ontraste que aparentemente produzem melhores resultados: a equalização adaptativa do
histograma om limite de ontraste (CLAHE) e o uso de morfologia matemátia. A gura
3.13 representa o desempenho de ada um destes métodos, fae à imagem original. Há que
referir que ambos os métodos foram preedidos de uma ltragem om o ltro de mediana de
másara 5× 5.
Em análise à gura veria-se failmente que o método que permite o maior aumento
do ontraste, sem degradar as estruturas representadas na imagem, é o uso da morfologia
matemátia. Este fato é pereptível pela amplitude apresentada pelo perl traçado sobre
a imagem. Quanto maior a amplitude do perl, maior é o ontraste, e mais nítidas são se
tornam as regiões fronteira dos objetos.
Assim, a opção pela morfologia matemátia, enquanto ténia de pré-proessamento, para
redução do ruído e aumento do ontraste da imagem deve-se essenialmente ao fato de
se tratar de uma ténia que preserva a informação das arestas dos objetos, bem omo o
fato de serem omputaionalmente eientes e fáeis de implementar. Estas araterístias
fundamentam as vantagens do uso da morfologia matemátia em detrimento das ténias
lineares mais onheidas. Na bibliograa enontram-se várias vertentes de apliação para
estas ténias, não só no aumento do ontraste da imagem, omo também na redução de
ruído, na deteção de arestas e na segmentação de objetos e estruturas.
O tamanho 5 × 5 da janela de másara do ltro foi determinado por experimentação,
estabeleendo uma relação de ompromisso entre o ruído eliminado e a informação retirada
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(a) (b) ()
Figura 3.13: Comparação entre métodos de minimização de ruído e manipulação de ontraste.
(a) Imagem original. (b) Apliação de um ltro de mediana [5×5] seguido do método CLAHE.
() Apliação de um ltro de mediana [5× 5] seguido de morfologia matemátia.
da imagem. Relativamente à apliação das operações morfológias, importa relembrar a im-
portânia da esolha do elemento estruturante.
Tal omo referido anteriormente, a esolha do elemento estruturante é essenialmente em-
píria e depende da forma geométria e das araterístias das estruturas a realçar. Said et.
al. [39℄ usou no seu trabalho um elemento estruturante om forma retangular e dimensões
[w3 , 2×
h
3 ], onde w e h são, respetivamente. Neste modelo propõe-se o uso da mesma aproxi-
mação, uma vez que as imagens de trabalho são semelhantes (radiograas periapiais). A
esolha da forma deste elemento estruturante pode ser failmente justiada pelo fato da
forma geométria que mais se aproxima a um dente ser um retângulo. Relativamente às di-
mensões, esta esolha justia-se pelo número médio de dentes representados nas radiograas
usadas neste trabalho. Em média existem três dentes representados em ada radiograa peri-
apial, daí que a largura seja
w
3 , assim omo a altura dos dentes não ultrapassa os
2
3 da altura
da imagem (2× h3 ).
Esta estratégia explora a diferença existente entre as imagens produzidas pelos ltros
top-hat e bottom-hat, ampliando a gama de variação das intensidades na imagem e, on-
sequentemente, aumentando o ontraste entre as junções dente/osso, sem omprometer a
informação das arestas.
Resumindo, a sequênia de operações proposta para aumentar o ontraste das radiograas
dentárias pode ser desrita pelas seguintes fases:
• Apliação de um ltro de mediana à imagem original. A janela de másara apliada
possui um tamanho 5× 5;
• Denição de um retângulo om dimensões [w3 , 2×
h
3 ], omo elemento estruturante;
• Apliação da sequênia de operações morfológias usadas para aumento do ontraste,
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tal omo desrito na seção 3.3.4.
Este modelo ontempla três modos de apliação: globalmente, em toda a imagem; re-
gionalmente, em todas as sub-regiões da imagem (subdivisão da imagem em tiras); ou, apenas
numa região de interesse denida pelo utilizador (em torno de um dente, por exemplo). Desta
forma, abrange-se tanto o oneito de proessamento global, omo o oneito proessamento
em regiões.
3.5 Resumo
Neste apítulo foi abordada a temátia referente à melhoria da qualidade da imagem em
Radiologia Odontológia. A qualidade inerente a este tipo de imagens poderá representar
uma ondiionante ao desempenho das ténias de segmentação usadas para identiar os
ontornos dos dentes. Assim, estudaram-se várias ténias de pré-proessamento que podem
melhorar a qualidade das imagens, realçando as fronteiras entre os dentes e o fundo da imagem,
para que estas araterístias sejam aproveitadas pelos métodos de segmentação a apliar
posteriormente.
Os métodos usados neste trabalho seguiram duas losoas distintas, por um lado busam
a minimização do ruído e por outro lado a manipulação (aumento) do ontraste.
Por norma, as radiograas dentárias apresentam baixo ontraste e a morfologia dos dentes
é pouo regular, visto que varia de dente para dente e dependem da posição do foo de raios
X na aquisição das imagens. A resolução espaial de uma imagem deste natureza, também
depende dos ns em vista, da dose de radiação e das limitações do sensor, entre outros.
O uso destes métodos em imagens dentárias produz resultados satisfatórios e desejados,
sendo de salientar que as ténias de manipulação de ontraste permitem a produção de
informação útil para a segmentação de imagens, uma vez que aentuam as desontinuidades
(fronteiras) entre os dentes e o fundo da imagem. No entanto, é importante não desprezar os
efeitos produzidos pelos ltros que minimizam o ruído.
Neste apítulo, props-se um método que aproveita o melhor das duas losoas, isto é, a
ombinação enadeada de métodos de minimização de ruído om métodos de manipulação de
ontraste. Por experimentação, props-se o uso de um ltro de mediana de másara 5 × 5,
seguido da apliação de morfologia matemátia om elemento estruturante retangular de
dimensões [w3 , 2×
h
3 ], tal omo sugerido por Said et. al. [39℄ em trabalhos similares.
No próximo apítulo serão apresentados vários métodos de segmentação apazes de iden-
tiar os ontornos dos dentes, permitindo desvendar algumas araterístias morfológias da
estrutura dentária, bem omo determinar o valor da perda de massa óssea alveolar orrespon-
dente.
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Capítulo 4
Segmentação em Radiograas
Dentárias
4.1 Introdução
O tema da segmentação é entral na análise e proessamento de imagens, envolvendo um
onjunto de ténias para lassiação dos pixeis da imagem em regiões disjuntas segundo
um qualquer ritério de similaridade [21℄. Tipiamente, em imagens médias, essas regiões
representam estruturas ou orgãos de interesse.
A apliação de ténias de segmentação a radiograas dentárias é uma temátia relativa-
mente reente. No entanto, nos últimos anos, assistiu-se ao apareimento e à apliação de
algumas ténias de segmentação, espeialmente adaptadas a este tipo de imagens.
Na bibliograa, enontram-se várias referênias ao uso de ténias de segmentação em ra-
diograas dentárias. A prinipal apliação dessas ténias é na área da mediina legal, na qual
se proede à identiação de adáveres através da orrelação entre radiograas dentárias do
adáver (postmorten - PM) e registos de radiograas de indivíduos previamente armazenadas
em base de dados (antemorten - AM).
Este proesso de identiação de adáveres tem sido alvo de uma atenção espeial, porque
é baseado nas araterístias dentárias dos indivíduos (morfologia da oroa e da raiz, tamanho
dos dentes, espaço entre os dentes, trabalhos dentais e restauro, et.) que são persistentes, ao
ontrário de outras araterístias que podem ser destruídas em ondições adversas, omo as
impressões digitais, o rosto, e a geometria das mãos, por exemplo [39℄. As grandes atástrofes
a que se tem assistido nos últimos anos, omo o tsunami na Ásia, atentados terroristas,
aidentes de avião, et., têm motivado o desenvolvimento destes métodos de segmentação.
A aquisição das imagens é um proesso que envolve vários meios, o qual pressupõe que
exista algum uidado, por parte do radiologista (odontologista), para tentar reunir as melhores
ondições na aptura das imagens, sob pena de ondiionar a sua qualidade.
Tal omo foi desrito no apítulo anterior (3), existem várias ténias de pré-proessamento
destinadas à melhoria da qualidade intrínsea das imagens, realçando algumas araterístias,
omo por exemplo as fronteiras das estruturas nelas representadas. A prinipal nalidade do
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uso destas ténias é preparar a imagem para o proesso subsequente de segmentação e análise
de estruturas, tendo omo objetivo a melhoria do resultado nal.
A deteção de arestas pode ser onsiderada omo uma ténia de pré-segmentação, uma vez
que os operadores de gradiente seguidos de threshold (limiarrização) produzem uma imagem
binária, na qual são realçados os hipotétios limites dos objetos, nela representados. Estes
operadores baseiam-se nas derivadas loais da função que dene a imagem, em que o valor
dessas derivadas é elevado quando a função da imagem tem variações abruptas [89℄, daí que
este tipo de proessamento tenha apliações frequentes quando se pretende adquirir uma ideia
geral das fronteiras dos objetos representados na imagem.
Este trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de proessamento de radiograas den-
tárias, om apliação prátia no diagnóstio da periodontite. A segmentação dos dentes é um
passo essenial para o diagnóstio deste tipo de patologia, tal omo era na apliação à mediina
legal. Assim, serão adaptados alguns dos métodos de segmentação, usados anteriormente para
a identiação de adáveres. Esta adaptação tem em onsideração as araterístias prinipais
da patologia a identiar e avaliar (periodontite).
Neste apítulo, apresenta-se o tema da deteção de arestas, enquanto ténia de pré-
segmentação, seguindo-se a apresentação dos quatro métodos de segmentação usados para
identiar ontornos de dentes, em radiograas dentárias, om resultados aeitáveis. Um
método que usa o gradiente; um método que usa modelos probabilístios (MAP); uma variante
dos métodos de ontornos ativos (GVF - Snakes); e um método interativo baseado em Live
Wire.
O primeiro método, proposto originalmente por Jain et. al. [46℄, usa a informação reolhida
a partir do gradiente da imagem, omo fator de deisão na determinação da posição dos pixeis
orrespondentes ao ontorno dos dentes.
O segundo método, também proposto por Jain et. al. [45℄, reorre à informação prove-
niente das funções de densidade de probabilidade da distribuição dos pixeis na imagem para
determinar a posição dos pixeis assoiados ao ontorno.
O tereiro é inspirado na ténia proposta por Xu et. al. [94,95℄, que desreve uma variante
aos modelos de ontornos ativos (Snakes) [48℄, em que é usada uma força externa designada
por Gradient Vetor Flow (GVF) que resulta da difusão dos vários vetores do gradiente
representados no mapa de arestas derivado da imagem.
O quarto método onstitui uma solução baseada numa ténia semi-automátia de segmen-
tação designada por Live Wire, proposta originalmente por Mortensen et. al. [64℄. Esta té-
nia onsiste em determinar o perurso óptimo entre dois pontos da imagem, onsiderando
diferentes funções de usto loal assoiadas aos pixeis.
4.2 Pré-segmentação usando Deteção de Arestas
Os detetores de arestas são métodos de pré-segmentação, usados para loalizar variações
nas intensidades do brilho da imagem. Denem-se omo arestas os pixeis onde a função que
desreve o brilho da imagem apresenta variações abruptas, isto é, entre regiões om ontraste
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aentuado.
As variações de uma função ontínua são desritas matematiamente pelas derivadas da
função. Transpondo este raioínio para a teoria das imagens, uma função que dene uma
imagem 2D depende de duas variáveis, as oordenadas do plano xy, pelo que as arestas serão
denidas pelas derivadas pariais em ordem a ada uma das direções.
Segundo Sonka et. al. [89℄, uma aresta é uma propriedade assoiada a um pixel que é
determinada pelo omportamento da função da imagem numa vizinhança do mesmo. Trata-
se de uma variável vetorial onstituída por duas omponentes, a magnitude e a direção. A
magnitude da aresta é dada pela magnitude do gradiente da imagem e a direção da aresta
resulta de um desfazamento de −90o da direção do gradiente da imagem.
Em análise e proessamento de imagem usam-se frequentemente métodos de deteção de
arestas para a loalização de regiões fronteira. Em imagens om uma distribuição homogénea
do brilho pelos pixeis, as fronteiras dos objetos orrespondem aos pixeis onde a magnitude
das arestas é elevada.
Retomando a teoria das funções, a magnitude do gradiente num determinado ponto (x, y)
é dada por uma função ontínua denida por:
|grad g(x, y)| =
√(
∂g
∂x
)2
+
(
∂g
∂y
)2
(4.1)
Sendo as imagens de natureza disreta, o álulo da magnitude do gradiente para um
pixel da imagem tem de ser adaptado da expressão 4.1, de modo a que as derivadas sejam
aproximadas por diferenças [89℄.
Assim, numa imagem 2D, as derivadas pariais da expressão 4.1 podem ser aproximadas,
pela expressão 4.2. Nesta expressão (i, j) representa um determinado pixel da imagem e n é
um número inteiro, normalmente unitário (n = 1).
∆ig(i, j) = g(i, j) − g(i− n, j)
∆jg(i, j) = g(i, j) − g(i, j − n)
(4.2)
A disretização e o álulo do gradiente no domínio espaial também se onretiza pela
onvolução, ujas prinipais funções de onvolução (másaras) são as denidas pelos oper-
adores Roberts, Prewitt e Sobel [47℄, também usadas na deteção de arestas.
Os detetores de arestas reduzem signiativamente a quantidade de dados da imagem,
desartando a informação onsiderada inútil e preservando apenas as propriedades estruturais
importantes da imagem [35℄.
Existem vários métodos de deteção de arestas que variam entre si, essenialmente, nas
másaras de onvolução usadas. Normalmente, no proesso de deteção de arestas, a seleção
do método mais apropriado pode, em si, onstituir uma diuldade. Na bibliograa refe-
rente a esta temátia enontram-se vários operadores para a deteção de arestas, tais omo:
Roberts, Prewitt, Sobel, Canny, Robinson, Kirsh e Laplae [77, 89℄. Todavia, nesta seção
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serão apresentados apenas os operadores Roberts, Prewitt, Sobel e Canny, por serem os que
produzem melhores resultados quando apliados a radiograas dentárias.
4.2.1 Operador Roberts
O operador Roberts faz o gradiente ruzado, isto é, em vez de alular as diferenças de valores
de brilho na direção vertial e horizontal, fá-lo numa direção de 45o. Uma das prinipais
restrições ao uso deste método é a sensibilidade ao ruído, porque são usados pouos pixeis na
determinação do gradiente. As janelas de onvolução usadas por este operador são:
Gx =
[
1 0
0 − 1
]
Gy =
[
0 − 1
1 0
]
4.2.2 Operador Prewitt
O operador Prewitt, além de difereniar, suaviza a imagem, atenuando os efeitos negativos
do ruído. As janelas de onvolução usadas por este método são:
Gx =


−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

 Gy =


1 1 1
0 0 0
−1 − 1 − 1


4.2.3 Operador Sobel
O operador Sobel é muito semelhante ao de Prewitt, no entanto, atribui maior peso aos
pontos mais próximos do pixel entral. Comparativamente om o método de Prewitt, este
tem a vantagem de dar uma resposta menos atenuada às arestas diagonais, devido ao fato
de dar maior peso aos pontos entrais. As janelas de onvolução usadas por este método são:
Gx =


−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

 Gy =


1 2 1
0 0 0
−1 − 2 − 1


Este operador apresenta um bom desempenho na tarefa de deteção de arestas e possui a
araterístia de ser pouo sensível ao ruído. Em qualquer dos métodos é possível melhorar o
desempenho relativamente à presença de ruído, a troo de um maior esforço omputaional,
aumentando o tamanho da vizinhança. No entanto, alerta-se para o fato de vizinhanças
exessivamente grandes produzirem arestas muito espessas [77℄. Sugere-se o estabeleimento
de uma relação de ompromisso entre o tamanho da vizinhança e os resultados produzidos.
4.2.4 Operador Canny
O método de Canny é apelidado, muitas vezes, omo um método óptimo para a deteção de
arestas, espeialmente em imagens orrompidas om ruído brano [89℄. Este operador surgiu
om o intuito de melhorar o desempenho dos detetores de arestas desritos anteriormente,
no qual é proposta uma lista de ritérios. O primeiro ritério, e o mais óbvio, é a baixa taxa
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de erro, uma vez que é importante que as arestas de uma imagem não sejam perdidas e que
não haja resposta às falsas arestas. O segundo ritério é que os pontos das arestas estejam
bem loalizados, isto é, a distânia entre os pixeis das arestas detetadas e as arestas reais
deve ser miníma. E nalmente, o tereiro ritério é que deverá haver apenas uma resposta a
uma únia aresta [35℄.
À semelhança dos métodos desritos anteriormente, este método também tem omo base
o gradiente da imagem, no entanto, possui uma fase anterior destinada à suavização, de modo
a minimizar o ruído. De aordo om Sonka et. al. [89℄, o método de Canny está estruturado
em três fases:
• Suavização da Imagem - nesta fase a imagem é suavizada através de um operador gaussi-
ano.
• Difereniação da Imagem - nesta fase determina-se o gradiente da imagem, e são deter-
minadas as arestas horizontais e vertiais usando, por exemplo, os operadores do método
de Sobel.
• Determinação das arestas válidas - nesta etapa são loalizados os pontos de máxima
intensidade, uja derivada da função do gradiente será nula. Esses pontos orrespondem
às arestas válidas da imagem.
De entre os métodos apresentados, o método de Canny é aquele que produz mais detalhes
nas arestas enontradas. Contudo, também é o que onsome mais reursos omputaionais.
Por vezes a esolha por um dos métodos torna-se bastante difíil, porque o seu desempenho
tem uma forte dependênia da forma dos objetos representados. Um método bom para
detetar arestas de dentes, pode não produzir o mesmo tipo de resultados na deteção de
arestas de pulmões, por exemplo.
(a) (b) () (d)
Figura 4.1: Comparação entre operadores de deteção de arestas. (a) Operador Roberts. (b)
Operador Prewitt. () Operador Sobel. (d) Operador Canny.
A gura 4.1 ilustra os resultados da apliação de detetores de arestas dos dentes repre-
sentados numa radiograa dentária dentária, usando ada um dos métodos apresentados neste
tópio. Analisando todas as guras, é possível onrmar que o método de Canny é o que ap-
resenta mais informação nas arestas. Dos restantes três métodos, e para este tipo de imagens,
é pratiamente impereptível a diferença entre eles. No entanto analisando em pormenor
perebe-se que o operador Roberts é o que produz menos informação dos ontornos, devido
ao fato de ser o que possui a másara de menor dimensão.
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4.3 Método do Gradiente
Considerando uma imagem I(x, y), o seu gradiente pode ser expresso através de duas ompo-
nentes, a magnitude e a direção, dadas pelas expressões 4.3 e 4.4, respetivamente.
|∇I (x, y)| =
√
(I(x, y) − I(x, y − 1))2 + (I(x, y) − I(x− 1, y))2 (4.3)
∠∇I (x, y) = arctan ((I(x, y) − I(x, y − 1))/(I(x, y) − I(x− 1, y))) (4.4)
Jain et. al. [46℄ usa o gradiente da imagem para sustentar a identiação dos ontornos
dos dentes representados em radiograas dentárias. O método desrito está estruturado em
duas fases, a identiação dos ontornos da oroa e a identiação dos ontornos da raiz.
Neste trabalho implementou-se um método similar, mas no entanto foram adaptados alguns
parâmetros para umprir os requisitos impostos iniialmente (álulo da perda de massa óssea
para a avaliação quantitativa da periodontite).
Dada a natureza das imagens das radiograas dentárias e o tipo de objetos que se pre-
tende segmentar, torna-se difíil a implementação de um método de segmentação totalmente
automátio. As radiograas por norma apresentam pouo ontraste e os dentes não têm uma
morfologia regular. Tendo em onta esta limitação e para failitar a identiação dos on-
tornos, Jain et. al. [46℄ sugere a seleção manual de um retângulo (ROI) em torno do dente,
bem omo um ponto próximo do entro da oroa (ver gura 4.2(a)).
(a) (b)
Figura 4.2: Iniialização dos algoritmos de extração dos ontornos. (a) Iniialização proposta
por Jain et. al. [46℄. (b) Iniialização adaptada ao álulo da perda de massa óssea.
Contudo, o onheimento do valor das oordenadas dos CEJ's é fundamental para o álulo
da perda de massa óssea dos dentes. CEJ é o arónimo de Cemento-Enamel Juntion que
simboliza o ponto no dente onde termina o esmalte (enamel) que envolve a oroa e omeça
o ementum que envolve a raiz. Assim, neste trabalho optou-se por sugerir ao utilizador a
maração da posição dos CEJ's e do tal retângulo que representa a região de interesse em
torno do dente (ver gura 4.2(b)). Esta etapa pode ser denominada omo a iniialização do
58
algoritmo. Segue-se uma apresentação dos algoritmos usados para identiar os ontornos das
partes onstituintes de um dente, a oroa e a raiz.
O algoritmo 3 desreve a sequênia de operações neessárias para a identiação do on-
torno da oroa, de aordo om o orrente método.
Algoritmo 3 - Extração do ontorno da oroa (método do gradiente)
1: Determinar a magnitude do gradiente da imagem I, |∇I| (gura 4.3(b)); (Apliar a ex-
pressão 4.3 a todos os pixeis da imagem)
2: Remover a interferênia nas arestas ausada pela proximidade dos dentes vizinhos, M
(gura 4.3());
M(x, y) = B(x, y) |∇I(x, y)| (4.5)
onde,
B(x, y) =
{
0 se 〈∇I(x, y), E(x, y)〉 < 0
1 restantes casos
(4.6)
sendo ∇I(x, y) o vetor gradiente no ponto (x, y), E(x, y) o vetor denido pelo ponto
médio entre os dois CEJ's (C) e pelo ponto (x, y), (ver gura 4.3(d)); e 〈., .〉 representa o
produto interno.
3: Efetuar um varrimento angular entre os dois CEJ's, om entro no ponto médio, C, de
modo a poder determinar os pixeis andidatos ao ontorno da oroa, (gura 4.3(e));
4: Ordenar todos os pontos de ada linha radial em termos dos valores de M(x, y), ar-
mazenando os três valores mais elevados e as respetivas oordenadas dos pontos onde
oorreram esses valores;
5: Determinar o grau de onança, R(x, y), de ada um dos pontos guardados anteriormente
(ver expressão 4.7). O valor mais elevado orresponde ao pixel do ontorno da oroa;
R(x, y) =
{
e−α(M(x,y)−M )
2
se M(x, y) < M
1 se M(x, y) ≥M
(4.7)
onde, α é uma onstante que impede que R(x, y) seja muito pequeno, e M o valor médio
dos três valores M(x, y) entretanto guardados. Neste trabalho usou-se um valor α = 0.1
O ontorno orrespondente à oroa serve de iniialização ao algoritmo que extrai o ontorno
da raiz, pois foi estabeleida uma premissa que obriga os dois ontornos a partilharem os
pontos orrespondentes aos CEJ's. Segue-se assim, a apresentação do algoritmo 4 usado para
determinar o ontorno da raiz.
4.4 Método MAP - Modelo Probabilístio
A função densidade de probabilidade da distribuição tonal dos pixeis, numa imagem, permite
estimar a probabilidade dum pixel assumir um determinado valor tonal ou estimar a proba-
bilidade dum pixel se situar numa determinada gama tonal. Se houver, mesmo que de forma
aproximada, uma orrespondênia biunívoa entre distribuição tonal e a distribuição espaial
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(a) (b) ()
(d) (e) (f)
Figura 4.3: Extração do ontorno do dente através do método do gradiente. (a) Imagem
de entrada. (b) Gradiente da imagem. () Gradiente da imagem depois de removidas as
interferênias. (d) Vetores ∇I(x, y) e E(x, y). (e) Varrimento radial da oroa. (f) Contorno
do dente extraído.
dos objetos de interesse então estamos perante um ponto de partida robusto para segmen-
tação. Esta função permite determinar a probabilidade de um dado pixel pertener a uma
dada região [12℄, se entendermos região omo oleção de pixeis que partilham o mesmo in-
tervalo tonal, não orrespondendo neessariamente ada região a um objeto alvo. Apliando
este oneito em radiograas dentárias, usa-se a referida função para determinar a probabili-
dade dos pixeis pertenerem à região do dente. Sabendo os pixeis que pertenem ao dente, a
identiação do seu ontorno é trivial.
A esolha do mapeamento direto adequado para a manipulação de ontraste é, em geral,
essenialmente empíria. Esta é baseada num exame prévio ao histograma da imagem que
permite a obtenção de informação útil para a sua segmentação. O histograma de uma imagem
desreve a distribuição estatístia dos níveis de inzento relativamente ao número de amostras
(pixeis) om ada nível. A distribuição também pode ser dada em termos da perentagem do
número total de pixeis na imagem. Pode ser estabeleida uma analogia entre o histograma
de uma imagem e a função densidade de probabilidade, que é um modelo matemátio da
distribuição de tons de inzento de uma lasse de imagens [90℄. A função densidade de
probabilidade p(I) de uma região de pixeis pode ser estimada pela ontagem das oorrênias
de intensidade nessa região.
Nesta seção, é apresentado um método que permite a identiação dos ontornos dos
dentes usando a informação obtida da função densidade de probabilidade da distribuição
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Algoritmo 4 - Extração do ontorno da raiz
1: O primeiro ponto da raiz do lado direito ou do esquerdo orresponde ao último ponto do
ontorno da oroa do lado direito ou esquerdo, respetivamente; (partilha dos CEJ's);
2: Os novos pontos do ontorno da raiz são determinados tendo em onta o último ponto a
ser enontrado e o seu ontexto.
A medida do ontexto é determinada pelos atributos Iinner e Iouter da imagem onde,
Iinner é a intensidade média dos pixeis de uma pequena região da parte interna do dente e
Iouter é a intensidade média dos pixeis de uma pequena região da parte externa do dente
(Ver gura 4.4). A determinação dos novos pontos é feita de modo iterativo de aordo
om a expressão 4.8.
xi+1 = max
xi−r≤x≤xi+r
(Iinner − Iouter)
yi+1 = yi + h
(4.8)
onde, h orresponde ao inremento vertial, e r à dimensão do inremento horizontal. A
paragem do algoritmo é assegurada pelo ritério da diferença entre Iinner e Iouter abaixo
de um determinado limiar. Este limiar de paragem é previamente estabeleido onsoante
o tipo de imagem e o seu ontraste. Tipiamente, neste trabalho foram usados valores,
para este limiar, situados entre os 3 e os 6 níveis de intensidade da esala de inzento.
Figura 4.4: Contexto de um ponto, intensidade interna (Iinner) e intensidade externa (Iouter).
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do brilho pelos pixeis das imagens. Este método usa ténias de aprendizagem estatístia,
baseando-se em teoremas matemátios, probabilístios e estatístios para determinar a posição
dos pontos pertenentes ao ontorno do dente.
Existem basiamente três abordagens de aprendizagem estatístia: a aprendizagem
Bayesiana, o ritério maximum a posteriori (MAP), e o ritério de máxima verosimilhança
(Maximum Likehood - M.L.). Conretamente neste trabalho usou-se a abordagem maximum
a posteriori (MAP). Esta abordagem onstitui uma simpliação ao método de aprendizagem
Bayesiana, baseando-se apenas na melhor hipótese, isto é na hipótese om maior probabili-
dade, de um dado ponto pertener ao ontorno, ao invés de em todo o onjunto de hipóteses
obtidas em experiênias anteriores [11℄. A vantagem do uso desta abordagem justia-se
pelo fato de em onjuntos de dados suientemente grandes permitir uma boa aproximação
ao método de Bayes, sem exigir ustos de omputação tão elevados. Aqui, este método
denominou-se omo Modelo Probabilístio ou método MAP.
Este método tem algumas araterístias omuns ao método desrito na seção anterior
(4.3), nomeadamente o fato de também estar estruturado em duas fases (a fase de identi-
ação do ontorno da oroa e a fase de identiação do ontorno da raiz), o proesso de
iniialização e o algoritmo usado para identiar o ontorno da raiz. Tendo em onta que
o algoritmo de identiação dos ontornos da raiz é idêntio ao desrito na seção anterior,
nesta seção será desrito apenas o proesso de identiação dos ontornos da oroa usando
o método MAP.
Normalmente uma imagem de radiograa dentária é araterizada por três grandes gru-
pos de pixeis, os pixeis dos dentes (regiões laras - intensidades elevadas), os pixeis do fundo
(regiões esuras - intensidades baixas) e os pixeis do osso e gengiva (regiões de média intensi-
dade - intensidades intermédias). Todavia, na região envolvente à oroa dos dentes enontram-
se apenas os pixeis dos dentes, wt, e os pixeis do fundo, wb.
Neste método, proposto por Jain et. al. [45℄, é essenial obter uma estimativa redível
da função densidade de probabilidade, p(I), em que I representa a intensidade dos pixeis. A
função densidade de probabilidade pode ser estimada usando o método da mistura das duas
omponentes [24℄, desrito pela expressão 4.9:
p(I) = p(I|wb)P (wb) + p(I|wt)P (wt) (4.9)
onde p(I|wb) é a probabilidade de I ondiionada pela distribuição dos pixeis do fundo da
imagem, wb, e p(I|wt) é a probabilidade de I ondiionada pela distribuição dos pixeis que
representam os dentes, wt. O gráo apresentado na gura 4.5 representa uma estimativa
da função densidade de probabilidade, p(I), da distribuição dos pixeis na região de interesse
(ROI), marada sobre uma radiograa dentária durante a iniialização do método.
Após análise de um onjunto representativo de radiograas dentárias, veria-se que os
pixeis do fundo são, naturalmente, os que têm os valores de intensidade mais baixos (zona
mais esura). Admitindo modelos probabilístios Gaussianos, pode assumir-se que p(I|wb)
orresponde ao primeiro omponente do gráo de p(I) (ver gura 4.5). Após determinar o
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primeiro omponente Gaussiano, o segundo a automatiamente determinado.
Figura 4.5: Estimativa da função densidade de probabilidade, p(I).
Apliando a regra de Bayes [3, 17℄, pode-se determinar a probabilidade posterior de um
pixel de intensidade I, se I orresponder à intensidade de um pixel do fundo da imagem,
através da expressão 4.10.
p(wb|I) =
p(I|wb)P (wb)
p(I)
(4.10)
Analisando a expressão anterior (4.10), veria-se failmente que uma vez identiados,
graamente, os valores das funções p(I|wb)P (wb) e p(I), o valor de p(wb|I) a automati-
amente determinado. Tal omo foi referido anteriormente, na zona envolvente à oroa dos
dentes, representados em radiograas dentárias onvenionais, existem apenas dois grupos de
pixeis, os do fundo e os dos dente. Assim, p(wt|I) pode determinar-se pela expressão 4.11.
p(wt|I) = 1− p(wb|I) (4.11)
O onheimento das probabilidades da distribuição dos pixeis na imagem, permite denir
ritérios de validação para determinar os pontos do ontorno da oroa. Segue-se a desrição
do algoritmo (5) usado para extrair esse ontorno, de aordo om o método em estudo.
4.5 Gradient Vetor Flow - Snakes
Os modelos deformáveis integram um onjunto de ténias de proessamento e análise de
imagem uja apliação está atualmente muito difundida. De fato, onheem-se apliações
prátias destes métodos numa grande variedade de áreas do onheimento, tais omo: mode-
lação geométria, segmentação de imagens, animação por omputador, reonheimento de
padrões, simulação irúrgia, et. [87℄.
Os modelos deformáveis têm sido amplamente usados na segmentação de imagens médias,
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Algoritmo 5 - Extração do ontorno da oroa (método MAP)
1: Efetuar um varrimento angular entre os dois CEJ's, entrado no ponto médio, C, om
inrementos de ∆θ (grau de preisão do ontorno). Ver gura 4.6(b). Neste trabalho
usou-se ∆θ = 5o;
2: Em ada ponto P de ada linha radial, dene-se Pinner e Pouter, omo os pontos da
vizinhança de P . Na gura 4.6(b) está esquematizada a posição relativa destes pontos da
vizinhança de P .
3: Determinar a probabilidade do ponto P ser um ponto do ontorno:
p(E) = p(wb|Iouter)p(wt|Iinner) (4.12)
onde, Iinner e Iouter são as intensidades de Pinner e Pouter, respetivamente.
4: Determinar o ponto do ontorno através do ritério da maior probabilidade p(E);
5: Repetir os passos 2 - 4 para todas as linhas radiais.
(a) (b) ()
Figura 4.6: Extração do ontorno do dente através do método que usa o modelo proba-
bilístio. (a) Imagem de entrada. (b) Intensidades Pinner e Pouter. () Contorno do dente
extraído.
om bons resultados. O oneito global de modelos deformáveis engloba um número signia-
tivo de métodos e ténias, nomeadamente: Modelos de Contornos Ativos ou Snakes [48℄;
Modelos Geométrios Deformáveis ou Level-Set [13,57,86℄; Ative Shape Models [16℄; Ative
Appearene Models [15℄; entre outros.
Neste estudo foi usado um método, originalmente proposto por Xu et. al. [94, 95℄, desi-
gnado por Gradient Vetor Flow - Snakes (GVF - Snakes). Trata-se de uma extensão aos
modelos de ontornos ativos paramétrios (ACM), omummente designados por Snakes [48℄.
A araterístia prinipal destes métodos está relaionada om a fonte de informação usada
na determinação da força externa, apliada aos ontornos. Neste método, a força externa
apliada ao ontorno dos Snakes é determinada pelo uxo do vetor gradiente da imagem.
O bom desempenho destes métodos na segmentação de imagem é um fator que explia
o seu grande número de apliações, não só nas áreas médias, omo também noutras áreas.
A diversidade de apliações onheidas não signia que se trate de um método geral e au-
tomátio, para todo o tipo de estruturas, uma vez que a sua eiênia depende dos ajustes
iniiais, das araterístias da imagem e do tipo de objetos a segmentar.
A morfologia dentária não é regular, isto é, os vários tipos de dentes apresentam formas
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diferentes e também variam de indivíduo para indivíduo. Dadas as araterístias das radio-
graas dentárias e a diversidade morfológia dos dentes, adivinha-se difíil o desenvolvimento
de um sistema de segmentação totalmente automátio, que garanta resultados válidos.
Neste trabalho foi usado um método de iniialização semi-automátio, em que o utilizador
introduz a posição dos CEJ's e desenha uma aproximação ao ontorno (ver gura 4.7(b)). O
ontorno desenhado pelo utilizador é denido, assim, omo a Snake iniial. Este evoluirá para
um ontorno nal de aordo om os parâmetros denidos para o número máximo de iterações,
a elastiidade e a rigidez do ontorno.
Este método identia a totalidade do ontorno do dente, pelo que será neessário efetuar
um pós proessamento para separar o ontorno identiado, nas suas partes onstituintes, a
oroa e a raiz. Relembre da neessidade desta separação para o álulo dos valores de perda
de massa óssea.
O gradient vetor ow (GVF) (ver gura 4.7(a)), g (x, y) = [u(x, y), v(x, y)], de uma
imagem minimiza a função da energia [94℄,
ε =
∫∫
µ.(u2x+ u
2
y + v
2
x + v
2
y) + |∇f |
2 |g −∇f |2 dxdy (4.13)
em que, ∇f é o vetor gradiente, normal às arestas representadas na imagem; ux =
∂u/∂x, uy = ∂u/∂y, vx = ∂v/∂x, vy = ∂v/∂y; e µ um parâmetro que ontrola a relação entre
o primeiro termo (x) e o segundo termo (y). O valor deste parâmetro depende da quantidade
de ruído presente na imagem (em imagens om muito ruído são usados valores elevados para
µ). Nas imagens estudadas neste trabalho, usou-se µ = 0.1.
Este método usa um algoritmo iterativo que iniia om um ontorno iniial, que se vai
deformando até que o número máximo de iterações seja atingido ou não existam alterações
signiativas entre iterações onseutivas.
A nova urva Snake, X(s) = [x(s), y(s)], s ∈ [0, 1] é denida dentro do domínio espaial
da imagem de modo a minimizar a seguinte função de energia [48℄,
E =
∫ 1
0
1
2
[
α
∣∣∣X ′(s)∣∣∣2 + β ∣∣∣X ′′(s)∣∣∣2]+ Eext(X(s))ds (4.14)
onde, α é o peso do parâmetro que ontrola a tensão ou elastiidade da urva; β é o
peso do parâmetro que ontrola a rigidez da urva Snake; e X ′, X ′′ representam a primeira e
segunda derivadas de X(s) em ordem a s. A função da energia externa é obtida a partir da
imagem, de modo a que tenha valores menores nas regiões de interesse, omo os limites dos
objetos, por exemplo.
A urva Snake que minimiza E tem de satisfazer a equação de Euler,
αX
′
(s)− βX
′′
(s)−∇Eext = 0 (4.15)
A expressão anterior pode ser expressa através de uma equação de equilibrio de forças,
Fint + F
(p)
ext = 0 (4.16)
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onde, Fint = αX
′
(s) − βX
′′
(s) e F
(p)
ext = −∇Eext. Neste método, a força potenial,
F
(p)
ext = −∇Eext é substituída pelo gradient vetor ow, g (x, y).
Quando o algoritmo onvergir, o último ontorno da Snake representa o ontorno ompleto
do dente, que posteriormente terá de ser dividido nas suas partes onstituintes, o ontorno
referente à oroa e o ontorno referente à raiz.
No âmbito deste trabalho desenvolveu-se um algoritmo destinado à separação do ontorno
global de um dente nos sub-ontornos da oroa e da raiz, respetivamente. Por se tratar de um
algoritmo de pós proessamento dos ontornos obtidos por segmentação, a sua desrição será
apresentada em pormenor na seção 5.3 do próximo apítulo, uma vez que este é um apítulo
dediado à apliação prátia dos algoritmos de segmentação estudados neste trabalho.
Na gura 4.7 está ilustrada uma sequênia de imagens que representam as prinipais etapas
do proesso de extração do ontorno do dente, usando o método GVF - Snakes.
(a) (b) () (d)
Figura 4.7: Extração do ontorno do dente através do método GVF - Snakes. (a) Re-
presentação do gradient vetor ow. (b) Iniialização do algoritmo. () Contorno após 10
iterações. (d) Contorno nal segmentado em omponentes, após 20 iterações.
4.6 Método Interativo Baseado na Estratégia Live Wire
A segmentação Live Wire é uma ténia interativa de extração de ontornos de objetos e
de regiões de interesse, de forma dedigna e eiente. Esta ténia, proposta originalmente
por Mortensen et. al. [64℄ e mais tarde aperfeiçoada por Barret et. al. [7℄, é araterizada por
exigir um número reduzido de pontos a introduzir pelo utilizador durante a identiação de
um ontorno. Trata-se, portanto, de um método semi-automátio de segmentação.
Esta ténia de segmentação onsiste em determinar o perurso óptimo entre dois pontos
da imagem, indiados pelo utilizador. Esse perurso é determinado om base na análise
pixel a pixel, bem omo dos seus oito vizinhos diretos, entre os dois pontos indiados. Neste
ontexto, o perurso óptimo orresponderá ao ontorno de um objeto. A determinação
do ontorno baseia-se no ritério do usto mínimo aumulado para o perurso entre os
dois pontos. O usto aumulado orresponde à soma dos ustos loais em ada pixel do
perurso [7℄.
As funções de usto loal onstituem o núleo de deisão da ténia de Live Wire, pois
ondiionam as trajetórias desritas pelo ontorno que une dois pontos na imagem. Es-
tas funções são determinadas om base em araterístias obtidas diretamente da imagem,
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tais omo a informação da magnitude e direção do gradiente, a informação produzida pelo
detetor de arestas do tipo Canny e a informação resultante da apliação de um operador
Laplaiano. Segue-se a desrição da determinação das funções de usto utilizadas neste tra-
balho, assim omo do algoritmo Live Wire implementado para identiar os ontornos dos
dentes.
4.6.1 Determinação da Função de Custo Loal
A trajetória óptima entre dois pontos de uma imagem orresponde a um segmento do on-
torno dos objetos, onde os valores da função de usto loal são baixos. Em análise às refe-
rênias sobre este assunto, veria-se a existênia de vários ritérios para denição da função
de usto loal.
Barret et. al. [7℄ deniu a função de usto loal, omo a soma pesada de omponentes
obtidas a partir das araterístias da imagem. As araterístias usadas pelo autor foram, a
informação obtida pela apliação de um operador Laplaiano na imagem, fZ , e a informação
inerente à magnitude e direção do gradiente da imagem, fG e fD, respetivamente. A ex-
pressão 4.17 representa a função de usto loal, denida por Barret et. al. [7℄, para ligar um
pixel p, a um pixel vizinho q.
C(p, q) = ωG • fG(q) + ωZ • fZ(q) + ωD • fD(p, q) (4.17)
Onde ω representa o peso de ada omponente. Empiriamente, o autor deniu os
seguintes valores para os pesos, ωZ = 0.43, ωG = 0.43 e ωD = 0.14.
Neste trabalho usou-se a abordagem de Chodorowski et. al. [14℄, que aresenta uma
omponente à expressão da função de usto loal, apresentada anteriormente. Foi aresentada
informação produzida pela apliação do detetor de arestas do tipo Canny [89℄, passando a
expressão da função de usto loal a ser representada do seguinte modo.
C(p, q) = ωZ • fZ(q) + ωC • fC(q) + ωG • fG(q) + ωD • fD(p, q) (4.18)
Na implementação sugerida por Chodorowski et. al. [14℄, usaram-se os seguintes valores
para os pesos de ada uma das omponentes da expressão 4.18: ωZ = 4, ωC = 4, ωG = 1 e
ωD = 1. Deste modo, ada termo tem um ontributo diferente para o valor global da função.
Esta segunda abordagem produz melhores resultados de segmentação do que a primeira,
porque usa mais informação da imagem original, fundamentando uma melhor aproximação
do ontorno aos limites dos objetos.
Desta expressão, onheem-se os valores dos pesos atribuídos a ada omponente da
função. Resta agora onheer a denição dos restantes omponentes da expressão: fZ(q),
fC(q), fG(q) e fD(p, q). Estas omponentes podem ser interpretadas omo másaras obtidas
pela apliação dos respetivos operadores à imagem.
O termos referentes à informação produzida pela apliação do operador Laplaiano na
imagem e à informação proveniente do detetor de arestas Canny foram implementados pelas
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funções pertenentes à toolbox de proessamento de imagem do MATLAB [43℄. As funções
usadas foram ILoG = edge(I,
′ log′) e ICanny = edge(I,
′ canny′), respetivamente.
Apesar destas funções terem sido implementadas usando diretamente as funções internas
do MATLAB, é importante onheer a fundamentação matemátia inerente a ada uma delas.
A omponente Laplaiana é uma função araterístia binária, determinada pela seguinte
expressão, 4.19.
fZ(q) =
{
0 se IL(q) = 0
1 se IL(q) 6= 0
(4.19)
onde, IL(q) representa a imagem resultante da onvolução da imagem original om o
operador Laplaiano.
A omponente resultante da apliação do detetor de arestas do tipo Canny, também é
binária e pode ser obtida pela expressão 4.20.
fC(q) =
{
0 se IC(q) = 0
1 se IC(q) 6= 0
(4.20)
onde, IC(q) representa a imagem resultante da onvolução da imagem original om o
operador Canny.
O termo da função de usto loal referente à magnitude do gradiente é denido por,
fG(q) = 1−
G(q)
max(G)
(4.21)
onde G(q) representa a magnitude do gradiente do pixel q e max(G) representa o valor
máximo do gradiente em toda a imagem. É importante referir que, a omponente representa-
tiva do gradiente é subtraída da unidade, de modo a que as arestas aentuadas orrespondam
a ustos baixos.
O termo assoiado à direção do gradiente do ponto p até ao ponto q é dado por,
fD(p, q) = acos(Dx(p)/G(p) ∗Dx(q)/G(q) +Dy(p)/G(p) ∗Dy(q)/G(q))/pi (4.22)
onde, Dx(p), Dy(p), Dx(q) e Dy(q) representam os vetores próprios referentes ao maior
valor próprio para as direções x e y nos pontos p e q, respetivamente.
4.6.2 Algoritmo Live Wire
Tal omo referido anteriormente, a função de usto loal assume um papel preponderante
no algoritmo Live Wire, uma vez que fundamenta a determinação da trajetória om menor
usto entre dois pontos da imagem (segmento de um ontorno).
A intervenção do utilizador, ainda que seja mínima, também é um fator importante no
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funionamento deste algoritmo, pois os pontos que este mara na imagem são, supostamente,
sobre o ontorno e permitem a obtenção da função de usto loal que melhor se ajusta ao
ontorno do objeto a segmentar. Aos pontos indiados pelo utilizador, dá-se o nome de
pontos semente, porque são usados para iniiar ou terminar ada segmento do ontorno
global.
Normalmente, na determinação do ontorno de um dente, usado neste trabalho omo aso
de estudo, o utilizador tem de intervir no proesso através da maração de alguns pontos
de ontrolo, nomeadamente os vérties (Apex), pontos em zonas onde o ontorno do dente
apresenta urvas aentuadas, e quando existe muita interferênia om os dentes vizinhos.
Devido ao fato de o utilizador ter um papel ativo no funionamento do algoritmo, este
lassia-se omo um método semi-automátio.
Na interação do utilizador om o algoritmo Live Wire estão previstas duas ações, ma-
nifestadas através do rato, o movimento e o lik de qualquer botão. A resposta do algoritmo
ao movimento do rato é a atualização do ontorno, de aordo om o perurso de menor usto,
desde o último pontos semente até à posição atual. Trata-se da denição de um segmento
do ontorno de ariz temporário, uma vez que é alterado em ada movimento do rato.
A ação de lik no botão do rato permite fehar o segmento atual e iniiar um novo
segmento. Esta ação deve ser efetuada em pontos da fronteira dos dentes, uma vez que
os pontos indiados são denitivos para o ontorno global. São simultaneamente pontos que
forçam o término de um segmento e pontos semente para um novo segmento. O ontorno
global é onluído ao ser detetado um duplo lik no rato.
O algoritmo 6 desreve suintamente o meanismo, baseado em Live Wire, usado para
identiar o ontorno dos dentes, representados em radiograas dentárias.
Tendo em onta que o algoritmo 6 formula uma desrição de alto nível do meanismo de
identiação dos ontornos dos dentes, usado pelo método baseado em Live Wire, para que o
leitor possa obter uma melhor perepção aera do funionamento deste método segue-se, no
algoritmo 7, uma desrição pormenorizada da etapa de atualização do segmento do ontorno
denido entre um ponto semente e a posição atual do ponteiro do rato.
A gura 4.8 ilustra uma sequênia de imagens referentes à apliação do método interativo
baseado em Live Wire, para identiação do ontorno de um dente.
(a) (b) () (d)
Figura 4.8: Extração do ontorno do dente através do método interativo baseado em Live-
Wire. (a) Iniialização do algoritmo. (b) Contorno parial temporário desenhado om o
arrasto do rato. () Segmentos do ontorno denitivo e segmento do ontorno temporário.
(d) Contorno nal segmentado em omponentes.
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Algoritmo 6 - Extração do ontorno do dente (método interativo baseado em Live Wire)
Iniialização do Sistema:
• Inserção da posição dos CEJ's do dente a segmentar;
• Determinação dos omponentes para o álulo da função de usto loal:
 Deteção de arestas por um operador Canny;
 Deteção de arestas por um operador Laplaiano;
 Magnitude do Gradiente;
 Direção do Gradiente;
Funionamento do Algoritmo:
1. SeedPoint = CEJ.One;
2. Determinação da função de usto loal para atingir qualquer ponto da imagem a
partir do ponto semente (SeedPoint);
3. GlobalContourX = []; GlobalContourY = [];
4. Esperar a ação do utilizador;
5. Obtenção da posição atual do ursor do rato, endX e endY ;
6. if ação = Movimento then
• Atualização do segmento atual do ontorno (Ver algoritmo 7)
([segX, segY ] = ContourUpdate(endX, endY ));
elseif ação = Clik then
• Atualização do segmento atual do ontorno (Ver algoritmo 7)
([segX, segY ] = ContourUpdate(endX, endY ));
• Sub-amostrar o segmento determinado, para reduzir o usto omputaional na
representação dos pontos;
• GlobalContourX = [GlobalContourX, segX];
• GlobalContourY = [GlobalContourY, segY ];
• Novo ponto semente é seedPointX = endX e seedPointY = endY ;
• Cálulo da nova função de usto loal para atingir qualquer ponto da imagem
a partir do ponto novo semente (SeedPoint);
end
7. Voltar ao passo 4;
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Algoritmo 7 - Atualização de um segmento do ontorno global
1: Parâmetros de entrada:
• Ponto do nal do segmento (endX e endY )
2: Obtenção do valor da função de usto para a posição (endX e endY ), pathCost;
3: previousCost = pathCost+ 1;
4: Iniiação do segmento atual segX = [endX] e segY = [endY ];
5: while pathCost > 0 and previousCost > pathCost do
• Determinação da lista dos 8 pixeis vizinhos de segX(1) e segY (1), (neighbourX e
neighbourY )
• segX = [neighbourX(1), segX]; segY = [neighbourY (1), segY ];
• for eah on of 8 vizinhos do
 if o valor do usto do pixel vizinho i < pathCost hen
∗ pathCost = usto do vizinho i;
∗ segX(1) = neighbourX(i);
∗ segY (1) = neighbourY (i);
end
• end
end
6: Atualização da linha orrespondente ao segmento do ontorno a devolver, segX e segY ;
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4.7 Resumo
Neste apítulo foi abordado o tema da segmentação de radiograas dentárias. Os métodos
de segmentação estudados neste trabalho são orientados ao ontorno. O estudo efetuado aos
métodos implementados permitiu onluir que a apliação de ténias de pré-proessamento
para reale das fronteiras entre os dentes e o fundo da imagem, permite obter melhores
desempenhos na segmentação.
O baixo ontraste das imagens e a morfologia dos dentes pouo regular ondiionam a
implementação de métodos totalmente automátios. Assim, enveredou-se por uma solução
semi-automátia, em que o utilizador tem de iniializar os algoritmos do sistema. Pede-
se que este introduza alguns pontos de interesse, nomeadamente os CEJ's. Partindo dessa
iniialização, os algoritmos omportam-se de modo automátio, extraindo os ontornos dos
dentes seleionados.
A deteção de arestas permite obter uma ideia geral aera da posição dos pontos perten-
entes à fronteira denida entre os dentes e o fundo da imagem, sendo que na zona da raiz
essa fronteira não está bem denida. De entre os operadores usados na deteção de arestas,
o operador de Canny é o que permite adquirir maior volume de informação das radiograas
dentárias usadas no teste.
Neste trabalho foram implementados quatro métodos de segmentação: O método do gradi-
ente; uso de modelos probabilístios (método MAP); GVF - Snakes; e um método interativo
baseado em Live Wire.
Pelos resultados obtidos no proesso de segmentação, onluiu-se que o algoritmo mais
rápido é o do método MAP. Os restantes apresentam resultados similares, apesar de serem
mais onerosos omputaionalmente.
A pertinênia do uso dos métodos GVF-Snakes e Live Wire, embora neessitem de mais
intervenção do utilizador, sejam mais difíeis de implementar e sejam menos rápidos a deter-
minar os ontornos, é justiada pelo fato de existirem imagens onde os métodos do gradiente
e MAP falham laramente. Por exemplo, imagens om um baixo nível de ontraste entre a
raiz e o osso e/ou imagens om artefatos ausados pela sobreposição de dentes, onstituem
situações em que se prevê a preferênia pela utilização dos métodos GVF-Snakes e Live Wire
em detrimento dos restantes.
(a) (b) () (d)
Figura 4.9: Exemplo de falha do método do Gradiente e do método MAP. (a) Método do
gradiente. (b) Método MAP. () Método GVF-Snakes. (d) Método Live Wire.
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Na gura 4.9 está ilustrado o exemplo de um aso em que a utilização desses métodos
produz melhores resultados. Nos apítulos seguintes usam-se alguns dos resultados obtidos
do proesso de segmentação para onjugar a informação neessária ao álulo da perda de
massa óssea dos dentes.
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Capítulo 5
Apliação dos Algoritmos ao Estudo
da Periodontite
5.1 Introdução
O uso de ténias de segmentação para identiação de estruturas e objetos de interesse,
estende-se por várias áreas do onheimento, tais omo imagiologia médias, reonheimento
faial, deteção e seguimento de movimento, entre outras. No entanto, as apliações mais
relevantes são na área média. Esta relação tem ontribuído para o desenvolvimento mútuo
tanto das ténias de segmentação, omo das ténias de diagnóstio por imagem.
Neste apítulo apresenta-se um exemplo de uma nova apliação prátia para os algo-
ritmos de segmentação estudados. Trata-se da avaliação e lassiação da periodontite. A
periodontite é uma doença estomatológia, ujo diagnóstio e estadiamento é fundamentado
pelos valores de perda do teido ósseo alveolar, que sustenta os dentes [56℄. Trata-se de um
proedimento usado omo meio omplementar ao exame visual efetuado à boa do paiente.
Deste modo, apliaram-se os algoritmos de segmentação na identiação dos ontornos dos
dentes, para uma análise posterior às suas araterístias prinipais. A análise à informação
obtida dos ontornos dos dentes permite a identiação de algumas das araterístias do
dente, tais omo: a posição dos CEJ's, o nível do osso (Bone Level - BL), e os Apex. Estas
araterístias são tomadas omo parâmetros importantes no álulo dos valores de perda de
massa óssea.
Ao longo do presente apítulo será desrito um algoritmo de análise e separação do on-
torno global do dente nas suas omponentes (a oroa e a raiz), seguindo-se a identiação
dos seus parâmetros prinipais obtidos a partir do ontorno da raiz. Dene-se o proesso de
álulo da perda de teido ósseo alveolar, nalizando om a apresentação de alguns resultados
pariais e respetivas onlusões.
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5.2 Periodontite omo Caso de Estudo
As doenças periodontais tem prevalênia elevada, hegando a afetar era de 90% da popu-
lação mundial [76℄, distribuida pelos diferentes grupos etários, mas om maior inidênia na
população mais idosa. Tratam-se de doenças infeto-inamatórias que aometem os teidos
de proteção e sustentação dos dentes [93℄.
A gengivite onstitui a variante mais suave da doença periodontal e é ausada, essen-
ialmente, pela aumulação prolongada de plaa bateriana e tártaro entre os dentes e as
gengivas. Neste estádio da doença periodontal, o suporte e a sustentação dos dentes ainda
não estão omprometidos, e o quadro de inamação, vermelhidão e inhaço apresentado pelas
gengivas é reversível, quando apliada uma boa higiene oral [76℄.
A periodontite surge da evolução do enário de gengivite, em que esta se propaga às
estruturas de suporte do dente (osso), onstituindo assim uma das prinipais ausas de perda
de dentes em adultos. O apareimento da periodontite pode ser inueniado por fatores omo
a idade, genétios, e o onsumo de álool e tabao [61℄. Também pode apareer assoiada a
outras doenças omo as doenças ardiovasulares, doenças pulmonares, a sida e os diabetes.
No entanto ainda não foram estabeleidas quaisquer relações ausais [76℄. Esta patologia
apresenta omo prinipais sintomas a formação de bolsas, a retração e hemorragias nas
gengivas, a perda de teido ósseo e a halitose.
O diagnóstio línio da periodontite é baseado na apreiação visual e radiográa dos
teidos periodontais e na medida do espaço entre o dente e a gengiva. As radiograas dentárias
são usadas habitualmente para medir a quantidade de osso que sustenta os dentes e identiar
outras ondições patológias.
Esta doença pode ser lassiada omo ligeira, moderada ou grave e o tratamento a apliar,
depende da sua gravidade. Contrariamente à gengivite, que habitualmente desaparee om
uma boa higiene dentária, a periodontite requer um tratamento prossional. A periodontite
ligeira geralmente é tratada om uma limpeza que remove a plaa bateriana e o tártaro
aumulados na oroa e na raiz dos dentes. O tratamento da periodontite moderada também
pode ser iniiado om a limpeza e tratamento das raízes, porém muitas vezes o tratamento
é irúrgio. Os asos graves geralmente neessitam de irurgia. Nesta fase, existe grande
possibilidade de perda do dente [61℄.
Relembrando que a perda de massa óssea é uma onsequênia da periodontite e que a sua
determinação é um proedimento normal para lassiar a sua severidade, pode-se sustentar a
hipótese de ser vantajoso o reurso a ténias de segmentação para omplementar o diagnóstio
e avaliação da periodontite.
Os ontornos obtidos pelo proesso de segmentação são representativos da morfologia dos
dentes, pelo que será possível a identiação dos diferentes parâmetros que os onstituem,
nomeadamente os Cemento-Enamel Juntion (CEJ)'s, o nível do osso e os Apex. Após o
onheimento destes parâmetros, a determinação dos valores da perda de massa óssea é trivial.
Assim, o tema da periodontite surge neste trabalho omo a instânia nal de um exemplo
de apliação prátia dos algoritmos de proessamento e segmentação estudados anteriormente.
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Nas seções subsequentes estão apresentadas várias etapas de análise aos ontornos dos dentes,
obtidos por segmentação e que permitem a identiação dos parâmetros do dente e o álulo
do valor da perda de massa óssea, orrespondente.
5.3 Separação do Contorno Global do Dente em Componentes
(Coroa e Raiz)
No apítulo anterior (4) foram apresentados quatro algoritmos de segmentação apazes de
identiar os ontornos de dentes, representados em radiograas dentárias. Na apliação
prátia dos algoritmos de segmentação omo omplemento ao diagnóstio e avaliação da
periodontite é neessária a identiação do ontorno representativo da raiz, de modo a que se
possam determinar os parâmetros usados no álulo da perda de massa óssea de ada dente.
Os ontornos resultantes dos dois primeiros métodos de segmentação desritos (o método
do gradiente e o método MAP), já se enontram estruturados em segmentos referentes à oroa
e à raiz (lado mesial e lado distal). Assim, neste aso não será efetuada qualquer intervenção
pós-proessamento para a separação dos ontornos em omponentes, uma vez que os ontornos
referentes à raiz já foram previamente identiados.
Por outro lado, tanto o método GVF - Snakes, omo o método interativo baseado em
Live Wire têm em omum, a araterístia global do ontorno resultante. Isto é, o ontorno
obtido representa o dente omo um todo, sem que a oroa e a raiz estejam identiados
separadamente. A neessidade de onheer os ontornos que representam a raiz, implia a
submissão do ontorno global a um proessamento adiional, para a devida estruturação em
omponentes (oroa e raiz). Nesta seção será proposto um algoritmo que proporiona a
referida separação dum ontorno global nas omponentes estruturais referentes à oroa e à
raiz.
Antes de proeder à desrição do algoritmo usado para a separação dos ontornos, é
importante relembrar algumas araterístias inerentes ao ontorno global produzido pelos
métodos referidos. Estes métodos asseguram a ontinuidade e sequenialidade do ontorno,
pelo que, este ontorno é denido pela ordem em que os pontos estão armazenados na estrutura
de dados. Saliente-se que à partida não se sabe qual o sentido da formação do ontorno imposto
pelo utilizador, se o sentido horário ou se o sentido anti-horário. Estas araterístias foram
onsideradas no desenvolvimento do algoritmo de separação dos ontornos, de modo a obter
resultados válidos.
O algoritmo 8 formula uma desrição de alto nível do meanismo de separação do ontorno
global do dente nos seus segmentos orrespondentes à oroa e à raiz. Para que o leitor possa
obter uma melhor perepção aera do funionamento deste método de separação, segue-se
no algoritmo 9, uma desrição pormenorizada da etapa de separação do ontorno da raiz nas
suas omponentes mesial e distal.
Antes de analisar a desrição dos algoritmos referidos, é importante relembrar algumas
araterístias morfológias dos dentes, resultantes da análise efetuada às radiograas den-
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Algoritmo 8 - Separação do ontorno global do dente em omponentes (oroa e raiz)
Variáveis de Entrada:
• Posição dos CEJ's (CEJ.One e CEJ.Two);
• Contorno Global (ToothContour);
• Identiação do dente (ToothID);
Variáveis de Saída:
• CrownContour = [];
• MesialRootContour = [];
• DistalRootContour = [];
Funionamento do Algoritmo:
1. Determinação dos índies dos pontos do ontorno global (ToothContour) que orres-
pondem aos CEJ ′s: idxCEJ1 e idxCEJ2;
2. Determinação do CEJ de menor e maior índie:
if (idxCEJ1 < idxCEJ2) then
oldminIdxCEJ = idxCEJ1; oldmaxIdxCEJ = idxCEJ2;
else
oldminIdxCEJ = idxCEJ2; oldmaxIdxCEJ = idxCEJ1;
end
3. Reordenação dos pontos do ontorno global de modo a que o CEJ de menor índie
que na primeira posição:
NewToothContour = [ToothContour(oldminIdxCEJ : end), T oothContour(1 :
oldminIdxCEJ − 1)];
NewminIdxCEJ = 1;
NewmaxIdxCEJ = oldmaxIdxCEJ − oldminIdxCEJ + 1;
4. Separação do ontorno em omponentes (oroa e raiz):
if (ToothID < 28) then
[MaxV alue, idx] = max(NewToothContour.Y );
else
[minV alue, idx] = min(NewToothContour.Y );
end
if (idx < NewmaxIdxCEJ) then
CrownContour = NewToothContour(1 : NewmaxIdxCEJ);
RootContour = NewToothContour(NewmaxIdxCEJ : end);
else
CrownContour = NewToothContour(NewmaxIdxCEJ : end);
RootContour = NewToothContour(1 : NewmaxIdxCEJ);
end
5. Separação do ontorno da raiz (RootContour) na parte mesial e distal (ver algoritmo
9): MesialRootContour e DistalRootContour;
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Algoritmo 9 - Separação do ontorno da raiz nas omponentes mesial e distal
Variáveis de Entrada:
• Contorno da raiz (RootContour);
• Identiação do dente (ToothID);
Variáveis de Saída:
• MesialRootContour = [];
• DistalRootContour = [];
Funionamento do Algoritmo:
1. Determinação dos extremos loais (máximo ou mínimo): idxApex e Apex;
if (ToothID < 28) then
Deteção dos mínimos loais;
else
Deteção dos máximos loais;
end
2. Separação do ontorno da raiz em omponente mesial e omponente distal :
if ((ToothID > 11 && ToothID < 18)‖(ToothID > 41 && ToothID < 48))
then
if (size(Apex) == 1) then
MesialRootContour = Pontos de RootContour posiionados à direita
do Apex (maior oordenada X);
DistalRootContour = Pontos de RootContour posiionados à esquerda
do Apex (menor oordenada X);
elseif (size(Apex) == 2)
MesialApex = Apex de maior oordenada X;
DistalApex = Apex de menor oordenada X;
MesialRootContour = Pontos de RootContour posiionados à direita
do MesialApex (maior oordenada X);
DistalRootContour = Pontos de RootContour posiionados à esquerda
do DistalApex (menor oordenada X);
end
elseif (ToothID > 21 && ToothID < 38) then
if (size(Apex) == 1) then
MesialRootContour = Pontos de RootContour posiionados à esquerda
do Apex (menor oordenada X);
DistalRootContour = Pontos de RootContour posiionados à direita
do Apex (maior oordenada X);
elseif (size(Apex) == 2)
MesialApex = Apex de menor oordenada X;
DistalApex = Apex de maior oordenada X;
MesialRootContour = Pontos de RootContour posiionados à esquerda
do MesialApex (menor oordenada X);
DistalRootContour = Pontos de RootContour posiionados à direita
do DistalApex (maior oordenada X);
end
end
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tárias, nas quais se podem onsiderar dois tipos de representações da raiz. A que apresenta
dois Apex (dentes molares) e a que apresenta apenas um Apex (restantes dentes).
Considerando o ontorno da raiz omo uma representação gráa de uma função, a iden-
tiação dos Apex orresponde à identiação dos mínimos ou máximos loais da função,
onforme se trate de um dente pertenente ao maxilar de ima ou ao maxilar de baixo, res-
petivamente.
5.4 Identiação de Parâmetros do Dente
Os dentes são estruturas alárias usados para ortar e triturar os alimentos, de modo a fai-
litar o proesso digestivo. Teniamente, podem ser denidas três regiões para a onstituição
de um dente, [23℄: a oroa, é a parte visível do dente; a raiz, é a parte que xa os dentes aos
maxilares; e o olo, é a parte intermédia entre a oroa e a raiz. No entanto, para simpliar,
é omum serem referidas apenas a oroa e a raiz. Relativamente ao número de raízes, alguns
dentes omo os molares, apresentam mais de uma raiz.
A saúde periodontal é avaliada, numa primeira instânia, pela observação línia de alguns
parâmetros araterístios. Contudo, numa fase posterior, reorre-se às radiograas dentárias
para permitir a medição da quantidade de destruição periodontal em ada dente [56℄. Deste
modo, é possível obter uma avaliação objetiva e aresentar um indiador quantitativo da
saúde periodontal do paiente.
Essa quantidade de destruição do osso periodontal é medida om base na análise morfoló-
gia do dente, e implia a identiação de três parâmetros fundamentais: CEJ, Bone Level
e Apex. Na gura 5.1 estão ilustradas as posições orrespondentes aos parâmetros referidos,
que permitem determinar o valor de perda de massa óssea dos dentes.
Figura 5.1: Representação dos parâmetros do dente (CEJ, Bone Level e Apex ).
Saliente-se que, CEJ simboliza o ponto no dente onde termina o esmalte (enamel) que en-
volve a oroa e omeça o ementum que envolve a raiz; Bone Level representa a posição do
osso, relativamente ao CEJ; e Apex representa a extremidade da raiz. Em pessoas saudáveis,
o nível do osso está próximo do CEJ, ontrariamente às pessoas que apresentam alguma seve-
ridade da periodontite, em que o nível do osso está mais próximo do Apex, representando uma
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perda efetiva de osso alveolar.
O resultado da segmentação dos dentes em radiograas dentárias permite a identiação
dos parâmetros referidos anteriormente. Os CEJ's são introduzidos pelo utilizador no mo-
mento da iniialização dos algoritmos. Partindo dos ontornos da raiz, failmente se identi-
am as posições dos Apex, porque orrespondem à sua extremidade que não seja o CEJ.
Para omplementar a identiação dos parâmetros, resta a determinação da posição do
nível do osso (Bone Level). Na bibliograa referente a esta temátia, enontraram-se alguns
algoritmos apazes de determinar o nível do osso [28, 96℄. No entanto, a fraa qualidade das
imagens de teste não favoreia o seu desempenho. Para olmatar esta launa e ontornar
o problema da fraa qualidade das imagens, foi implementado um novo algoritmo om o
objetivo de identiar a posição do nível do osso. Note-se que este algoritmo foi adaptado
do algoritmo usado para extrair o ontorno da raiz (algoritmo 4) nos métodos desritos em
4.3 e 4.4. Assim, o algoritmo 10 desreve a sequênia de operações usadas para determinar o
nível do osso.
Algoritmo 10 - Extração da posição do nível do osso (Bone Level)
1: Desloar a parte esquerda do ontorno da raiz alguns pixeis (3 - 6) à esquerda e a parte
direita da raiz alguns pixeis à direita, de modo a assegurar que na pesquisa seja efetuada
fora da massa do dente, mas perto das suas extremidades;
2: Para ada um dos lados do dente ...
Perorrer o ontorno da raiz desde o CEJ até ao Apex, de modo a analisar a vizinhança
de todos os pontos. Para ada ponto do ontorno, serão denidos os parâmetros Ibone e
Iouter. Ibone é a intensidade média dos pixeis de uma pequena região da parte interna do
osso, e Iouter é a intensidade média dos pixeis de uma pequena região da parte externa do
osso (Fig. 5.2).
A posição do nível do osso (Bone Level) orresponde ao ponto onde a diferença entre
Ibone e Iouter é máxima, tal omo mostrado na equação 5.1.
BL = max
yi−r≤y≤yi+r
(Ibone − Iouter) (5.1)
onde, r é o raio de vizinhança.
5.5 Determinação da Perda de Massa Óssea Alveolar
Os valores da perda de massa óssea são um dos fatores indiativos da severidade da perio-
dontite. Para além da observação línia, os dentistas baseiam-se nestes valores para quan-
tiar (estadiar) a evolução da patologia. Segundo alguns autores espeialistas em perio-
dontite [41, 50℄, os paientes que apresentem uma perda de massa óssea superior a 50% em
sete ou mais dentes são tradiionalmente onsiderados omo possuidores de periodontite num
estado severo. Os restantes paientes, que apresentem sinais de perda de massa óssea, são
onsiderados omo possuidores de periodontite na forma ligeira a moderada. Nesta seção
será apresentada a fórmula de álulo dos valores da perda de massa óssea om base nos
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Figura 5.2: Propriedades Ibone e Iouter.
parâmetros previamente identiados.
Tendo em onta que, idealmente, o nível do osso estará próximo do emento-enamel
juntion (CEJ) em pessoas saudáveis, e que a gengiva vai retraindo om a evolução da doença.
Esta retração da gengiva onduz à perda efetiva de teido ósseo alveolar. Os valores dessa
perda são determinados pela distânia entre o CEJ e o nível do osso, podendo ser expressos
em mm's ou em termos de perentagem (%) do omprimento total da raiz [56℄.
Neste trabalho optou-se por exprimir os valores da perda de teido ósseo em perentagem
(%), uma vez que não existe informação aera da resolução de aptura das imagens, neessária
para determinar automatiamente os valores homólogos em mm's. Além disso, trabalha-se
om uma esala normalizada independente de grandezas métrias om grande variabilidade
inter-paiente.
Tradiionalmente, a determinação dos valores de perda de massa óssea alveolar é efetuada
diretamente nas radiograas dentárias impressas em lme. A medição é efetuada através
de uma grelha de plástio transparente, designada por Shei ruler.
A Shei ruler onsiste numa grelha de plástio transparente om uma linha marada a
grosso (era de 1 mm) e 10 linhas equidistantes que emanam radialmente de um entro, em
que ada uma representa 10 % de perda de massa óssea (ver gura 5.3). De aordo om Shei
et al. [81℄ a linha de 1 mm de espessura representa a distânia entre o CEJ e a rista alveolar
em pessoas onsiderados saudáveis. Este método de medição permite quantiar a perda de
massa óssea alveolar, em intervalos de perentagem, relativamente ao nível óptimo do osso.
Figura 5.3: Representação da Shei ruler.
Este proesso de medição tradiional onsiste em sobrepor a grelha om a radiograa
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(a)
(b)
()
Figura 5.4: Comparação entre o método tradiional e o método informátio de determinação
da perda de massa óssea. (a) Uso da Shei Ruler. (b)Cálulo efetuado a partir dos ontornos.
()Cálulo efetuado a partir do gráo traçado.
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impressa em lme em que a linha a grosso oinide om a posição do CEJ e a extremidade
da grelha oinide om o Apex. A posição do osso a visível dentro do alane da grelha e
onsiderando que ada intervalo representa 10%, a leitura é direta. A gura 5.4(a) ilustra um
exemplo de medição da perda de massa óssea usando a Shei ruler. Este método, apesar de
datar de 1959, ainda hoje se utiliza em entros de investigação espeializados em periodontite.
Todavia, esta tarefa dene-se omo monótona, demorosa e aborreida.
Uma das prinipais motivações deste trabalho foi a implementação de um sistema de infor-
mação e proessamento de imagens odontológias, no qual está integrada uma funionalidade
de medição da perda de massa óssea alveolar. Esta ferramenta visa a redução do tempo e do
trabalho despendidos na realização desta tarefa, por vezes evitada por parte dos dentistas.
A determinação da perda de massa óssea usando a ferramenta informátia referida, pode
ser efetuada através de duas modalidades, ou usando a informação obtida dos ontornos dos
dentes, tal omo desrito na seção 5.4, ou traçando um diagrama om os parâmetros do
dente diretamente na imagem, em que o utilizador ajusta as suas posições orrespondentes.
Independentemente do método esolhido, o valor de perda de massa óssea será alulado em
perentagem usando a expressão 5.2, mediante os valores dos CEJ, BL, e Apex.
BoneLoss =
CEJ −BL
CEJ −Apex
× 100% (5.2)
As guras 5.4(b) e 5.4() ilustram um exemplo de medição da perda de massa óssea usando
a ferramenta de software desenvolvida neste trabalho. O uso da ferramenta informátia tem a
vantagem de permitir que os valores determinados sejam armazenados automatiamente em
base de dados, permitindo a sua onsulta posterior.
5.6 Resumo
Neste apítulo foi apresentado um novo aso de apliação para as ténias de segmentação,
estudadas no apítulo anterior (4). Estas ténias foram adaptadas para a identiação dos
ontornos de dentes representados em radiograas dentárias.
Foi também apresentado um algoritmo desenvolvido para separar o ontorno global do
dente nos sub-ontornos referentes às representações da oroa e da raiz. Posteriormente,
apresentou-se outro algoritmo, desta vez para permitir a deteção do nível do osso a partir
dos ontornos da raiz, entretanto já identiados.
No presente trabalho usou-se a informação obtida a partir dos ontornos e do nível de
osso, para o álulo do valor da perda de massa óssea apresentado pelos dentes. O valor da
perda de teido ósseo é um fator fundamental na lassiação e avaliação da evolução da
doença periodontal.
O uso das ténias de segmentação e análise de imagens não se restringe apenas à avaliação
da periodontite, poderão existir outras patologias do foro estomatológio passíveis de serem
identiadas e lassiadas a partir dos ontornos dos dentes, as quais também poderão ser
usadas omo novos asos de apliação.
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Nos apítulos subsequentes será efetuada a avaliação e validação dos algoritmos desritos,
relativamente ao desempenho da tarefa de segmentação das estruturas dentárias e respetivo
álulo do valor da perda teido ósseo alveolar.
Será ainda apresentado um protótipo para um sistema de informação e proessamento
apaz de organizar a informação dos paientes e respetivo arquivo de imagens, para além de
forneer as funionalidades de proessamento e análise mais omuns, assim omo permitir o
álulo e armazenamento dos valores de perda de massa óssea.
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Capítulo 6
Avaliação e Validação do Sistema
6.1 Introdução
Em apítulos anteriores, desta dissertação, foram desritas várias ténias e algoritmos de pro-
essamento e análise de radiograas dentárias. Também foi apresentado um exemplo prátio
de apliação dos algoritmos estudados. O exemplo apresentado desreve a possibilidade da
obtenção de informação dos ontornos dos dentes, para o álulo do valor da perda de teido
ósseo, om apliação no estadiamento da periodontite.
Tal omo já foi referido anteriormente, a estimativa e medição da perda de massa óssea
alveolar é fundamental na avaliação da severidade da periodontite, bem omo na análise aos
efeitos surtidos pelos tratamentos efetuados. Também foi referida a existênia de um método
que é tradiionalmente utilizado na exeução desta tarefa monótona, demorada e aborreida.
O método referido reporta-se ao uso da Shei ruler [81℄, que apesar de datar de 1959 ainda
hoje se utiliza em entros de investigação espeializados em periodontite, omo é o aso da
ACTA.
Contendo o sistema aqui proposto algumas funionalidades inovadoras, interessa efetuar
a sua validação na realização das tarefas para as quais foi desenvolvido. A validação de um
sistema desta natureza não é simples nem trivial, uma vez que é difíil enontrar métrias de
avaliação ou valores de referênia artiiais (fantomas) que possam ser usados omo ground
truth.
À semelhança de um outro estudo anterior, que visava a avaliação de ténias de segmen-
tação na deteção de ontornos pulmonares [87℄, desenvolveu-se uma metodologia de avalia-
ção que permite omparar os valores de perda de massa óssea alveolar obtidos pelo método
tradiional (à partida onsiderados omo inquestionáveis - golden standard) om os valores
homólogos obtidos por dois dos métodos implementados neste trabalho.
Um fato inevitável é que existirá variabilidade inter e intra observador em qualquer
dos asos. Contudo, nesta dissertação, será efetuado apenas um estudo omparativo entre
variabilidade inter-observador, usando valores de perda de massa óssea obtidos por 6 (seis)
dentistas, espeialistas em Periodontologia, através do método tradiional e a variabilidade
dos valores de perda de massa óssea, para os mesmos dentes, obtidos por um leigo, usando
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a ferramenta implementada no âmbito desta dissertação. Este estudo permite aferir em qual
dos asos é que a variabilidade é menor, e se os valores obtidos pelos métodos omputaionais
são omparáveis aos valores obtidos pelo método tradiional. Se os valores obtidos pelos algo-
ritmos forem da mesma ordem e apresentarem uma variabilidade semelhante ou menor que os
valores obtidos pelo método tradiional, é legítimo armar que o sistema umpre os requisitos
para que possa ser onsiderado omo um MCDT válido na medição de valores de perda de
massa óssea e respetiva avaliação quantitativa da periodontite. Esta avaliação preliminar
onstitui o primeiro passo para a validação do sistema e dos métodos implementados.
Os métodos de segmentação desritos anteriormente, produzem ontornos aparentemente
semelhantes. Porém, estes são naturalmente diferentes de método para método. Nesta fase,
poderia ser interessante averiguar, através de estudos de omparação entre ontornos, o quão
diferentes são os ontornos produzidos pelos diferentes algoritmos estudados. No entanto, e
relembrando que o objetivo da apliação dos algoritmos é obter uma estimativa da perda de
massa óssea, nesta fase será avaliada apenas esta araterístia, deixando de lado a questão dos
ontornos, até porque nada garante que apesar de existirem ontornos diferentes, os valores
de perda de massa óssea orrespondentes não possam ser idêntios.
O presente apítulo será dediado à avaliação e validação do desempenho de dois dos
métodos, na tarefa para a qual foram desenvolvidos. Esta fase do estudo revela-se de extrema
importânia porque permite fundamentar os resultados obtidos.
6.2 Metodologia
A metodologia usada para efetuar a avaliação dos métodos implementados onsiste num
estudo estatístio que permite omparar os valores de perda de massa óssea obtidos por alguns
dos métodos estudados om os valores homólogos obtidos por vários dentistas, espeialistas
em Periodontologia, usando o método tradiional de medição.
Tal omo referido anteriormente, os resultados produzidos pelos métodos de segmentação
estudados neste trabalho são relativamente similares, apesar de, por vezes poder existir uma
diferença ligeira entre eles, espeialmente em imagens om um baixo nível de ontraste entre
a raiz e o osso e/ou imagens om artefatos ausados pela sobreposição de dentes, onde essa
diferença é mais notória. De fato, em imagens om estas araterístias veriou-se que,
por vezes, os métodos do Gradiente e MAP falham laramente, daí a pertinênia do uso dos
métodos GVF-Snakes e Live Wire.
Na análise qualitativa aos resultados produzidos pelos quatro métodos de segmentação
implementados, onstata-se que é difíil eleger um método que se evidenie dos restantes em
termos globais. No entanto podem-se denir dois grupos, tendo em onta as araterístias
de funionamento dos métodos. Um grupo é formado pelos métodos do gradiente e MAP e o
outro grupo pelos métodos GVF-Snakes e Live Wire. Os métodos do primeiro grupo são mais
fáeis de implementar, são omputaionalmente menos onerosos e também são mais rápidos.
Contudo, os métodos do segundo grupo apresentam melhores resultados na identiação dos
ontornos em imagens om baixo ontraste. A opção por um deles dependerá, essenialmente,
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da qualidade da imagem. Caso tenha um nível de ontraste razoável aonselha-se um dos do
primeiro grupo, aso ontrário será preferível a esolha de um dos do segundo grupo à usta
de maior esforço omputaional e, obviamente, menos rapidez.
Os métodos seleionados para integrarem o referido estudo estatístio, que opõe os resul-
tados obtidos pelo método tradiional de medição om os resultados obtidos pelos métodos
omputaionais implementados, foram os métodos do gradiente e MAP. As razões da esolha
destes métodos residem no fato de terem sido os primeiros a serem implementados, de serem
de mais fáil implementação, de serem mais rápidos e também por serem os mais suseptíveis
a falhas na identiação dos ontornos.
Trata-se de um estudo om observadores, para o qual foi soliitada a olaboração de 6
(seis) dentistas, espeialistas em Periodontologia há vários anos e membros do departamento
de Periodontologia da ACTA (Aademi Centre for Dentistry of Amsterdam). O referido
estudo inidiu numa amostra de medições realizadas em 60 dentes (5 dentes × 12 paientes)
representados em radiograas dentárias do tipo periapial. Saliente-se que, tanto os paientes,
omo as radiograas, omo os dentes a analisar foram seleionados aleatoriamente de um
universo de paientes do departamento de periodontologia da ACTA. Estes paientes foram
inluídos num outro estudo reentemente efetuado por Bizarro et.al [9℄.
Em ada um dos dentes seleionados foi medida a perda de massa óssea alveolar em
perentagem do omprimento total da raiz. As medidas foram efetuadas para ambos os
lados do dente (mesial e distal).
Tal omo referido anteriormente, nesta fase, o teor deste estudo visa apenas a omparação
entres os valores obtidos pelos dentistas usando o método tradiional e os valores obtidos por
um leigo, sem experiênia em doenças periodontais, usando os dois métodos seleionados. A
formalização deste estudo permitirá obter as primeiras onlusões aera da qualidade e do
desempenho do sistema desenvolvido, na avaliação da perda de massa óssea alveolar. Este
onstituirá também uma base de trabalho para uma avaliação mais aprofundada do sistema.
6.3 Variabilidade Inter-Observador vs Métodos Computa-
ionais na Medição dos Valores de Perda de Massa Óssea
em Radiograas Dentárias
A importânia de uma estimativa orreta para o valor de perda de massa óssea, apresentada
por paientes om periodontite, é justiada pela neessidade de avaliação da evolução da
patologia, assim omo dos efeitos surtidos pelos tratamentos apliados. O fato do osso
alveolar, envolvente à raiz dos dentes, poder ser visível em radiograas dentárias, faz om que
este tipo de imagens seja o meio preferido para o auxílio ao diagnóstio em Odontologia [52℄.
Tal omo no apítulo anterior (5), tradiionalmente, a estimativa da perda de massa
óssea é obtida pelo uso da Shei ruler [81℄ em radiograas impressas em lme. Contudo,
o apareimento e a popularidade dos sistemas de radiograas digitais, entre a omunidade
odontológia, veio revoluionar o oneito de análise e interpretação da informação ontida
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neste tipo de imagens [62℄.
Uma vez que os métodos de segmentação, estudados no âmbito desta dissertação, têm
apliação prátia nesta área, impõe-se a neessidade de onfrontar os valores obtidos pelo
método tradiional de medição e os novos métodos omputaionais aqui implementados.
Para formalizar e identiar as variáveis em estudo, atribuiu-se a ada um dos dentistas
(observadores) um número que os identiará durante o estudo. Estes passam a ser referidos
omo O1, O2, O3, O4, O5 e O6. Também os métodos seleionados, método do gradiente e
método MAP, passam a ser identiados omo A1 e A2, respetivamente.
Cada um dos observadores efetuou, individualmente, as medições dos valores de perda de
massa óssea. Os dentes avaliados estavam representados em radiograas digitais, impressas
em lme, e foram usados omo instrumentos de visualização e medição o negatosópio e a
Shei ruler, respetivamente. Os valores de perda de massa óssea medidos foram expressos
em perentagem (%) do omprimento total da raiz do dente.
Reorde-se que, a Shei ruler onsiste numa grelha de plástio transparente om uma linha
marada a grosso (era de 1 mm) e 10 linhas equidistantes que emanam radialmente de um
entro, em que ada uma representa 10% de perda de massa óssea. Ver gura 5.3 do apítulo
5. De aordo om Shei et. al. [81℄ a linha de 1 mm de espessura representa a distânia entre
o CEJ e rista alveolar em seres humanos onsiderados saudáveis.
A sobreposição da grelha om a radiograa impressa em lme, em que a linha a grosso
oinide om a posição do CEJ e a extremidade da grelha oinide om o Apex, permite a
leitura da posição do osso om uma resolução de 10%. Reorde a gura 5.4(a). Neste método
de medição, os valores de perda de massa óssea são representados em 10 ategorias ordenadas
(tabela 6.1).
Perda de massa óssea Categoria
(% do omprimento da raiz)
<10% 1
10 - <20% 2
20 - <30% 3
30 - <40% 4
40 - <50% 5
50 - <60% 6
60 - <70% 7
70 - <80% 8
80 - <90% 9
≥90% 10
Tabela 6.1: Categorização dos valores de perda massa óssea alveolar, representados em per-
entagem do omprimento total da raiz.
Contrariamente aos valores obtidos pelo método tradiional, os quais foram denidos em
intervalos de 10%, os valores obtidos omputaionalmente são provenientes de uma esala
ontínua, pelo que é neessário ategorizá-los de aordo om a mesma tabela (6.1) para que
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possam ser omparáveis aos seus valores homólogos obtidos pelo método tradiional. As
araterístias ténias dos dispositivos de visualização usados são um monitor om 1024×768
pixeis de resolução e uma plaa gráa SIS M650.
Para ada dente em estudo foram medidos os valores de perda de massa óssea de ada
um dos seus lados (mesial e distal). Assim, efetuou-se uma análise individual, para ada um
dos lados, aos valores de perda de massa óssea obtidos. As subseções seguintes apresentam
os resultados da análise exploratória efetuada aos dados reolhidos. Na análise estatístia
efetuada usaram-se as ferramentas SPSS 15.0 for Windows [91℄ e STATISTICA 6.0 [92℄.
6.3.1 Lado Mesial
A análise exploratória aos dados referentes ao lado mesial iniiou-se om uma omparação
geral, no mesmo gráo, dos valores obtidos pelos seis observadores om os valores obtidos
pelos dois métodos analisados. A gura 6.1 ilustra a sobreposição dos vários valores obtidos
no lado mesial, para os 60 dentes em estudo.
Figura 6.1: Valores de perda de massa óssea para do lado mesial(observadores vs métodos
omputaionais).
Em análise à gura veria-se desde já que existe alguma variabilidade inter-observador
e onsequentemente entre os observadores e os métodos estudados. Veria-se, no entanto,
que os valores obtidos pelos métodos omputaionais estão dentro da gama de variação dos
valores obtidos pelos observadores usando o método tradiional de medição. Para uma análise
mais lara aos valores em estudo pode-se esboçar um diagrama de extremos e quartis [66℄,
que permite analisar a posição da mediana e a dispersão dos valores de perda de massa óssea
91
obtidos para o lado mesial. A gura 6.2 ilustra o referido diagrama. Analisando o diagrama
de extremos e quartis resultante é possível veriar que os valores das medianas e a dispersão
dos valores obtidos pelos dois métodos omputaionais são semelhantes e enquadram-se na
gama de variação das grandezas análogas, obtidas por ada um dos observadores quando
omparados individualmente. Curiosamente, a variabilidade inter-observador aparenta ser
superior à variabilidade entre os métodos e qualquer um dos observadores.
Figura 6.2: Diagrama de extremos e quartis para os valores de perda de massa óssea para do
lado mesial(observadores vs métodos omputaionais).
De aordo om a metodologia adoptada e na ausênia de ground truth, riou-se um valor
de referênia para a perda de massa óssea em ada dente. Este valor de referênia foi obtido
da mediana dos valores referentes a ada observador. O onjunto de valores resultante foi
onsiderado omo referênia e foi onfrontado om os valores homólogos obtidos pelos méto-
dos omputaionais. No entanto, e omo se justia seguidamente, foram apenas utilizados,
no álulo do valor de referênia, os valores de 5 observadores. A análise da gura 6.2, bem
omo os valores das prinipais medidas de loalização, dispersão e forma sugerem um om-
portamento distinto do observador O6 relativamente aos outros 5 observadores (espeialistas).
Através de uma Análise Multivariada, neste aso uma Análise Fatorial das Correspondênias
(AFC) [37℄, onstata-se o posiionamento isolado de O6, relativamente aos outros elemen-
tos, gura 6.3; Essa onrmação foi também obtida através de uma Análise de Clusters, [58℄,
pelo que foi deidido alular o valor de referênia usando apenas os valores medidos pelos 5
observadores: O1, O2, O3, O4, O5.
Assim, na gura 6.4 ilustra-se a sobreposição do onjunto de valores de referênia om os
valores obtidos pelos métodos em estudo. A gura 6.5 ilustra o diagrama de extremos e quartis
orrespondente. Os resultados obtidos destas duas guras onrmam as armações efetuadas
anteriormente, isto é, reforçam a ideia de que, apesar de existir alguma variabilidade entre os
métodos omputaionais e os valores obtidos pelos dentistas, estes valores são perfeitamente
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Figura 6.3: Análise Fatorial das Correspondênias (AFC).
omparáveis. Esta semelhança entre os valores ainda é mais notória quando omparada om
a referênia riada.
O oeiente de orrelação intralasse (ICCC), obtido a partir das omponentes de variân-
ia de uma ANOVA, orresponde a uma medida do grau de homogeneidade existente entre os
elementos que pertenem a determinados grupos [30℄. No aso em apreço avalia a abilidade
inter-avaliador. Para a interpretação do valor obtido para o ICCC, Fleiss, et. al. (1986)
sugere 3 gamas de valores: i) abaixo de 0.4 representará uma fraa abilidade; ii) valores
no intervalo de 0.4 a 0.75 indiarão uma boa abilidade; iii) valores superiores a 0.75 serão
tomados omo medidas de exelente abilidade.
No aso da análise aos valores medidos pelos 5 observadores obteve-se um valor de ICCC
= 0.956, om um intervalo de onança a 95% de 0.935 a 0.971. Rera-se, ainda que o teste F
apresenta um valor de p < 0.000, ou seja signiativo (no nosso aso onsideramos α = 0.05).
No aso da análise de onordânia entre o valor de referênia e os valores obtidos pelos
dois métodos foi obtido um valor de ICCC = 0.961, om um intervalo de onança a 95%
de 0.940 a 0.975. Também neste aso o teste F apresenta um valor de p < 0.000, e portanto
signiativo.
Em qualquer dos asos (onordânia entre os espeialistas e onordânia entre a referên-
ia e os dois métodos) onstata-se que os valores de ICCC expressam uma exelente abilidade,
veriando-se até um ligeira superioridade no segundo aso. Em suma, também este indiador
de onordânia reete o bom desempenho dos algoritmos.
Adiionalmente usou-se uma abordagem que dispensa a onstrução de uma referênia e
ompara diretamente a onordânia entre os 5 observadores e os 2 métodos usados. Esta
abordagem também é baseada nos valores de ICCC. Neste aso obtive-se um valor ICCC =
0.969, om um intervalo de onança a 95% de 0.956 a 0.980. O teste F apresenta um valor
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Figura 6.4: Valores de perda de massa óssea para do lado mesial(referênia vs métodos
omputaionais).
Figura 6.5: Diagrama de extremos e quartis para os valores de perda de massa óssea para do
lado mesial(referênia vs métodos omputaionais).
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de p < 0.000, e portanto signiativo.
6.3.2 Lado Distal
Analogamente ao estudo efetuado para o lado mesial, a análise exploratória aos dados refe-
rentes ao lado distal iniiou-se om uma omparação geral, no mesmo gráo, dos valores
obtidos pelos seis observadores om os valores obtidos através dos dois métodos analisados.
A gura 6.6 ilustra a sobreposição dos vários valores obtidos no lado distal, para os 60 dentes
em estudo.
Em análise à gura pode-se rearmar as onstatações obtidas para o lado mesial, pois tam-
bém existe alguma variabilidade inter-observador e onsequentemente entre os observadores
e os métodos estudados, apesar de, neste lado, pareer menor. Também se veriou que os
valores obtidos pelos métodos omputaionais estão dentro da gama de variação dos valores
obtidos pelos observadores através do método tradiional.
Figura 6.6: Valores de perda de massa óssea para do lado distal(observadores vs métodos
omputaionais).
À semelhança do proedimento usado na seção anterior, esboçou-se um diagrama de
extremos e quartis [66℄, para obter uma análise mais lara dos valores em estudo, através da
análise à posição das medianas e à dispersão dos valores de perda de massa óssea obtidos para
o lado distal. A gura 6.7 ilustra o referido diagrama.
O diagrama de extremos e quartis resultante mostra que os valores das mediana e a
dispersão dos valores de perda de massa óssea obtidos pelos dois métodos omputaionais são
semelhantes, enquadrando-se na gama de variação das grandezas homólogas obtidas por ada
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Figura 6.7: Diagrama de extremos e quartis para os valores de perda de massa óssea para do
lado distal(observadores vs métodos omputaionais).
um dos observadores, quando omparados individualmente. No entanto, neste lado distal a
variabilidade inter-observador é menor que a apresentada no lado mesial.
Tal omo se proedeu na seção anterior, aqui também foi riado um valor de referênia
para a perda de massa óssea em ada dente. Este valor de referênia foi obtido da mediana
dos valores referentes a ada observador. O onjunto de valores resultante foi onsiderado
omo referênia para ser onfrontado om os valores homólogos obtidos pelos métodos om-
putaionais. Assim, na gura 6.8 ilustra-se a sobreposição do onjunto de valores de referênia
om os valores obtidos pelos métodos em estudo. A gura 6.9 ilustra o diagrama de extremos
e quartis orrespondente. Os resultados obtidos destas duas guras onrmam as armações
efetuadas anteriormente. Neste aso, a semelhança entre os valores ainda é mais notória
quando omparada om a referênia, que no lado mesial.
Usando um teste análogo ao teste efetuado para o lado mesial, em que se analisa o
oeiente de orrelação intralasse (ICCC), obtido a partir das omponentes de variânia
de uma ANOVA, orresponde a uma medida do grau de homogeneidade existente entre os
elementos que pertenem a determinados grupos [30℄. No aso em apreço avalia a abilidade
inter-avaliador. Relembrando a interpretação dos valores de ICCC, Fleiss, et. al. (1986)
sugere 3 gamas de valores: i) abaixo de 0.4 representará uma fraa abilidade; ii) valores
no intervalo de 0.4 a 0.75 indiarão uma boa abilidade; iii) valores superiores a 0.75 serão
tomados omo medidas de exelente abilidade.
No aso da análise aos valores medidos pelos 6 observadores obteve-se um valor de ICCC
= 0.963, om um intervalo de onança a 95% de 0.947 a 0.976. Rera-se, ainda que o teste F
apresenta um valor de p < 0.000, ou seja signiativo (no nosso aso onsideramos α = 0.05).
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Figura 6.8: Valores de perda de massa óssea para do lado distal(referênia vs métodos om-
putaionais).
Figura 6.9: Diagrama de extremos e quartis para os valores de perda de massa óssea para do
lado distal(referênia vs métodos omputaionais).
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No aso da análise de onordânia entre o valor de referênia e os valores obtidos pelos
dois métodos foi obtido um valor de ICCC = 0.940, om um intervalo de onança a 95%
de 0.907 a 0.962. Também neste aso o teste F apresenta um valor de p < 0.000, e portanto
signiativo.
Em qualquer dos asos (onordânia entre os espeialistas e onordânia entre a referên-
ia e os dois métodos) onstata-se que os valores de ICCC expressam uma exelente abilidade,
veriando-se até um ligeira superioridade no segundo aso. Em suma, também este indiador
de onordânia reete o bom desempenho dos algoritmos.
Adiionalmente usou-se uma abordagem que dispensa a onstrução de uma referênia e
ompara diretamente a onordânia entre os 5 observadores e os 2 métodos usados. Esta
abordagem também é baseada nos valores de ICCC. Neste aso obtive-se um valor ICCC =
0.969, om um intervalo de onança a 95% de 0.956 a 0.980. O teste F apresenta um valor
de p < 0.000, e portanto signiativo.
6.4 Resumo
Neste apítulo foi apresentada uma metodologia para o estudo omparativo entre os valores
de perda de massa óssea obtidos por dois dos métodos omputaionais e os valores homólogos
obtidos por seis dentistas experientes, usando o método de medição tradiional. Este estudo
também permitiu aferir aera da variabilidade inter-observador e entre os observadores e os
métodos omputaionais. A abilidade dos resultados obtidos pelo sistema omputaional
também é um parâmetro possível de avaliar om a realização deste estudo, uma vez que os re-
sultados obtidos pelos dentistas através do método tradiional são, à partida, inquestionáveis
para que possam ser usados omo referênia. A esolha dos métodos tradiionais para inte-
grarem esta análise omparativa deve-se, essenialmente, ao fato de os métodos MAP e do
gradiente serem os mais fáeis de implementar, serem mais rápidos e de também serem mais
suseptíveis a falhas. Se a avaliação for efetuada om os métodos mais suseptíveis a falhas,
à partida os restantes apresentarão resultados semelhantes ou melhores.
Após análise aos resultados obtidos neste estudo, veriou-se que a variabilidade dos val-
ores obtidos pelos métodos omputaionais é da mesma ordem, e por vezes menor, que a
variabilidade apresentada pelos valores obtidos através do método tradiional. Esta avaliação
simples e preliminar mostra que os valores de perda de massa óssea determinados são similares
para ambas as formas de medição, pelo que é possível armar que o sistema desenvolvido no
âmbito deste trabalho pode onstituir uma ferramenta apaz de determinar valores de perda
de massa óssea tão dedignos omo os valores determinados pelos dentistas através do método
tradiional.
Podem-se apresentar várias justiações para o fato do suesso da ferramenta informátia
implementada, sendo que a justiação mais relevante é o fato do sistema permitir a visua-
lização de uma radiograa dentária digital, de forma bastante ampliada omparativamente
om a visualização da radiograa impressa em lme permitida pelo negatosópio. Assim, os
utilizadores podem observar as araterístias morfológias dos dentes om mais detalhe.
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O fato da visualização ser ampliada pode nem sempre ser uma vantagem para os uti-
lizadores (maioritariamente dentistas) que não estejam familiarizados om este tipo de visua-
lização, pois poderão ser induzidos em erro relativamente a eventuais artefatos que, pelo
fato da imagem ser pixelizada (digital), possam ser evideniados e inueniar negativamente
determinadas deisões. Aonselha-se que exista um período de aprendizagem e de adaptação à
ferramenta, para que os dentistas quem familiarizados om este tipo de visualização e quem,
de uma erta forma, imunes a eventuais situações que não se veriavam na visualização
onvenional através do negatosópio.
A failidade de uso da ferramenta, o aspeto gráo, a rapidez da medição da perda de
massa óssea e o fato de permitir a integração de outras funionalidades omplementares ao
diagnóstio, para além dos resultados poderem ser armazenados em bases de dados integradas
no heiro línio do paiente, fazem om que o seu uso seja preferível em detrimento do
método tradiional.
Seria importante estender o estudo a uma população mais alargada de observadores.
Porém, trata-se de uma tarefa que não é fáil de onretizar, onsiderando a diuldade de en-
ontrar observadores (neessariamente dentistas) om disponibilidade e disposição suientes
para olaborar num estudo deste género.
Nesta fase foi ontemplado apenas o estudo omparativo à variabilidade inter-observador
e à variabilidade entre os observadores e os métodos omputaionais, para permitir uma
avaliação preliminar ao desempenho do sistema desenvolvido na determinação dos valores de
perda de massa óssea. Em fases futuras seria interessante prolongar este trabalho de avaliação
dos métodos omputaionais desenvolvidos, extendendo o estudo à variabilidade intra e inter
observador apresentada por valores de perda de massa óssea obtida por vários dentistas em
dois momentos espaçados no tempo. Em ada momento de avaliação, a reolha dos valores a
analisar seria efetuada em duas fases, primeiro através do método tradiional de medição e
noutra fase pelos próprios dentistas usando o sistema desenvolvido.
Os resultados deste tipo de avaliação poderão validar o sistema, uma vez que todas as
medições seriam efetuadas por dentistas, que são os poteniais utilizadores da ferramenta
desenvolvida.
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Capítulo 7
Conepção do Sistema de Informação
e Proessamento
7.1 Introdução
Um trabalho de pesquisa e implementação de métodos para a análise digital de imagens,
neste aso partiular radiograas dentárias, aria inompleto e esasso aso não se apresen-
tem apliações prátias dos algoritmos estudados. A apresentação de exemplos prátios vem
reforçar o interesse destas teorias.
Neste sentido, surgiu a ideia de agregar os algoritmos estudados numa apliação de soft-
ware, ujo prinipal objetivo é determinar os valores da perda de massa óssea dos dentes,
valores estes que são indiativos da severidade da periodontite.
Em última instânia, o sistema desenvolvido será instalado em onsultórios dentários e
usado por dentistas. Deste modo, foram realizadas diversas entrevistas para que o sistema a
implementar fosse ao enontro das expetativas deste grupo restrito de prossionais de saúde.
A realização de entrevistas a poteniais utilizadores permite reunir informação útil para o
desenvolvimento do sistema, tal omo: as prinipais diuldades no álulo da perda de massa
óssea; o proesso usado para efetuar as medições nas imagens; as araterístias desejadas
para uma ferramenta que lhe failite esta tarefa em partiular, entre outras.
De fato, o diálogo e a troa de ideias om um grupo de dentistas, espeialistas em perio-
dontite, permitiu efetuar o levantamento de requisitos para o sistema, bem omo, algumas
ideias pertinentes para a interfae om o utilizador e usabilidade do mesmo.
Na implementação do sistema é muito importante a sensibilidade para pormenores de
usabilidade para que seja desenvolvido um sistema simples e eiente. O sistema deverá
onter o mínimo possível de interações om o utilizador, uma vez que a maior parte dos erros
oorrem na omuniação om os dispositivos de entrada e saída.
O sistema a implementar proura onstituir essenialmente uma ferramenta de análise e
proessamento de radiograas dentárias, sendo esta vertente o prinipal foo de utilização.
Contudo, o sistema apresentará outras funionalidades que omplementam a sua abrangênia,
enquanto sistema de informação e proessamento para radiologia odontológia.
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Uma vez que o prinipal foo idealizado para o sistema é a análise e proessamento de
radiograas dentárias foi-lhe atribuída a nomenlatura DIA (Dental Image Analyser).
Neste apítulo são exploradas temas relaionados om a onepção de um sistema de infor-
mação. O proesso de onepção de um sistema desta natureza, iniia-se om o levantamento
dos requisitos exigidos, ao qual se segue a modelação iniial do sistema, a arquitetura da
estrutura de dados, e a apresentação da interfae gráa om o utilizador. Finalmente, são
apresentadas as onlusões resultantes desta fase de onepção do sistema.
7.2 Espeiação de Requisitos
Um sistema de informação e proessamento para radiologia odontológia pode ser arate-
rizado, de uma forma global, por permitir a gestão da informação relativa à identiação dos
paientes, a gestão do arquivo de imagens de ada paiente (onsulta, inserção, remoção e ex-
portação), o proessamento e análise de imagens dentárias, e o armazenamento dos resultados
obtidos da análise efetuada, permitindo onsultas posteriores.
Um sistema desta natureza deve garantir, ainda, a integridade e segurança dos dados
envolvidos.
No levantamento dos requisitos espeíos do sistema surgiram, fundamentalmente, três
oneitos que sustentam a sua estruturação: a autentiação, o paiente e as imagens. Con-
siderando ada oneito omo um grupo de requisitos, nas próximas seções apresenta-se a
organização dos requisitos identiados.
7.2.1 Requisitos Relaionados om a Autentiação
A identiação dos utilizadores no sistema é efetuada por um meanismo de autentiação.
Trata-se de um meanismo simples de Login / Log o om os ampos utilizador e password
que garantem a autentiidade do utilizador.
Para além das questões de segurança inerentes, a autentiação revela-se útil porque torna
possível a atribuição de determinadas permissões aos diferentes utilizadores, e identiar o
utilizador responsável pelas operações efetuadas nas imagens e pelos resultados armazenados
em base de dados.
Assim, o armazenamento dos valores de perda de massa óssea determinados através do
sistema, estão sempre assoiados a um utilizador. Em onsultas ao histório de valores medi-
dos será possível saber qual o utilizador responsável por ada um deles, permitindo também
a omparação dos valores obtidos pelos diferentes utilizadores.
7.2.2 Requisitos Relaionados om o Paiente
O sistema deve ontemplar funionalidades de pesquisa de paientes na base de dados. Finda
a operação de pesquisa, e ao enontrar o paiente na base de dados, será mostrada alguma
informação referente ao paiente: os seus dados pessoais (nome, número de identiação, data
102
de nasimento, sexo, idade, ...); o seu arquivo (repositório) de imagens dentárias; e o histório
de valores de perda de massa óssea registados para esse paiente.
A pesquisa de um paiente na base de dados pode ser efetuada através de dois métodos: o
aesso direto através de uma barra de slider para perorrer a lista de paientes previamente
ordenada por ordem alfabétia de nomes, ou a pesquisa avançada usando ampos, nos quais
serão introduzidos, pelo utilizador, alguns dados do paiente para ltrar os resultados da
pesquisa.
Assoiado ao histório de medições, o sistema deverá omportar a onstrução de gráos
de evolução da medições efetuadas, a visualização de odontogramas em simultâneo om
vários gráos de perda de massa óssea, referentes a medições realizadas em datas diferentes,
sobrepostos. Será ainda permitida a exportação dos dados referentes à perda de massa óssea
de ada paiente, armazenados em base de dados, para um heiro do tipo *.xls (Mirosoft
Exel) e/ou para uma estrutura de dados XML.
7.2.3 Requisitos Relaionados om a Imagem
O oneito de Imagem é nulear para a maioria das funionalidades exigidas ao sistema,
pelo que a maioria dos requisitos funionais do sistema envolvem radiograas dentárias.
Os requisitos funionais que envolvem este oneito são diversiados, tendo em onta o seu
teor. No levantamento de todos os requisitos relaionados om as imagens pde-se identiar
a existênia de dois grupos de requisitos: os que estão relaionados om a gestão do arquivo
de imagens de ada paiente, e os que se relaionam om o proessamento, manipulação e
análise dessas imagens.
Relativamente à gestão do arquivo de imagens dos paientes, foram identiados os
seguintes requisitos funionais:
• Importar imagens para a base de dados;
• Remover imagens da base de dados;
• Exportar imagens da base de dados para arquivos externos;
• Navegar no arquivo de imagens dentárias do paiente;
A maioria dos requisitos identiados relaiona-se om o proessamento, manipulação e
análise das radiograas dentárias. O oneito de proessamento inlui ténias para melhorar
a qualidade das imagens, nomeadamente para minimizar o ruído e manipular o seu ontraste,
e ténias de segmentação usadas para extrair os ontornos dos dentes e alular os respetivos
valores de perda de massa óssea. A possibilidade de medição de distânias nas imagens e a
visualização de pers também são requisitos que se integram no oneito de proessamento.
Segue-se uma lista dos requisitos funionais integrados neste grupo.
• Efetuar operações de Zoom In / Zoom Out sobre as imagens;
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• Efetuar operações de proessamento sobre a imagem, visando a minimização de ruído
e o aumento do ontraste:
 Uso de ltros;
 Manipulação do histograma;
 Apliação de operações morfológias;
• Restaurar a imagem original;
• Extrair os ontornos do dente;
• Calular os valores da perda de massa óssea ...
 partindo dos ontornos extraídos;
 marando os pontos de interesse (CEJ, Bone Level, e Apex ) em ima da imagem;
• Efetuar medições de distânias (mm′s) e de ângulos em graus nos dentes representados
na imagem;
• Visualizar o perl dos níveis de inzento ao longo de um segmento de reta;
Neste tipo de apliação é importante garantir a qualidade e o rigor dos diagnóstios efe-
tuados. Por esta razão, é requerido que os símbolos usados para identiar os pontos de
interesse (CEJ, Bone Level, e Apex ) sejam laros e que permitam ver a região envolvente.
Também o ponteiro do rato nessa zona deverá diminuir de tamanho para que a área que este
oulta seja a menor possível.
7.3 Modelação do Sistema
Os requisitos espeiados na seção anterior onstituem o ponto de partida para o esboço da
arquitetura e desenho do sistema.
A modelação onsiste na abstração do sistema através de modelos que o desrevem, sendo
um meio poderoso para a ompreensão e divulgação do produto nal. A modelação ajuda à
visualização do sistema e de todos os dos oneitos envolvidos, podendo também servir para
detetar falhas no projeto. Usando modelação é possível visualizar, espeiar, onstruir e
doumentar o sistema [72℄.
O nível de abstração a adoptar na modelação de um sistema não obedee a uma métria
rígida, dependerá da omplexidade inerente, da fase em que se enontra o projeto (numa fase
iniial é lógio que exista maior abstração) e do grupo a quem se destina o modelo.
Neste trabalho, não foi usado nenhum método rígido e sostiado para modelar o sistema,
porque não se trata, para já, de uma apliação omerial em que seja neessário eluidar um
liente aera do funionamento detalhado do produto. Caso se tratasse de uma apliação
desse género, seria neessário seguir um pipeline de um método de modelação, de modo a
104
doumentar todos os aspetos ontemplados nas várias fases do proesso de onstrução do
software, a fase de preparação, a fase de onstrução e a fase de instalação [51, 72℄.
Tratando-se ainda dum protótipo dum sistema, será efetuada uma abordagem simpli-
ada de modo a que o leitor obtenha uma visão geral do sistema, bem omo de alguns aspetos
onsideradas relevantes.
Nas sub-seções seguintes, será feita uma apresentação geral do sistema, om os asos de
utilização identiados e respetivos diagramas. Também será desrito om mais pormenor a
estratégia usada para a organização do arquivo de imagens de ada paiente.
7.3.1 Modelo de Casos de Utilização
Em Engenharia de Software, um aso de utilização, ou aso de uso, é usado para representar
uma unidade funional do sistema. Um aso de utilização ontempla a desrição da sequênia
de ações que um determinado ator realiza sobre o sistema [53℄. Um ator é uma entidade,
utilizador ou outro sistema externo, que não faz parte do sistema mas interage om ele.
Tipiamente um modelo de asos de uso resulta de um proesso iterativo fruto das dis-
ussões entre os lientes e os riadores do sistema, onduzindo a uma espeiação na qual
exista aordo entre ambas as partes.
Os asos de uso foram propostos iniialmente por Ivar Jaobson [44℄ na sua metodologia de
desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Posteriormente esta ideia foi inorporada
na UML tornando-se numa prátia frequente na identiação de requisitos dos sistemas.
Por norma, uma apliação de software é um produto omplexo, e a sua desrição envolve
a identiação e doumentação de vários asos de uso, em que ada um deles desreve um
onjunto de funionalidades que o software deverá proporionar. Note-se que o modelo de
asos de utilização não desreve omo é que uma apliação deve ser implementada, mas sim
omo é que ela se deverá omportar [53℄.
Nesta seção são apresentados os vários asos de utilização e atores que integram o sis-
tema proposto. Aqui pretende-se forneer uma visão de alto nível sobre o sistema e as suas
interações.
Identiação e Desrição dos Casos de Utilização
Na abordagem efetuada para a modelação do sistema foram identiados dois atores que
intervêm no proesso de funionamento do sistema: paiente e dentista (utilizador). O dentista
é um ator ativo na medida em que interage om o sistema na qualidade de utilizador. O
Paiente pode ser onsiderado omo um ator passivo, porque não interage diretamente om
o sistema, apenas entra no proesso de utilização quando fornee os seus dados pessoais ao
utilizador.
Partindo dos requisitos funionais levantados numa fase anterior do proesso de desen-
volvimento de software, foram identiados vários asos de utilização que o sistema deverá
omportar.
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Apesar de existirem métodos e normas dediados à espeiação e desenvolvimento de
software, omo a SLiM - SIAS Light Method [72℄ e o RUP - Rational Unied Proess [51℄
que forneem diretivas para a modelação de um sistema usando UML, neste trabalho a
modelação do sistema não seguirá nenhum dos métodos, por não ser onsiderado o tema
entral da presente dissertação.
Nesta fase será efetuada uma abordagem mais ligeira, apresentando apenas os asos de
utilização, aompanhados de uma breve desrição, assim omo a visão geral das interações
do sistema através do diagrama geral de asos de utilização. Segue-se a lista de asos de
utilização identiados, aompanhados de uma breve desrição.
• Efetuar autentiação  O utilizador introduz o user name e a password para poder
utilizar o sistema;
• Consultar ha do paiente  A onsulta da ha do paiente pode ser efetuada
por um de dois métodos: aesso direto, em que o utilizador aede diretamente à
ha do paiente perorrendo a lista de paientes insritos e seleionado o pretendido; e
pesquisa avançada, em que o utilizador tem de preenher alguns ampos de pesquisa
para enontrar o paiente na base de dados;
• Gerir arquivo de imagens  O utilizador tem aesso à gestão do arquivo de imagens
pertenente a ada paiente. A gestão do arquivo de imagens ontempla quatro asos
distintos: visualizar imagens; importar imagens para a base de dados; exportar
imagens da base de dados para outros dispositivos de armazenamento; e remover
imagens da base de dados;
• Melhorar imagens  Permite-se que o utilizador possa melhorar a qualidade da ima-
gem, usando ténias de proessamento para reduzir o ruído e aumentar o seu on-
traste. Este aso de utilização é genério e engloba uma série de asos partiulares:
inverter ores através da inversão da esala de inzento; uso de ltros para mini-
mizar o ruído; ajuste do ontraste através de uma urva; equalização adaptativa
do histograma om limitação de ontraste; uso de morfologia matemátia; uso
de proessamento padrão (algoritmo resultante da ombinação de uma ltragem e
morfologia matemátia); e restaurar imagem original;
• Efetuar operações Zoom in / Zoom out  O utilizador pode visualizar pormenores
na representação dentária através da ampliação e/ou redução das imagens.
• Identiar os ontornos dos dentes  Esta operação permite extrair os ontornos
de ada dente individualmente, usando um dos quatro métodos estudados no apítulo
4.
• Determinar o valor de perda óssea  O sistema permite ao utilizador determinar
o valor da perda de massa óssea alveolar em ada um dos dentes. Esta tarefa pode ser
efetuadas usando um de dois métodos distintos: por inserção de parâmetros, em
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que o utilizador tem de introduzir em ima da imagem os parâmetros usados no álulo
da perda de massa óssea, tal omo desrito no apítulo 5; ou a partir dos ontornos
do dente, em que os parâmetros usados no álulo são determinados automatiamente
a partir dos ontornos identiados para os dentes. Este último aso tem omo pré-
ondição a exeução do aso de uso anterior (Identiar os ontornos dos dentes).
• Armazenar os valores de perda óssea alulados  Após o álulo da perda
de massa óssea permite-se que o utilizador guarde esses valores em base de dados,
assoiando-os ao paiente em estudo e ao utilizador responsável pela medição. Este
aso de uso depende da exeução do aso desrito anteriormente (Determinar o valor
de perda óssea).
• Ver pers na imagem  O sistema permite a análise do perl de variação dos níveis
de inzento ao longo de um segmento de reta previamente denido.
• Efetuar medições na imagem  O utilizador pode efetuar medições em ima da
imagem. Neste aso de utilização é possível medir distânias em mm's e medir
ângulos em graus.
• Consultar histório da perda óssea  A possibilidade de onsulta do histório da
perda de massa óssea registada ao longo do tempo para um dado paiente é um aso
de utilização fundamental na avaliação da evolução da periodontite ou do efeito sur-
tido pelos tratamentos. Englobado neste aso de utilização genério é possível ver o
odontograma om múltiplas medições sobrepostas; ver perl de evolução num
dente seleionado; e exportar valores para um heiro Ms Exel.
Visão Geral das Interações om o Sistema
No ponto anterior foram apresentados e desritos todos os asos de utilização identiados,
após o levantamento dos requisitos. No entanto, não foi referida qualquer interação entre os
asos de utilização e os atores do sistema.
As interações entre asos de uso e atores, ou mesmo entre si, podem ser interpretadas
failmente através de diagramas de asos de uso. Estes diagramas são representações gráas
das interações e permitem denir o ontexto do sistema. Aqui, os atores são representados
por uma gura humana e os asos de uso representados por elipses om o respetivo nome. A
omuniação entre os atores e os asos de uso é representada por uma linha [71℄.
O diagrama apresentado na gura 7.1 representa o esquema geral das interações entre
os asos de uso identiados e os atores. Esta informação permite ao leitor uma melhor
perepção dos oneitos e funionalidades envolvidos no sistema. Esta representação permite
também a obtenção de alguma perepção de usabilidade.
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Figura 7.1: Diagrama geral de asos de utilização do sistema.
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7.4 Modelo de Dados
É do senso omum que nos sistemas de informação existem dados temporários ou de sessão
e dados persistentes. Os dados de sessão estão disponíveis apenas enquanto o sistema está
aberto, sendo eliminados quando a apliação termina. Os dados persistentes representam todo
o onjunto de informação de interesse inerente à atividade do sistema.
Para garantir a disponibilidade desta informação em utilizações futuras, do sistema, é
neessário salvaguardar os dados persistentes. O seu armazenamento é omum ser efetuado
em bases de dados, que não são mais do que onjuntos de dados om uma estrutura regular,
na qual está organizada a informação gerida pelo sistema.
Atualmente todos os sistemas de informação possuem um modelo de dados assoiado. A
espeiação das estruturas de dados neessárias para armazenar os dados persistentes num
sistema de informação designa-se por modelação de dados. Esta é uma fase fundamental no
desenho de um sistema de informação.
O foo da informação gerida e produzida pelo sistema que se pretende modelar é referente
à informação pessoal de paientes e utilizadores do sistema, às imagens dentárias assoiadas
aos paientes e às medições de perda de massa óssea efetuadas om o suporte informátio.
Tal omo suedeu para a modelação da interfae do sistema, neste trabalho também será
efetuada apenas uma abordagem simpliada à modelação da estrutura dos dados. Assim,
nesta seção serão apresentados apenas os modelos entidade-relação e físio idealizados para
o modelo de dados assoiado ao sistema.
7.4.1 Modelo Entidade-Relação
Omodelo entidade-relação é um modelo de dados oneptual que proura representar o enário
real dos dados. Esta representação é onstituída por um onjunto de entidades, que interagem
entre si através de relações. Uma entidade é um oneito abstrato que visa representar a
realidade que se pretende modelar.
A denição de uma entidade onsiste na identiação dos elementos do enário real uja
informação se pretende preservar. Neste tipo de modelo ada entidade é onstituída por um
onjunto de atributos que orrespondem aos dados a armazenar.
Num Diagrama entidade-relação (E-R) as entidades são representadas por retângulos, as
relações são representadas losangos e os atributos por elipses. As relações (assoiações) são
unidas por linhas entre as entidades, e usam uma notação 1:1, 1:N e M:N que arateriza o
tipo de relação existente entre duas entidades.
Nesta seção apresenta-se um diagrama E-R do modelo de dados proposto. Todavia, por
uma questão de simpliidade de interpretação do diagrama, não se apresentam os atributos.
Apresentam-se apenas as entidades e relações estabeleidas no modelo. Na próxima seção
apresentar-se-á o modelo físio que ontempla os atributos denidos para ada entidade.
A gura 7.2 ilustra o modelo entidade-relação idealizado para a estrutura de dados res-
ponsável pela organização da informação do sistema proposto. Neste modelo foram denidas
quatro entidades nuleares que asseguram o armazenamento dos dados esseniais ao bom
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Figura 7.2: Modelo entidade-relação da estrutura de dados.
funionamento do sistema (Paiente, Utilizador, Imagens, e Medições de perda óssea.
Note-se que as entidades Moradas e Código Postal, são onsideradas apenas omo aessório
para armazenar o atributo referente à morada do paiente e do utilizador.
7.4.2 Modelo Físio
A transrição do modelo entidade-relação, abordado na seção anterior, para o modelo rela-
ional e físio, é um passo mais ou menos trivial. Cada entidade dá forçosamente origem a uma
tabela, e omo neste aso todas as relações são do tipo 1:N, o número de tabelas mantém-se.
Caso existissem relações do tipo M:N teriam de existir tabelas de assoiação entre entidades.
O diagrama do modelo físio da estrutura de dados ontém as tabelas om os respetivos
ampos que orrespondem aos atributos das entidades. Para além da representação das tabelas
existem também as haves atribuídas aos ampos e as relações entre as tabelas do modelo.
O nome atribuído aos ampos das tabelas é simples e intuitivo, pelo que para simpliar
esta fase de desrição do modelo de dados, não serão expliados em pormenor ada um dos
ampos/atributos. Convida-se o leitor a interpretar o diagrama do modelo físio ilustrado na
gura 7.3. Nesta gura enontram-se as siglas Primary Key (PK) e Foreign Key (FK). Estas
siglas são típias de um modelo relaional de base de dados, e signiam have primária e
have estrangeira, respetivamente. A PK é a have que identia ada registro dando-lhe
uniidade. Esta pode onter um únio ampo/atributo ou pode ser omposta pela ombinação
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Figura 7.3: Modelo físio da estrutura de dados.
de vários ampos/atributos. A FK é a have formada através de uma relação om a have
primária de outra tabela. À semelhança da anterior, esta have também pode onter um únio
ampo/atributo ou pode ser omposta pela ombinação de vários ampos/atributos.
O sistema de gestão de base de dados esolhido para a implementação do modelo de dados
proposto foi o Mirosoft SQL Server 2005 sendo possível uma onguração loal para um
únio omputador ou uma onguração distribuída que serve múltiplos omputadores.
Tratando-se de um sistema modular, no qual é possível adiionar novos módulos e funiona-
lidades sem ter de refazer o ódigo que está em plena utilização (estável), também o modelo de
base de dados permitirá a adição de novas entidades e relações sem ter de alterar o que já está
efetuado e garantindo o funionamento do sistema. Desta forma garante-se a extensibilidade
do sistema.
7.5 Interfae Gráa om o Utilizador
Em seções anteriores foram apresentadas as espeiações dos requisitos exigidos para o
sistema, uma modelação genéria do mesmo e o modelo de dados usado. A presente seção
surge no sentido de omplementar o trabalho das seções anteriores, isto é, será apresentada
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uma solução para uma interfae gráa de um sistema de informação e proessamento para
radiologia odontológia.
Uma interfae deste género não é avaliada apenas pelo seu onjunto de funionalidades. É
neessário apresentar também uma interfae gráa apelativa e garantir uma boa usabilidade
do sistema para susitar o interesse dos poteniais utilizadores.
A apresentação da referida interfae gráa está estruturada em três omponentes repre-
sentativas das prinipais áreas de intervenção do sistema: gestão dos paientes; gestão do
arquivo de imagens; e análise e proessamento de imagem.
A autentiação num sistema deste género é uma araterístia importante, que no entanto
não se integra diretamente em nenhuma das omponentes funionais referidas anteriormente.
Trata-se de uma araterístia geral que permite identiar o utilizador responsável pelas
operações efetuadas nas imagens e pelos resultados armazenados em base de dados, para
além de onferir alguma segurança ao sistema. Assim, o sistema possui um meanismo de
autentiação baseado no oneito UserName / Password. Relativamente a questões de segu-
rança usou-se um método de enriptação baseado em md5 [78℄ para armazenar e manipular
as passwords. Na gura 7.4 pode-se observar a janela de autentiação do sistema.
Figura 7.4: Autentiação no sistema.
Após uma autentiação bem suedida am disponíveis ao utilizador todas as funiona-
lidades ontempladas no sistema. A gura 7.5 ilustra a janela prinipal do sistema aompan-
hada de uma legenda que identia as omponentes funionais referidas anteriormente. Estas
omponentes também se podem designar por paotes ou módulos e, exeptuando o módulo
de gestão do arquivo de imagens, que aree de uma desrição adiional para justiar algu-
mas opções tomadas, os restantes módulos podem ser apresentados em género de manual de
utilização. Assim, na próxima subseção será apresentado o módulo de gestão do arquivo de
imagens, e a apresentação dos restantes dois módulos a remetida para o apêndie A.
7.5.1 Gestão do Arquivo de Imagens
O módulo de gestão do arquivo de imagens engloba todas as funionalidades que permitem
organizar o heiro de imagens do paiente. As funionalidades ontempladas neste módulo
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Figura 7.5: Componentes funionais da janela prinipal do sistema.
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são: a importação de sequênias de imagens; a remoção de imagens; e a exportação de imagens
para outros dispositivos de armazenamento.
A organização do arquivo de imagens referente a ada paiente obedee a um protoolo
estabeleido para hierarquizar os oneitos envolvidos na aquisição de imagens em enário
real. Por outro lado, a estrutura do arquivo de imagens deve permitir identiar os episódios
a que se referem as imagens, de forma rápida e inequívoa.
Em enário real, um episódio está sempre assoiado a um paiente e a uma data/hora.
Para além disso, ada episódio pode ser retratado por um onjunto de imagens, o qual foi
designado por sequênia. Pode ainda existir a possibilidade de serem retratados vários
episódios (sequênias) para o mesmo paiente na mesma data. Cada sequênia é atalogada
por um identiador numério referente ao número de ordem em que foi introduzida na base
de dados, (ex. 1, 2, 3, ...).
Dada a possibilidade de existirem várias sequênias na mesma data, surge o oneito de
pasta omo sendo um onjunto de sequênias bem identiadas, em que ada sequênia
engloba um onjunto de imagens. Portanto, uma pasta onsiste num onjunto de imagens
apturadas no mesmo dia, uja identiação é atribuída pela data em que as imagens foram
apturadas. O formato do identiador da pasta é do tipo dd−mmm−yyyy, em que dd
orresponde ao dia do mês em que as imagens foram apturadas, mmm aos três primeiros
arateres do mês e yyyy ao ano, (ex. 22-May-2004).
No proesso de importação de imagens para o sistema, efetua-se a atalogação de ada
imagem da sequênia a importar, sendo-lhe atribuído um nome usado omo identiador
únio, do tipo ddmmyyyy_SqnceNum_ImgNum.∗. Os 8 primeiros dígitos do identiador
orrespondem à data de aquisição no formato ddmmyyyy, seguindo-se o identiador da
sequênia orrespondente (SqnceNum) e o número de ordem da imagem (ImgNum).
Veja-se o exemplo de alguns identiadores de imagens, 22052004_1_1.jpg, 22052004_1_-
2.jpg, 22052004_1_3.jpg, 22052004_2_1.jpg, 22052004_2_2.jpg, et.
Resumindo, a organização do arquivo de imagens em ada paiente obedee à hierar-
quia dos oneitos pasta > sequênia > imagem, uja nomenlatura atribuída a ada
oneito se inge ao protoolo exposto anteriormente.
Para além da importação de imagens, o sistema ontempla a possibilidade de remoção
de imagens, isto é, eliminar imagens do arquivo referente a ada paiente. Relembrando os
oneitos envolvidos na organização do arquivo (pasta, sequênia e imagem), o sistema
permite, assim, três modalidades de eliminação das imagens: eliminação individual, imagem
a imagem; eliminação de uma sequênia de imagens; e eliminação de uma pasta ompleta.
Por vezes é importante guardar imagens num determinado dispositivo de armazenamento
que não a base de dados, na eventualidade de serem edidas a outros prossionais para pro-
mover o diálogo e disussão no diagnóstio partilhado, por exemplo. Para olmatar esta
neessidade, o sistema permite a exportação de imagens da base de dados para outros dis-
positivos físios de armazenamento (ex. diso rígido, CDRom, ...). As imagens podem ser
exportadas em vários formatos diferentes, DICOM (*.dm), Jpeg (*.jpg), Bitmap (*.bmp) e
Tif (*.tif).
114
Tal omo suede para o aso da remoção das imagens, também neste aso são permitidas
três modalidades de exportação das imagens: exportação de apenas uma imagem; exportação
de uma sequênia de imagens; e exportação de uma pasta ompleta. No aso da modali-
dade de exportação individual de imagens, permite-se ao utilizador a atribuição de um novo
nome à imagem, bem omo, a esolha da loalização de destino e do formato de saída dese-
jados. Relativamente às modalidades de exportação de sequênias e de pastas, as opções
disponibilizadas aos utilizadores restringem-se apenas à esolha da loalização de destino e do
formato de saída.
Nestas últimas modalidades, as imagens am automatiamente hierarquizadas numa es-
trutura de diretórios montada para permitir a identiação dos paientes e das datas dos
episódios a que se referem as imagens. Perante os oneitos envolvidos na organização do ar-
quivo e abordados anteriormente, a estrutura de diretórios do armazenamento das imagens
exportadas da base de dados para outro dispositivo tem de obedeer à seguinte hierarquia:
PatientID > pasta > sequênia > imagem. Saliente-se que PatientID representa
o identiador do paiente na base de dados (ex. Ata002007). Veja-se o exemplo de algumas
estruturas de diretórios hierarquizadas de aordo om o protoolo estabeleido:
• Ata002007 > 22-May-2004 > Sequene1 > 22052004_1_1.jpg
• Ata002007 > 22-May-2004 > Sequene1 > 22052004_1_2.jpg
• Ata002007 > 22-May-2004 > Sequene1 > 22052004_1_3.jpg
• Ata002007 > 22-May-2004 > Sequene2 > 22052004_2_1.jpg
• Ata002007 > 22-May-2004 > Sequene2 > 22052004_2_2.jpg
• ...
DICOMização
Tal omo referido anteriormente, o sistema aqui proposto suporta imagens ompatíveis om
o formato DICOM (*.dm). DICOM é arónimo de Digital Imaging and Comuniations in
Mediine, trata-se de um standard internaional que regula o arquivo, onsulta e omuniação
de imagens médias em ambientes heterogéneos.
Este standard resultou da assoiação dos seus poteniais utilizadores (membros da Ameri-
an College of Cardiology - ACC e da Amerian College of Radiology - ACR) om fabriantes
de equipamento médio (membros do National Eletial Manufaturer's Assoiation - NEMA).
Este standard omeçou efetivamente em 1984 om a nomenlatura de ACR/NEMA, passando
só mais tarde a adoptar a nomenlatura DICOM, extendendo-se também a outras áreas fora
da radiologia [22℄.
A sua estrutura atual (versão 3) tem vindo a ser melhorada desde que foi aprovada pela
primeira vez em 1993 [69℄ e permite assegurar a interoperabilidade dos sistemas médios na
produção, armazenamento, visualização, proessamento, envio, reepção, pesquisa e impressão
de imagens médias e doumentos assoiados.
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Em 1996 foi reestruturado o omité que organiza o protoolo DICOM, de modo a que este
extendesse o seu suporte a todas as formas de imagens biomédias, passando assim a integrar
elementos de todas as áreas médias, sendo a Amerian Dental Assoiation (ADA) um dos
membros fundadores deste novo omité.
Atualmente o protoolo DICOM é implementado num grande número de produtos médi-
os provenientes das mais variadas maras. A adopção deste standard por parte da indústria
de imagiologia média proporiona às instituições de uidados de saúde uma melhoria na quali-
dade e ustos efetivos dos uidados prestados ao paiente. As modalidades suportadas pelo
DICOM são a radiograa omputorizada, a tomograa omputorizada (CT), a angiograa
digital, a utrassonograa e imagens de ressonânia magnétia (MRI).
O uso deste protoolo em odontologia trouxe grandes vantagens aos seus utilizadores pro-
porionando imagens digitais de grande qualidade para o diagnóstio (aquisição e visualização)
om possibilidade de troa de dados (imagens e registos dos paientes) entre dispositivos
de fabriantes diferentes. A existênia de um protoolo únio é muito importante porque
garante a ompatibilidade entre dispositivos de maras diferentes, provoando ompetitivi-
dade no merado e, por onsequênia, possibilitando a aquisição de equipamentos a preços
mais atrativos.
As modalidades de imagens dentárias ontempladas no protoolo DICOM são: endoso-
pias intra-orais digitais, sistemas de radiograas intra-orais digitais, máquinas de radiograas
panorâmias digitais, máquinas efalométrias digitais, sistemas de fotograas digitais extra-
orais e sistemas de imagiologia mirosópia para patologias orais.
O protoolo DICOM está estruturado em várias partes, para uma melhor organização dos
oneitos envolvidos [69℄. De todos os serviços DICOM, este sistema implementa apenas a ex-
portação em heiro (parte 10) e a exportação para dispositivos exteriores (parte 11). A parte
10 (Media Storage and File Format for Media Interhange) apresenta serviços relaionados
om a denição do formato de um heiro DICOM para omuniação de imagens entre dis-
positivos. A parte 11 trata de apliações relaionadas om o armazenamento da informação
(Media Storage Appliation Proles), na qual se podem enontrar referênias aos pers de
apliação para o armazenamento de imagens dentárias. Este standard tem uma arquitetura
objet-oriented uja entidade fundamental se baseia no oneito de Servie-Objet Pair (SOP).
Este oneito é omposto pela agregação de um objeto DICOM (ex. MR Image) om um
serviço (ex. C-Store) numa lasse SOP om identiador únio.
O anexo K desta parte do protoolo dene um perl de apliação para o interâmbio de
radiograas dentárias, este perl failita o interâmbio de dados dentários entre diferentes dis-
positivos. Tipiamente podem oorrer troas de informação (dados) entre diferentes sistemas
dentários, entre sistemas dentários e worstations de visualização, entre várias workstations
de visualização e entre sistemas dentários e arquivos de dados. Em ontexto línio, este
ambiente de interâmbio entre sistemas pode ser ilustrado pela gura 7.6.
Este perl de apliação suporta lasses SOP e sintaxes de transferênia, uja identiação
está ilustrada na tabela da gura 7.7.
Tal omo referido anteriormente, o sistema aqui proposto permite a exportação de imagens
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Figura 7.6: Possível onguração para uma rede em ambiente línio odontológio. Adaptado
de parte 11 do DICOM (Media Storage Appliation Proles) [68℄.
Figura 7.7: Classes SOP e sintaxes de transferênia de imagens dentárias.
117
armazenadas em base de dados para outros dispositivos físios de armazenamento, omo disos
rígidos, CD-Roms, DVDs, entre outros. Independentemente do formato de origem da imagem,
o utilizador tem a liberdade de esolher o formato de saída pretendido. As ofertas de esolha
ingem-se aos formatos DICOM (*.dm), Jpeg (*.jpg), Bitmap (*.bmp) e Tif (*.tif).
Perante a esolha de um formato de saída do tipo DICOM (*.dm) oloam-se dois enários
possíveis: a imagem original está no mesmo formato ou a imagem original está num formato
diferente. Caso a imagem original esteja no mesmo formato será efetuada uma ópia integral
da imagem original armazenada na base de dados, não sendo neessário proeder a qualquer
tipo de proessamento para ompor a imagem. Se se oloar o enário alternativo, será
neessário ompor a imagem de saída om informação no seu abeçalho adequada ao ontexto
em que se insere e ompatível om o protoolo DICOM.
Na omposição da informação onstituente do abeçalho foram ontemplados vários am-
pos de informação, seleionados de aordo om a informação disponível na base de dados.
Saliente-se que poderão ser ontemplados adiionalmente outros ampos que futuramente pos-
sam ser onsiderados importantes para um partiular ontexto de apliação, sendo neessário
para tal, atualizar o modelo de base de dados que suporta o sistema. A tabela 7.1 ilustra a
lista dos ampos onsiderados nesta fase, aompanhada de um exemplo para ada um deles.
Atributo Tag Valor
Patient's Name (0010,0010) Aelberts, M. H. A. H.
Patient ID (0010,0020) Ata002072
Patient's Birth Date (0010,0030) 19630405
Patient's Age (0010,1010) 44
Patient's Sex (0010,0040) F
Transfer Syntax UID (0002,0010) 1.2.840.10008.1.2.1
Implementation Class UID (0002,0012) 1.3.6.1.4.1.9590.100.1.0.100.4.0
Implementation Version Name (0002,0013) MATLAB IPT 4.0
SOP Class UID (0008,0016) Digital Intra-oral X-Ray Image Storage
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3
Study Date (0008,0020) 20050517
Content Date (0008,0023) 20070717
Study Time (0008,0030) 183412
Content Time (0008,0033) 120522
Study ID (0020,0010) 17052005
Series Number (0020,0011) 1
Instane Number (0020,0013) 1
Modality (0008,0060) Dental X-Ray
Seondary Capture Devie
Manufaturer (0018,1016) IEETA-UA
Seondary Capture Devie
Manufaturer Model Name (0018,1018) DIA 1.79
Tabela 7.1: Lista dos ampos onsiderados para a omposição do abeçalho de uma imagem
DICOM.
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7.6 Resumo
No presente apítulo foi proposto um protótipo para o sistema de informação e proessa-
mento apliado à radiologia odontológia. Aqui foram abordadas várias etapas do proesso
de onepção de um sistema de software, desde a espeiação de requisitos, da modelação
do sistema, da apresentação do modelo de dados idealizado, até à apresentação da interfae
gráa om o utilizador.
A proposta de um protótipo para um sistema deste tipo, representa a apresentação de um
exemplo de apliação, prátio e onreto, dos métodos de proessamento e análise de imagem
estudados no âmbito deste trabalho. Esta fase onlui o proesso normal de um trabalho de
investigação, em que foi identiado um problema, prouraram-se e estudaram-se algumas
soluções possíveis e apresenta-se um exemplo de apliação prátia omo solução do problema
identiado.
O objetivo da implementação de uma ferramenta informátia apaz de auxiliar os den-
tistas na tarefa de determinação da perda de massa óssea alveolar, foi onseguido. Para além
disso este sistema pode ser onsiderado omo um omplemento desta dissertação, no qual
se pode observar o funionamento dos métodos de proessamento e análise, assim omo os
resultados produzidos.
O sistema apresentado é onstituído por duas amadas separadas, a amada de dados e
a interfae om o utilizador. O protótipo da interfae gráa do sistema om o utilizador
foi desenvolvido em MATLAB 7, podendo também ser usado por qualquer interessado, não
neessitando de possuir o MATLAB, basta apenas instalar um paote om as funções internas
distribuídas, livremente, om o sistema. A amada de dados foi desenvolvida em Mirosoft
SQL Server 2005, pelo que a base de dados implementada pode ser ongurada loalmente
em qualquer PC usando uma versão gratuita do Mirosoft SQL Server 2005 (Mirosoft SQL
Server 2005 Express). Também se pode usar o enário de sistema distribuído, em que a
base de dados está alojada num servidor e é partilhada por vários omputadores. Este sis-
tema é disponibilizado numa versão standalone gerada após ompilação a partir do ambiente
MATLAB.
A vantagem de usar a interfae gráa separada da amada de dados inge-se à sua
versatilidade, pelo fato de ser possível a onguração do sistema num enário loal e num
enário distribuído sem a neessidade de efetuar alterações a nível do ódigo.
A apliação omputaional resultante deste trabalho de investigação poderá ser uma ferra-
menta importante para os prossionais da Odontologia, uma vez que minora o tempo e o tra-
balho despendidos no estudo da periodontite, usa a preisão matemátia dos omputadores
na determinação dos valores de perda de massa óssea, para além de permitir a organização do
arquivo de imagens dos paientes e dos resultados obtidos da análise digital de radiograas
dentárias.
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Capítulo 8
Conlusões e Trabalho Futuro
Grande parte desta dissertação foi dediada ao estudo de métodos de análise e proessa-
mento digital de imagem, apliados à segmentação de estruturas odontológias representadas
em radiograas dentárias. O uso destas ténias é fundamental na lassiação morfológia
dos dentes, bem omo, na determinação de parâmetros usados na identiação e avaliação
(estadiamento) de diversas patologias dentárias.
O tema da periodontite surge neste trabalho omo um aso de estudo para a apliação
prátia dos algoritmos abordados.
Este apítulo enerra, assim, a presente dissertação, no qual são apresentadas as prinipais
onlusões obtidas ao longo do estudo inerente à dissertação, assim omo, algumas propostas
e diretivas para trabalhos futuros nesta área. As diretivas propostas visam a onsolidação
de alguns assuntos que, neste trabalho, foram explorados de uma forma mais ligeira.
8.1 Conlusões
Uma das prinipais manifestações da periodontite reete-se na perda de massa óssea apre-
sentada nos dentes. Desta forma, a medição da perda de massa óssea onstitui um meio
omplementar ao diagnóstio e ao estadiamento da periodontite.
Tradiionalmente, os dentistas medem a quantidade de osso perdida , devido à manifes-
tação da periodontite, através de uma grelha designada por Shei Ruler que permite efetuar
a leitura em radiograas dentárias impressas em lme. Os valores medidos são representados
em intervalos de 10 %. Trata-se de um proesso demoroso e fatigante para os prossionais,
razão pela qual muitas vezes este proedimento não seja realizado, ando a avaliação da seve-
ridade da patologia ingida apenas ao exame visual da estrutura dentária e das radiograas
dentárias.
O esforço exigido aos dentistas e o tempo despendido para a realização deste tipo de
proedimento onstituiu a prinipal motivação para o desenvolvimento deste trabalho, pois
uma ferramenta de análise de imagem om uma apliação prátia no álulo da perda de massa
óssea permite a realização dos mesmos proedimentos, exigindo menos esforço e tempo, para
além de onferir maior rigor ao diagnóstio efetuado.
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Nesta dissertação foram apresentados vários métodos de análise e proessamento de ima-
gem apliados a radiograas dentárias. Os métodos estudados podem ser ategorizados em
métodos de pré-proessamento para melhoria da qualidade da imagem e em métodos de
segmentação dentária. Analisando empiriamente o desempenho dos métodos de segmen-
tação apresentados, veriou-se alguma semelhança entre eles, pese embora o fato de, por
vezes, os métodos GVF-Snakes e Live Wire serem os que produzem melhores resultados em
imagens om baixo nível de ontraste, assim omo, na presença artefatos. Contudo, estes
métodos são mais lentos e mais onerosos omputaionalmente.
A maioria das imagens usadas neste estudo apresentam baixo nível de ontraste, espeial-
mente na região envolvente à raiz, diultando o reonheimento da fronteira entre a raiz do
dente e o osso envolvente. Neste ontexto, foram experimentados, om suesso, alguns méto-
dos de pré-proessamento de imagem om o objetivo de aumentar o ontraste das imagens e
prepará-las para o proesso de segmentação subsequente.
De fato, em testes realizados onstatou-se que o desempenho de todos os métodos de
segmentação estudados melhora onsideravelmente quando é efetuado um proessamento
prévio da imagem.
O desenvolvimento de métodos de segmentação automátios é ondiionado pelo baixo
nível de ontraste deste tipo de imagens e pela grande variação da morfologia dos dentes.
Assim, todos os métodos estudados neste trabalho têm um ariz semi-automátio, pelo que o
seu desempenho também depende da iniialização efetuada pelo utilizador.
Tratando-se de ténias e algoritmos usados para omplementar o diagnóstio de doenças
periodontais, a sua validação e avaliação no desempenho da tarefa para a qual foram de-
senvolvidos revela-se de uma importânia fundamental. Neste sentido, idealizou-se uma
metodologia para avaliar quantitativamente o desempenho do sistema implementado, na de-
terminação dos valores da perda de massa óssea dos dentes. Esta avaliação inidiu num
universo de 60 dentes (5 dentes × 12 paientes), nos quais foram omparados os valores de
perda de massa óssea medidos por 6 dentistas, primeiro usando o método tradiional e depois
usando o sistema informátio.
Os resultados da omparação dos valores de perda de massa óssea medidos pelos den-
tistas usando o método tradiional om os valores obtidos pelos métodos omputaionais,
mostraram que as duas formas de medição são válidas, e que a variabilidade inter-observador
veriada no método tradiional é idêntia à variabilidade entre os observadores e os méto-
dos omputaionais, quando omparados individualmente. Tendo omo base os resultados da
análise exploratória efetuada aos dados, pode-se armar que a ferramenta implementada,
no âmbito deste trabalho de investigação, permite obter valores de perda de massa óssea tão
dedignos omo os valores obtidos por dentistas experientes através do método de medição
tradiional.
No nal do estudo subjaente à presente dissertação resultou uma ferramenta de software
que permite a organização do arquivo de imagens inerentes a ada paiente, bem omo o seu
proessamento, avaliação morfológia dos dentes, álulo do valor de perda de massa óssea,
armazenamento dos valores alulados em base de dados, entre outras funionalidades.
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Trata-se de um sistema inovador implementado om base em métodos de segmentação
já existentes e anteriormente apliados noutras tarefas, tendo sido adaptados espeialmente
para estas apliações espeías. Todavia, o sistema está preparado para que, om o mínimo
de trabalho, possa ser failmente estendido de modo a integrar novas apliações da área da
odontologia, desde que usem informação passível de ser obtida a partir da análise digital às
radiograas dentárias, omo os ontornos, por exemplo.
Este sistema visa a instalação em onsultórios e pequenas línias dentárias e poderá ser
integrado om outros sistemas de gestão línia dos paientes, forneendo assim aos seus uti-
lizadores as omponentes de gestão dos paientes, de gestão do arquivo de imagens dentárias,
e de análise e proessamento de imagem, assim omo a possibilidade de onsulta do histório
das medições efetuadas.
Independentemente dos resultados veriados no estudo à variabilidade, referido anterior-
mente, um fato inquestionável é que o uso da ferramenta para efetuar medições da perda
de massa óssea exige menos esforço por parte dos dentistas, quando omparado om o esforço
exigido pelo método tradiional de medição. Para além disso, o ambiente gráo é bastante
amigável e usável, o que reforça a preferênia pelo uso da ferramenta em detrimento da shei
ruler.
8.2 Trabalho Futuro
O sistema implementado no trabalho subjaente à presente dissertação é suientemente mod-
ular e extensível, de modo a poder inorporar failmente novas funionalidades. Assim, em
trabalhos futuros pretendem-se estudar e desenvolver novos métodos apazes de segmentar
os dentes e estruturas dentárias representados em radiograas dentárias. Busa-se a imple-
mentação de algoritmos automátios, que exijam o mínimo de intervenção do utilizador e
sobretudo que o resultado nal do seu desempenho não seja tão dependente da iniialização.
Pretende-se inrementar a versatilidade do sistema através da inlusão de novas apliações
prátias, tornando assim, mais lato o seu universo de apliações, bem omo a espeialidade e
o perl de poteniais utilizadores.
A serem implementados novos métodos, em trabalhos futuros poder-se-ão estabeleer no-
vas metodologias para a sua validação e avaliação de desempenho, tendo em onsideração os
asos de apliação e a subjetividade inerente.
Mantendo a periodontite omo aso de estudo, é pertinente propor omo trabalho futuro o
o-registo de imagens dentárias para permitir uma melhor avaliação da severidade da patologia
e/ou dos efeitos surtidos pelos tratamentos efetuados. O o-registo de imagens é uma ténia
usada para ompor informações omplementares obtidas através de exames espeíos de
diferentes modalidades que, normalmente, são utilizados de forma isolada. Esta ideia ganha
ênfase no âmbito deste aso de estudo, porque se trata de uma patologia ujos tratamentos
se prolongam por períodos de tempo relativamente extensos, impliado múltiplas observações
intra-paiente ao longo do tempo.
A possibilidade de inluir no sistema ténias de visualização e proessamento de estudos
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odontológios tomográos, frequentemente usados no planeamento irúrgio e em desenho
de próteses dentárias, também pode ser uma diretiva a seguir em eventuais trabalhos futuros
nesta área.
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Apêndie A
Manual do Utilizador do Sistema
(DIA)
No apítulo 7 apresentaram-se as várias fases de onepção do sistema de informação e
proessamento para radiologia odontológia proposto no âmbito desta dissertação. Este
apêndie visa eslareer o leitor aera das funionalidades permitidas pelo protótipo im-
plementado. Por outras palavras, este apêndie aproxima-se a um manual do utilizador, onde
estão ilustradas as prinipais funionalidades desenvolvidas no sistema.
O aesso ao sistema é ontrolado por um meanismo de autentiação que permite iden-
tiar o utilizador responsável pelas operações efetuadas nas imagens e pelos resultados
armazenados em base de dados, para além de onferir alguma segurança ao sistema. A aut-
entiação é baseada no oneito UserName / Password e está ilustrada na gura A.1.
Figura A.1: Autentiação no sistema.
De aordo om a desrição efetuada em 7.5, a interfae gráa do sistema está estruturada
em três omponentes representativas das prinipais áreas de intervenção do sistema: gestão
dos paientes; gestão do arquivo de imagens; e análise e proessamento de imagem. A gura
A.2 ilustra a janela prinipal do sistema aompanhada de uma legenda que identia as
omponentes funionais denidas.
A omponente referente à gestão do arquivo de imagens foi devidamente desrita na seção
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Figura A.2: Componentes funionais da janela prinipal do sistema.
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7.5.1, as funionalidades inerentes às restantes duas omponentes (gestão dos paientes e
análise e proessamento de imagem) serão apresentadas nas próximas seções .
A.1 Gestão dos Paientes
No ontexto do sistema, a gestão dos paientes onsiste na organização da informação refe-
rente aos seus dados línios. Este paote foi projetado para englobar as funionalidades de
insrição de novos paientes, e onsulta dos dados dos paientes já insritos.
O proesso de insrição de novos paientes ainda não está denido, uma vez que, para
já, é assumido que os paientes já estejam previamente insritos. Esta premissa surge no
sentido de aproveitar reursos e permitir interligar o sistema om outros sistemas de gestão
de paientes já em uso.
Relativamente à pesquisa dos dados dos paientes, este proesso pode ser efetuado através
de aesso direto, perorrendo a lista de paientes e seleionando o pretendido, ou através
de uma pesquisa avançada, indiando palavras e/ou ampos have para a pesquisa.
A.1.1 Aesso Direto à Fiha do Paiente
O aesso direto onsiste em perorrer a lista de nomes, previamente ordenada alfabetia-
mente, dos paientes insritos e seleionar o nome do paiente pretendido. Seleionando um
paiente, a disponível toda a informação referente ao seu heiro línio: dados pessoais,
arquivo de imagens e histório de valores medidos para a perda de massa óssea. Este método
de aesso é vantajoso quando existem pouos paientes insritos. A gura A.3 ilustra o aesso
direto à ha do paiente.
Figura A.3: Esquema de aesso direto à ha do paiente.
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A.1.2 Pesquisa Avançada
A pesquisa avançada é uma modalidade alternativa de aesso à ha línia do paiente. Neste
proesso de pesquisa o utilizador tem de introduzir algumas palavras e/ou ampos have para
proeder à proura do paiente na base de dados.
A pesquisa pode ser efetuada, individualmente pelos ampos nome de paiente, número
de identiação e data de nasimento, ou pela ombinação desses ampos (gura A.4(a)).
Figura A.4: Esquema de uma pesquisa avançada de paientes na base de dados.
O fato de ser permitida uma pesquisa por nome de paiente ou por data de nasimento
implia a possibilidade de existênia de múltiplos resultados na pesquisa, isto é, a existênia de
vários paientes que se enquadram nos parâmetros indiados. Na possibilidade deste enário, o
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utilizador tem de seleionar o paiente pretendido entre o onjunto de resultados produzidos
pela pesquisa (gura A.4(b)).
Independentemente do tipo de resultado produzido pela pesquisa, a última instânia do
proesso é sempre a visualização da ha línia do paiente, tal omo está ilustrado na gura
(gura A.4()). No aso do retorno da pesquisa ser unitário (um únio paiente) o proesso
passa da gura A.4(a) diretamente para gura A.4(). Se a pesquisa retornar múltiplos
paientes, o proesso ui normalmente, tal omo está ilustrado na gura.
A.2 Análise e Proessamento de Imagem
O módulo de análise e proessamento de imagem onstitui o núleo da atividade do sistema,
isto é, é o módulo no qual se integram o maior número de funionalidades desenvolvidas.
A implementação de um módulo desta natureza permite aos seus utilizadores rentabilizar a
apaidade de proessamento dos omputadores para omplementar e fundamentar os diag-
nóstios em Odontologia.
Apesar de ser uma área onde já existem muitas ferramentas informátias, a ferramenta
proposta neste trabalho ontém uma omponente inovadora. Trata-se da identiação dos on-
tornos dos dentes, que permite uma análise morfológia à estrutura dentária e a determinação
da perentagem de perda de massa óssea, que por sua vez permite avaliar quantitativamente
a severidade da periodontite.
Este módulo foi estruturado em duas omponentes: o proessamento para melhoria da
qualidade da imagem e a análise dentária. A primeira omponente integra funionalidades
genérias de proessamento de imagem possíveis de apliar em qualquer tipo de imagens. A
segunda omponente ontém funionalidades espeías da Odontologia e só fazem sentido
se apliadas a representações dentárias, sejam radiograas, TAC's ou outro tipo de imagens
dentárias.
Segue-se uma breve desrição, aompanhada de imagens ilustrativas, das funionalidades
integradas em ada uma das omponentes referidas.
A.2.1 Proessamento para Melhoria da Qualidade da Imagem
Tendo em onsideração o pipeline apresentado na seção 2.4 do apítulo 2, esta omponente
da apliação integra-se na sua totalidade na etapa de pré-proessamento. Todas as funiona-
lidades implementadas neste âmbito têm o objetivo de melhorar a qualidade pereptível da
imagem, para que o proesso de segmentação e análise produza melhores resultados.
Neste sentido, quando se fala em melhoria da qualidade surgem impliitamente duas ver-
tentes distintas que, eventualmente, poderão ser onjugadas para produzir melhores resulta-
dos. Fala-se da minimização do ruído e da manipulação de ontraste.
Neste ponto apresentar-se-ão alguns exemplos dos métodos de proessamento de imagem,
estudados no âmbito deste trabalho de investigação e seleionados para integrar o protótipo
do sistema proposto. A fundamentação teória e matemátia referente às funionalidades
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apresentadas foi devidamente doumentada no apítulo 3.
Apliação de Filtros para Minimização do Ruído
Relembrando que neste trabalho foram implementados quatro tipos de ltro para minimizar
o ruído em radiograas dentárias (ltro de média, ltro de mediana, ltro gaussiano e ltro
de difusão anisotrópia). Estes ltros foram disponibilizados numa interfae om o utilizador,
abendo a este a seleção do método a utilizar.
A gura A.5 ilustra a interfae implementada para a minimização do ruído na imagem
através da apliação de ltros. Tal omo se pode observar permite-se que o utilizador seleione
o tipo de ltro e as suas araterístias, bem omo a pré-visualização do resultado produzido
pela sua seleção.
Figura A.5: Interfae da apliação de ltros para a minimização do ruído.
Manipulação do Contraste através de uma Curva Caraterístia
A manipulação de ontraste através de uma urva araterístia de transferênia é uma fun-
ionalidade frequentemente enontrada nos software's de tratamento de imagem. O suporte
teório inerente a esta funionalidade foi desrito em 3.3.1. Na gura A.6 está ilustrada a
interfae de manipulação do ontraste através de uma urva araterístia. Nesta interfae,
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é permitido ao utilizador a manipulação da urva que dene a função de transferênia en-
trada/saída, e a pré-visualização do resultado das operações efetuadas.
Figura A.6: Interfae de manipulação do ontraste através de uma urva araterístia.
Equalização Adaptativa do Histograma om Limite de Contraste
O ontraste de uma imagem também pode ser melhorado através da manipulação do seu
histograma. Relembre que a fundamentação teória inerente a este método de manipulação
do ontraste foi previamente desrita na seção 3.3.3.
Neste trabalho foi implementada a funionalidade de equalização adaptativa do histograma
om limite de ontraste, usando diretamente a função adapthisteq da toolbox de proessa-
mento de imagem do MATLAB. Esta função ontempla alguns parâmetros de entrada que
ontrolam o funionamento do algoritmo. Deste modo, desenhou-se uma interfae que permite
ajustar esses parâmetros, visualizar a transformação do histograma e pré-visualizar a imagem
resultante das opções seleionadas. A gura A.7 ilustra a interfae implementada.
Nesta interfae é permitido ao utilizador esolher o número de regiões a denir na imagem,
o limite de aumento do ontraste, o número de níveis a usar no histograma, a gama de
intensidades da imagem de saída (o mesmo da imagem original ou a gama possível [0, 255℄)
e o tipo de distribuição a usar na imagem de saída.
Apliação de Morfologia Matemátia
A apliação de operações morfológias e matemátias sobre as imagens permite manipular o
ontraste mediante a esolha de um elemento estruturante e respetivas araterístias.
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Figura A.7: Interfae de manipulação do ontraste através da equalização adaptativa do
histograma om limite de ontraste.
A implementação deste método de manipulação de ontraste obedee a um uxo de opera-
ções enadeadas que transforma os níveis de inzento para aumentar o seu ontraste. A des-
rição matemátia da sequênia de operações apliada às imagens pode ser onsultada em
3.3.4.
A referida sequênia de operações foi agregada a uma interfae om o utilizador que
lhe permite ontrolar os parâmetros de funionamento do método, bem omo pré-visualizar
os resultados produzidos. O únio parâmetro passível de ontrolo é a esolha do elemento
estruturante e respetivas araterístias. A gura A.8 ilustra a referida interfae de ontrolo.
Tal omo se pode observar, o utilizador pode esolher entre os vários tipos de elemento
estruturante ontemplados (losango, diso, otágono, esfera, retângulo, quadrado, linha e par
ordenado), bem omo ajustar as suas araterístias ao tipo de imagem a proessar. Após a
esolha dos parâmetros, o botão de preview permite pré-visualizar os resultados produzidos.
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Figura A.8: Interfae de manipulação do ontraste usando morfologia matemátia.
Apliação de Proessamento Padronizado
O proessamento padronizado resulta da ombinação de um ltro de mediana de dimensão
5 × 5, seguida da sequênia de operações morfológias desrita anteriormente. O enário
de apliação deste método permite ombinar a minimização do ruído om a manipulação
de ontraste. Na seção 3.4 enontra-se a fundamentação teória envolvida neste tópio de
apliação.
Algumas das apliações referidas anteriormente exigem algum onheimento ténio, por
parte do utilizador aera de proessamento de imagem. No entanto, o grupo a que se destina
o sistema são dentistas que, por norma, não têm grandes onheimentos nesta área. As-
sim, surgiu a ideia da onstrução de interfae que torne o proesso de proessamento mais
transparente e amigável para o utilizador. A gura A.9 ilustra a interfae proposta para
um proessamento de imagem que ombina a minimização de ruído om a manipulação do
ontraste e que é transparente para o utilizador.
Nesta interfae é permitida a utilização tanto do oneito de proessamento global, omo
do oneito proessamento regional. O utilizador pode esolher a opção de proessar a imagem
omo um todo; pode também efetuar a divisão da imagem em regiões, seleionando o número
de regiões a formar na direção horizontal e na direção vertial; e pode denir uma região
de interesse, proessando apenas a região seleionada.
Independentemente da opção pelo proessamento global ou pelo proessamento regional,
permite-se ainda as opções de salientar o fundo da imagem, de salientar a região onde os dentes
estão representados, ou ambos em simultâneo. Normalmente para a obtenção de melhores
resultados aonselha-se o uso de ambas as opções em simultâneo. Para nalizar o proesso,
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o botão de preview permite pré-visualizar os resultados produzidos mediante a esolha do
utilizador.
Figura A.9: Interfae de manipulação do ontraste usando proessamento padronizado.
A.2.2 Análise Dentária
A omponente do sistema referente à análise dentária apresenta funionalidades inovadoras no
ponto de vista da apliação de ferramentas informátias em Odontologia. As funionalidades
integradas nesta omponente estão relaionadas om a análise digital de radiograas dentárias.
Algumas das funionalidades ontempladas nesta omponente apresentam um aráter
espeío para apliação ao estudo da periodontide, outras são de ariz geral, podendo ser
apliadas no estudo de outras doenças do foro estomatológio.
Neste ponto serão apresentados alguns exemplos das interfaes implementadas para inte-
grar o protótipo proposto para o sistema. As funionalidades seleionadas para formarem
esta omponente foram: a identiação dos ontornos de um dente; o álulo da perda de
massa óssea; a medição de distânias e ângulos sobre as imagens; a visualização de pers da
imagem; e a onsulta do histório de valores de perda de massa óssea. Segue-se uma breve
desrição de ada uma delas.
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Identiação dos Contornos de um Dente
A segmentação dos dentes representados em radiograas dentárias é um proesso fundamental
e ondiionante das restantes atividades desenvolvidas neste âmbito. O fato de se usar a
informação obtida dos ontornos identiados, para efetuar a análise morfológia dos dentes
e determinar o valor da perda de massa óssea orrespondente é por si só uma boa justiação
para a armação anterior.
Tal omo foi referido no apítulo 4, neste trabalho foram estudados quatro métodos de
segmentação adaptados à identiação dos ontornos de um dente. Dado o número de métodos
e respetivos parâmetros de ontrolo, implementou-se uma interfae destinada exlusivamente
à deteção de ontornos, que integra o onjunto de métodos estudados.
A usabilidade e o ambiente gráo são alguns dos oneitos a ter em onsideração em
apliações desta natureza, sob a pena de não serem apelativas aos utilizadores. Assim, tentou-
se desenvolver uma interfae simples e om o mínimo de intervenção do utilizador. A interfae
desenvolvida para a identiação dos ontornos de um dente está ilustrada na gura A.10.
Figura A.10: Interfae de identiação dos ontornos de um dente.
Veja-se que são disponibilizadas ao utilizador várias opções de onguração dos mea-
nismos de segmentação ontemplados, tais omo: A esolha da imagem sobre a qual vai ser
realizada a análise; a identiação do dente que se pretende segmentar; a seleção do método
a usar; o ajuste de parâmetros de funionamento, bem omo a iniialização inerente a ada
método.
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Saliente-se ainda que, o ontorno nal já se apresenta estruturado em oroa e raiz (lado
mesial e lado distal). Também os ontornos referentes à zona da raiz apresentam a identi-
ação dos parâmetros CEJ, Bone Level e Apex, usados no álulo da perda de massa óssea
orrespondente.
O ontorno resultante deste proesso de segmentação poderá ser alvo de validação por
parte do utilizador, uma vez que lhe é permitido o ajuste das posições referentes ao nível do
osso e ao Apex. Deste modo validam-se também os valores de perda de massa óssea obtidos
a partir dos ontornos identiados.
Cálulo da Perda de Massa Óssea
O tema da periodontite surge aqui omo o aso prátio esolhido para a apliação dos méto-
dos de segmentação estudados. A severidade desta doença periodontal pode ser avaliada e
quantiada a partir dos valores de perda de massa óssea alveolar apresentados pelos dentes.
Esta apliação prátia dos algoritmos foi devidamente abordada no apítulo 5, onde também
foi apresentada a expressão de álulo dos valores de perda óssea a partir dos parâmetros
identiados.
Neste trabalho foram ontemplados dois meanismos de álulo dos valores de perda de
massa óssea, no primeiro usa-se a informação obtida dos ontornos, tal omo foi desrito no
ponto anterior, e no segundo traça-se um diagrama om os parâmetros do dente e o utilizador
ajusta-os à posição orrespondente.
Assim, o protótipo proposto para o sistema integra duas interfaes para o álulo da perda
de massa óssea, as quais estão ilustradas na gura A.11. Ambas as interfaes apresentam o
botão Compute que ao ser aionado proede-se à determinação dos valores de perda de
massa óssea orrespondentes aos parâmetros previamente identiados, quer a partir dos on-
tornos, omo inseridos diretamente pelo utilizador. As interfaes também permitem guardar
os valores determinados em base de dados para onsultas posteriores (uso do botão Save).
Medição de Distânias e Ângulos sobre as Imagens
Em Odontologia existem alguns parâmetros obtidos por análise a imagens dentárias que ar-
aterizam o estado de saúde dentária do paiente. É omum serem realizadas medições na
estrutura dentária representada neste tipo de imagens.
Para enriqueer o leque de funionalidades permitidas ao utilizador e para tornar o sistema
mais ompleto do ponto de vista funional, foi implementada uma interfae que permite
efetuar medições nas radiograas dentárias, a qual está ilustrada na gura A.12.
Nesta interfae permite-se que o utilizador efetue medições de distânias e de ângulos
nas estruturas dentárias. Para além disso, este pode alibrar a régua de medição e omutar a
imagem a visualizar (original ou proessada). Existe ainda uma legenda que regista todas as
medições efetuadas numa determinada sessão.
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(a)
(b)
Figura A.11: Interfaes de álulo da perda de massa óssea. (a) Partindo dos ontornos
extraídos. (b) Manualmente desenhando o diagrama.
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Figura A.12: Interfae de medição de distânias e ângulos nas imagens.
Visualização de Pers na Imagem
A visualização de pers numa determinada imagem permite analisar a variação dos níveis
de inzento da imagem ao longo de um segmento de reta. A análise de um perl permite a
identiação de mínimos loais que, no aso destas imagens, representam pixeis que pertenem
à fronteira existente entre os dentes e o fundo.
Apesar de não ser propriamente uma funionalidade de interesse extremo para os dentistas,
esta foi integrada no sistema porque é útil para analisar em pormenor os efeitos produzidos
pelas ténias de proessamento apliadas às imagens.
Na gura A.13 ilustra-se a interfae implementada para a visualização de pers. Esta
interfae possui dois níveis de intervenção: o traçar de um segmento de reta sobre a imagem
e visualizar automatiamente o perl orrespondente; e arrastar a reta vertial ao longo do
perl para visualizar a posição relativa do ponto na imagem. Ao omutar entre a visualização
da imagem original e a visualização da imagem proessada é possível veriar as variações do
perl traçado.
Consulta do Histório de Valores de Perda de Massa Óssea
A possibilidade de armazenamento, em base de dados, dos valores de perda de massa óssea
determinados pelo sistema viabiliza a implementação de uma interfae que permite efetuar
uma onsulta ao histório de medições efetuadas para ada paiente. Saliente-se que, o
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Figura A.13: Interfae de visualização de pers.
armazenamento dos valores foi efetuado no ontexto do paiente e do utilizador que efetuou
as medições.
A gura A.14 representa duas interfaes distintas de onsulta ao histório de medições.
Na onstrução do sistema idealizou-se a visualização do histório de valores om o auxílio de
um gráo periodontal, onde existe uma linha ideal (a grosso) para a posição do osso e uma
linha que representa as medições efetuadas.
A representação do histório ilustrada na gura A.14(a) permite uma visualização seletiva
por utilizador e por data de medição. Para além disso permite-se a seleção de um dente e
avaliar o perl de evolução da perda de massa óssea registada nesse dente, esta funionalidade
permite aferir aera dos efeitos dos tratamentos efetuados e da evolução da severidade
da doença. Também é possível exportar os valores registados em base de dados, de um
determinado paiente, para um heiro do tipo *.xls (Ms Exel) e/ou para uma estrutura de
dados XML.
Adiionalmente, permite-se a omparação sobreposta, num mesmo gráo periodontal, de
até seis medições efetuadas em datas diferentes. As datas são seleionadas pelo utilizador
através da respetiva interfae. Esta representação do histório está ilustrada na gura A.14(b)
e permite uma melhor aferição da evolução de perda de massa óssea registada (aumento ou
reessão).
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(a)
(b)
Figura A.14: Interfaes de onsulta do histório de valores de perda de massa óssea. (a) Visua-
lização do gráo periodontal por datas. (b) Visualização de múltiplos gráos periodontais
sobrepostos.
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